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Die Theorie der Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie (FCS) wird f

ur Anwendungen in le-
benden Zellen erweitert. Zellen enthalten statistisch organisierte Polymere, Membransyste-
me und geschlossene Kompartimente, die zu behinderter oder anomaler Diusion f

uhren.
Es wird gezeigt, wie der Einuss von Bindung an zellul

are Strukturen in FCS-Messungen
ber

ucksichtigt werden kann. Desweiteren wird ein Aufbau zur kombinierten FCS und konfo-
kalen Laserscanningmikroskopie (CLSM) vorgestellt, das Fluoreszenzuktuationsmikroskop




ogen und Abbildungseigenschaften charak-
terisiert. Anschlieende FCS-Messungen von EGFP und einer EGFP-Chim

are in Zellen














oe folgt, dass der Einuss des Chromatins auf die




angt. Auch die Beweglichkeit funktioneller Proteine
wird anhand des Transkriptionsterminationsfaktors TTF-I untersucht. Er ist im Nukleolus
gebunden und im Rest des Kerns beweglich. Die Lebensdauer des gebundenen Zustands be-
tr

agt ca. 27 s.
Fluorescence uctuation microscopy:
Design of a prototype,
theory and measurements of the mobility
of biomolecules in the cell nucleus
Abstract
The theory of uorescence correlation spectroscopy (FCS) is expanded for the application
in living cells. Cells contain statistically organized polymers, membranes, and closed com-
partments leading to obstructed or anomalous diusion. The impact of binding to cellular
structures on FCS is also considered. In addition, an experimental setup combining FCS
and confocal laser scanning microscopy (CLSM) is presented, the uorescence uctuation
microscope (FFM). Resolution and imaging properties are characterized. Subsequent FCS
experiments of EGFP and an EGFP chimera in cells show obstructed diusion mainly in
the nucleus with an approximately 4fold larger intracellular viscosity compared to water.
Further experiments with labeled chromatin and tracer molecules of various sizes reveal
that the impact of chromatin on diusion properties depends on the size of the tracer. Fi-
nally, the mobility of a functional protein, the transcription termination factor TTF-I, is
investigated. Bound in the nucleolus, it is freely mobile in the remainder of the nucleus.
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Trotz der Erfolge bei der Sequenzaufkl

arung des Genoms vieler Lebewesen wirft die r

aum-
liche Struktur der Erbsubstanz weiterhin zahlreiche Fragen auf. Insbesondere auf einer
Gr

oenordnung zwischen  30 und  500 nm gibt es nur wenige experimentelle Hinweise
auf die r

aumliche Organisation in vivo. Es hat sich die Auassung durchgesetzt, dass die
Zellkernarchitektur in der Interphase u. a. eine wichtige Rolle bei der Genregulation spielt.
Die zugrunde liegenden Mechanismen sind jedoch zum groen Teil unbekannt.
Alle im Zellkern stattndenden Prozesse { Transkription der Gene, Replikation der
DNA, Reparatur von DNA-Sch

aden und -Mutationen oder Prozessierung der RNA { er-
fordern einen eÆzienten Transport von Molek

ulen und Komplexen verschiedenster Gr

oen
innerhalb des Kerns, in den Kern hinein und aus ihm heraus. Wie beeinusst die dreidi-







oe und die Zug

anglichkeit genomischer Bereiche f

ur sie?
Daneben steht die Frage nach molekularen Wechselwirkungen { Komplexbildung von
Proteinen, Protein-DNA-Wechselwirkungen oder Rezeptor-Liganden-Bindungen { im Zen-
trum vieler biologischer Arbeiten. Eine Charakterisierung in Form des spezischen Nach-










altige Methoden sind daf

ur entwickelt worden, die oft jedoch f

ur eine in vivo-
Verwendung nicht geeignet sind. So wird bei vielen Verfahren ein System gezielt gest

ort
und anschlieend beobachtet, wie es in ein thermisches Gleichgewicht relaxiert. Auerdem
ben

otigen viele Methoden relativ hohe Konzentrationen und Probenmengen.
Einen L

osungsansatz gerade im Hinblick auf intrazellul

are Anwendungen bietet die
Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie (FCS). Sie beruht auf der Analyse der zeitlichen Teil-
chenzahluktuationen von Molek

ulen in einem mikroskopischen Beobachtungsvolumen. Ur-
sachen dieser Fluktuationen k

onnen Brown'sche Bewegung oder chemische Reaktionen sein.





oen wie die Teilchenkonzentration und DiusionskoeÆzien-





anger im Beobachtungsvolumen als kleine und daher schnelle Proteine. Ein Komplex
zeigt also l

anger korrelierte Fluktuationen als seine einzelnen Bausteine. Dar

uberhinaus
















ogerung ihrer Bewegung, die anhand der Korrelationen charakterisiert
werden kann.
Die Fluktuationen werden nachgewiesen, indem die untersuchten Molek

ule in einem
mikroskopischen, von einem stark fokussierten Laser beleuchteten Fokus zur Emission an-
geregt werden. Dies erfordert eine Fluoreszenzmarkierung dieser Molek

ule, nutzt aber die
hohe Selektivit

at und EÆzienz der Fluoreszenzanregung aus. Damit erschlieen sich Teil-
chenkonzentrationen im nano- und picomolaren Bereich, wie sie oft unter physiologischen





uhren und analysiert werden.
Die Verwendung eines konfokalen Strahlengangs und der Optik eines guten Lichtmikro-
skops erm

oglichen Messungen in lebenden Zellen. Viele biologisch relevante Molek

ule sind
in vivo nicht frei beweglich, sondern benden sich in einem durch ihre Funktion bestimmten





aumlich zu charakterisieren und die Struktur m

oglicher immobilisierter
Bindungspartner sichtbar zu machen. Eine zuverl

assige und schnelle Positionierung des Fo-
kus relativ zur Probe erreicht man am besten, indem man das Beobachtungsvolumen, wie
in der konfokalen Laserscanningmikroskopie

ublich, mittels geeigneter optomechanischer
Komponenten in der Probe bewegt. Das detektierte Fluoreszenzsignal wird dann mit der





unschte Eigenschaft von Fluoreszenzfarbstoen ist Photobleaching, d. h.
die irreversible photochemische Umwandlung der Farbstomolek

ule in eine nichtstrahlende
Spezies. Diesen Eekt kann man sich aber auch zunutze machen: Sind uoreszenzmarkierte
Molek

ule nur teilweise gebunden, so unterscheiden sich die Aufenthaltsdauern der gebunde-
nen und der beweglichen Fraktion und damit auch die Wahrscheinlichkeit des Ausbleichens
wesentlich. Mit dem zeitlichen Verlauf des Fluoreszenzsignals k

onnen daher die jeweiligen
Anteile und ihr Austausch analysiert werden.
Die zu untersuchenden Molek

ule weisen i. a. nur schwache intrinsische Fluoreszenz
auf, so dass sie durch geeignete biochemische Reaktionen mit Fluoreszenzfarbstoen mar-
kiert werden m






gentechnischen Methoden an zu untersuchende Proteine zu koppeln und so ein in vivo-





die genannten Methoden verwendet werden.
Ziel dieser Arbeit war es, den Einuss des dreidimensionalen Aufbaus des Zellkerns auf
molekulare Mobilit

at zu untersuchen. Dazu wurden die genannten Methoden zur Fluores-
zenzuktuationsmikroskopie (FFM) zusammengef

uhrt. Die biologischen Grundlagen, die
diese Arbeit motivieren, sind in Kapitel 2 dargestellt. Die theoretischen Grundlagen der
FCS wurden erweitert und auf intrazellul

are Anwendungen angepasst (Kapitel 3), da die
experimentellen Bedingungen in einer Zelle i. a. sehr heterogen und nichtideal sind. Der be-
stehende experimentelle FCS-Aufbau wurde um eine Scanningeinheit erweitert, um hoch-
au

osende Fluoreszenzmikroskopie mit ortsaufgel

oster FCS zu verbinden. Kapitel 4 be-
schreibt Auslegung und Aufbau des Experiments. Dessen Charakteristika werden in Kapi-
tel 5 dargestellt, w








Die Zelle ist die kleinste biologische Einheit, die alle Kriterien des Lebens wie Stowechsel,





Panzen und Tiere (Eukaryonten) bestehen aus zahllosen Zellen, die sich sehr vielf

altig
ausdierenziert haben. Ihre Form und Funktion wird durch die Aufgabe bestimmt, die
sie { oft im Verband mit anderen Zellen { zu erf

ullen haben. Jedoch besitzen alle Zel-
len grundlegende gemeinsame Merkmale, deren au

alligstes die Unterscheidung zwischen
dem Zellkern (Nukleus, 6{10% des Zellvolumens) und dem umgebenden Zytoplasma ist
(Abb. 2.1).
Die Aufgaben des Zellkerns lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:
 Sichere Speicherung des Tr








utzende, hoch kompaktierende Ver-
packung und die Reparatur von Sch





altigung des Genoms (Replikation).





are Genprodukt, die RNA.
 Bearbeitung der prim

aren Genprodukte (RNA-Prozessierung und -Spleien).
 Strukturelle Umorganisation zur Zellteilung.
Umgeben ist der Zellkern von einer Kernh

ulle, die wie alle biologischen Membranen
aus einer Phospholipid-Doppelschicht besteht. Die Kernh

ulle bildet eine topologische Ein-
heit mit dem Membransystem des endoplasmatischen Retikulums (ER), das das gesamte
Zytoplasma durchziehen kann und teilweise mit Ribosomen belegt ist (rauhes ER, rER).
Ribosomen bestehen aus RNA-Protein-Komplexen und sind die Orte der Proteinbiosyn-
these. Durch Abschn

urungen des ER k

onnen membranumschlossene Vesikel entstehen, die
zur Speicherung oder Sekretion bestimmte Enzyme und Hormone enthalten k

onnen. Ein
System aus gestapelten Membranvesikeln, der Golgi-Apparat, ist f

ur den Transport die-
ser Makromolek

ule in Speichervesikel (Lysosomen, Peroxisomen) oder aus der Zelle hinaus
verantwortlich (sekretorische Vesikel). Dar

uberhinaus gibt es membranumschlossene Or-




















schen Zelle nach [148].
Nukleotidtriphosphate, unter Verbrauch von Fett- und Kohlenhydrate-Abbauprodukten
synthetisiert werden. Die gesamte Zelle ist von einer Plasmamenbran umgeben und wird




2.1.1 Die Verpackung des Genoms
Die genetische Information ist auf langen Polymermolek

ulen gespeichtert, der Desoxyri-
bonukleins






bilden. Die Codierung erfolgt dabei mit Hilfe der Monomere, die eine der Basen Adenin
(A), Guanin (G), Thymin (T) und Cytosin (C) enthalten und jeweils einen spezischen
Bindungspartner (A-T, G-C) am komplement

aren Strang haben. Im Genom einer mensch-
lichen Zelle sind ca. 33 000 Gene auf mehr als 6  10
9
Basenpaare (bp) in 46 einzelnen
DNA-Molek











auerst kompakte Verpackung erforderlich ist (Abb. 2.2).
Nukleosomen: Der erste Kompaktierungsschritt erfolgt, indem die DNA 1,8 mal um
ein Proteinoktamer gewickelt wird. Die daf

ur notwendigen 146 bp ergeben zusammen mit
einem Zwischenst

uck, der Linker-DNA, eine durchschnittliche Wiederholungsl

ange von
200 bp, auf denen ein Protein-DNA-Komplex gebildet wird. Ein solches Nukleosom be-
steht aus je zwei Kopien von vier evolution

ar hochkonservierten Proteinen, den Histonen
H2A, H2B, H3 und H4.
Chromatin: Auf noch ungekl

arte, mehr oder weniger regelm

aige Weise werden die Nu-
kleosomen zu einer Fiber von 30 nm Durchmesser aufgewickelt [53, 163], dabei sind das





ur unterschiedliche Kompaktierungsgrade verantwortlich. Das gleiche gilt f

ur reversible
Modizierungen der nukleosomalen Histone (z. B. Acetylierung). Der Kompaktierungsgrad
des Chromatins beeinusst auch die Zug

anglichkeit genetischer Bereiche f

ur Transkriptions-
komplexe, und in der lebenden Zelle kommt die DNA auch in allen bisher beschriebenen
Zust

anden vor. Chromatin l

asst sich daher in kompaktes Heterochromatin mit wenigen
bzw. inaktiven Genen und lockerer gepacktes, genreicheres Euchromatin einteilen.
2.1 Der Zellkern 5
Abbildung 2.2: Lehrbuchdarstellung der DNA-






ohere Organisationsform ndet auf der Ebene ganzer Chro-
mosomen statt, die zellzyklusabh






teilung (Pro-, Meta-, Ana- und Telophase) sind sie hochkondensiert und im Lichtmikroskop
erkennbar. Zur Interphase (G1-, S- und G2-Phase) dekondensieren sie und verteilen sich im




arte Weise. Die dreidimensionale Organisation
der Chromosomen im Interphasezellkern erf

ullt Funktionen der Genregulation und wird im
folgenden Abschnitt genauer betrachtet.
2.1.2 Interphase-Chromosomen
Im Gegensatz zur Basensequenz und der Chromatinstruktur ist die dreidimensionale Orga-
nisation der Chromosomen in der Interphase noch recht unbekannt. In einer Vielzahl von





anomenologischer und quantitativer Modelle einzuordnen sind.
Experimentelle Beobachtungen
Die Chromosomen besetzen begrenzte und nur gering

uberlappende Teilvolumen des Kerns
[33, 171], chromosomale Dom

anen bzw. Territorien (CT). Ob Korrelationen der Positionen
der Territorien (z. B. von homologen Chromosomen) untereinander oder mit Parametern





arbemethode mitotischer Chromosomen macht ein Bandenmuster sichtbar, das
auch im dekondensierten Zustand chromosomaler Territorien erhalten bleibt. G-C-reiche,
lockerer organisierte sog. R-Banden werden fr

uh in der S-Phase repliziert und sind genreich,
w

ahrend A-T-reiche, kompaktere G-Banden sich durch eine geringe Gendichte auszeichnen
und eher sp

ater repliziert werden [3]. An der Peripherie des Kerns (mit Ausnahme von
Kernporen) und des Nukleolus bendet sich vorwiegend kompakteres Heterochromatin,
ansonsten sind deutliche Variationen der Chromatindichte





Abbildung 2.3: (a) Konfokales Fluoreszenzbild des Kerns einer EGFP-H2B-exprimierenden
HeLa-Zelle (der markierte Streifen unten ist durch einen FCS-Scan ausgebleicht worden),
(b) Schematische Darstellung des Zellkerns nach [3].
Unterhalb ganzer Chromosomen werden Strukturen von  1Mbp genomischer
L






aumlich und zeitlich recht gut erhalten bleiben [170] und auch
als jeweils gleichzeitig replizierter Bereich betrachtet werden k

onnen [75]. Die chromoso-
malen Arme zeigen in der Interphase nur geringe

Uberlappung [91].
Neben der Replikation scheint auch die Transkription trotz widerspr

uchlicher Beobach-
tungen an vielen Positionen gleichzeitig und vor allem in Bereichen geringerer Chroma-
tindichte stattzunden [155]. Die lokale Kompaktierung scheint dabei den Zeitpunkt der
Replikation und die Wahrscheinlichkeit der Transkription zu bestimmen.
Daraus entwickelte Modelle
Auf Grundlage der Experimente postuliert das ICD- (interchromosomal domain) bzw. CT-
IC-Modell (chromosome territory { interchromosomal space, Abb. 2.4 a) [33, 32] eine Ober-











ur Transkriptionskomplexe von codie-
renden und regulatorischen Elementen, die im Falle aktiver Gene dem ICD-Raum zuge-




onnen in CT eindringen. Der ICD-Raum besitzt
eine komplizierte Struktur, die von groen Volumina bis zu engen Kan

alen von wenigen nm





Muster an aktiven und repremierten Genen erhalten bleiben. Der ICD-Raum ist der Ort
f

ur alle weiteren Aktivit

aten wie RNA-Spleien oder Transportprozesse.
Einen quantitativen Ansatz stellt das MLS-Modell (multiloop subcompartment) dar,
das die Faltung von 1Mbp langen Bereichen der 30 nm-Fiber zu Rosetten aus  120 kbp
groen Schleifen annimmt [92]. Ein Chromosom besteht aus mit kurzen Chromatinst

ucken





Abbildung 2.4: Modelle der Interphasechromosomen: (a) CT-IC- oder ICD-Model nach
[32], 1 { Ober

ache eines CT, 2 { Variationen der Chromatindichte, 3 { mitotischen
Banden entsprechende subchromosomale Strukturen (rot) mit aktiven (wei) und inaktiven
Genen (schwarz) und deren Lage zum ICD-Raum (gr

un), (b) Peripherie eines simulierten
Kerns nach dem MLS-Modell, verschiedene Farben markieren verschiedene Chromosomen,




ablich, T. A. Knoch,
Abt. Biophysik der Makromolek





upften Rosetten. Die Simulation von Chromosomen und ganzen Kernen ergibt Varia-
tionen der Chromatindichte sowie die Erhaltung von CT und subchromosomalen Struktu-
ren, in

Ubereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen [91]. Sich im Kern bewegende
Molek

ule und Komplexe nehmen die Chromatinber als mehr oder weniger dichtes Netz-
werk von Hindernissen wahr, wobei zwischen intra- und interchromosomalen Bereichen kein
qualitativer Unterschied besteht (Abb. 2.4 b).
2.1.3 Weitere strukturelle Elemente des Kerns
Nukleolus: Nukleoli (dunkle zentrale Bereiche in Abb. 2.3 a, 2.4 a und markiert in
Abb. 2.3 b) sind die au

alligsten Kompartimente von Zellkernen [3, 133, 23, 25]. Sehr
dynamisch organisiert, sind sie die Orte der Synthese der Ribosomenuntereinheiten. F

ur
ribosomale RNA (rRNA) codierende Gene benden sich beim Menschen auf 10 Chro-
mosomen in Form von zahlreichen geclusterten Kopien mit dazwischenliegenden nichtco-
dierenden Sequenzen (tandem repeats). Sie bilden die kompakten Nukleolusorganisatoren
im brill

aren Zentrum (FC). Die Transkription erfolgt vermutlich am

Ubergang zwischen
dem FC und der dichten brill

aren Komponente (DFC). Die dort synthetisierten rRNA-
Vorl

aufer binden aus dem Zytoplasma in den Kern transportierte ribosomale Proteine und
kleine ribosomale RNAs (snoRNA) und werden prozessiert, wobei die Ribosomenunterein-
heiten entstehen. W

ahrend dieses Vorgangs wandern die Komplexe aus der DFC an die
Peripherie in die lockerer aufgebaute granul

are Komponente (GC). Durch aktiven Kernpo-
rentransport werden sie in das Zytoplasma verbracht, wo sie zu fertigen Ribosomen reifen.
Strukturell au

allig ist an den Nukleoli, dass spezische Makromolek

ule sich dort anrei-
chern, obwohl keine begrenzende Membran existiert. Daher scheint die Lokalisierung nur
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durch lokal konzentrierte Bindungsstellen zustande zu kommen. W

ahrend der Zellteilung
stoppt die Transkription, und die Nukleoli l

osen sich auf. Nach der Telophase bilden sich
an den 10 Nukleolusorganisatoren kleine Vorl

aufer, die zu einem oder wenigen Nukleo-
li verschmelzen. Ob auch Strukturproteine oder ob nur Bindungen funktioneller Proteine





orper: Neben dem Nukleolus und dem Chromatin benden sich
im Zellkern viele kleine K

orper, die zum Teil schon lange bekannt sind, deren Funktion
aber noch recht unklar ist [83]. Dazu geh

oren Coiled oder Cajal Bodies (CB, vermutlich an
der Reifung von stabilen kleinen RNA-Protein-Komplexen, snRNPs
1
, beteiligt), PML Bo-
dies (vermutlich in Transkriptionsregulation involviert), Perichromatinbrillen (brill

are
Strukturen aus heterogen angesammelten, neu synthetisierten RNA-Molek

ulen) und Inter-
chromatin Granule Cluster (IGC, Akkumulation von Spleifaktoren).
Kernmembran und Kernporen: Die Doppelmembran der Kernh

ulle umgibt den Zell-
kern und trennt ihn damit topologisch vom Zytoplasma. Sie ist von zahlreichen Kern-
porenkomplexen (NPCs) durchzogen,

uber die der aktive und spezische Transport von
Proteinen und Nukleins

auren in den und aus dem Kern stattndet [146]. Dieser Komplex







aren zytoplasmatischen und einen
korb

ahnlichen kernseitigen Teil. Der freie Durchmesser der Pore betr

agt  9 nm, so dass
kleine Molek







ule und Komplexe m

ussen
eine Kernlokalisierungssequenz (NLS) oder Kernexportsequenz (NES) besitzen, um von Im-
und Exportproteinen (Im-, Exportine) gebunden zu werden. Nur dann kann der Transport
unter GTP-Hydrolyse erfolgen [2].




ahrend der Interphase auf der Innenseite
mit einem stabilisierenden Netzwerk aus Intermedi

arlamenten ausgekleidet, der Lamina
[147]. Die Filamentproteine lassen sich in zwei Gruppen einteilen (Lamin A und B), die





ahrend der Zellteilung benden sie sich beweglich und in mono- oder
oligomerer Form in der ganzen Zelle, danach bauen sie zusammen mit Membranen und
Kernporen die Kernh










upft, und es gibt Hinweise, dass auch Chromatin

uber vermittelnde Proteine
an die Lamina gebunden sein k

onnte [50, 147].
Auch innerhalb des Interphasekerns werden Lamine gefunden, vor allem in Form von
globul

aren Aggregaten, die am Aufbau einer Kernmatrix beteiligt sein, aber auch nur als
Reservoir f

ur die Lamina dienen k

onnten. Auf jeden Fall stehen sie mit Replikationskom-
plexen r

aumlich und funktionell in Verbindung [147].
Die Existenz einer dem Zytoskelett vergleichbaren Kernmatrix ist weithin kontrovers
[107, 108, 95], insbesondere da die beteiligten Makromolek

ule (Proteine ebenso wie RNA)
noch nicht eindeutig identiziert werden konnten. Auerdem erfordern bestehende Mo-
delle des Interphasezellkerns (s. o.) kein solches Ger

ust, nicht zuletzt weil nichtcodierende






snRNPs spielen bei der Prozessierung von RNA eine Rolle
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2.1.4 Beweglichkeit und Diusion in Zellen
Die Entwicklung von vor allem uoreszenzbasierten Methoden (FCS, FRAP oder FLIP)
zur Untersuchung molekularer Beweglichkeiten und Bindungen hat zu einer rasanten Zu-




ahrend FRAP und FLIP bereits
f

ur nur zum Teil quantitative Analysen verwendet wird, hat die Verwendung von FCS als
sensitiveres Verfahren noch viel methodische Entwicklung erfordert [17, 18, 138, 46].
Die hydrodynamischen Eigenschaften des Zytoplasmas sind bisher am ausf

uhrlichsten
untersucht worden, in erster Linie mit Photobleaching-basierten Methoden [79, 77, 78, 61,
76, 149, 150, 141]: Abgesehen von enthaltenen Organellen, z. B. Mitchondrien [104], besteht
das Zytoplasma aus einer im Vergleich zu typischen Proteinen groben Matrix, umgeben von
kleinen und von Makromolek

ulen in einer 










oere tragen sie zur Viskosit

at bei, die insgesamt etwa
2,5{10fach h

oher als die von Wasser ist.
Aus bisherigen Messungen der Beweglichkeit im Zellkern [162, 141, 118, 117, 80], die
auch Inhalt dieser Arbeit sind, kann abgeleitet werden, dass die Bewegung inerter Molek

ule
auch im Kern durch Diusion zustande kommt. Zahlreiche funktionelle Proteine hingegen
stehen in einem Bindungsgleichgewicht, und der ungebundene Anteil ist frei beweglich
[1, 115, 87]. Molek

ule wie z. B. Transkriptionsfaktoren scheinen den Kern diusiv nach po-
tenziellen Bindungspartnern
"
abzuscannen\, und viele im Mikroskop statisch anmutende
Strukturen, die eine starke Lokalisierung bestimmter Molek

ule aufweisen, sind sehr viel
dynamischer aufgebaut [86]. Eine ausf

uhrliche Betrachtung des Einusses der Kernarchi-
tektur auf die Beweglichkeit steht noch aus. Diusion ist ein verbreiteter, da schneller und
eÆzienter Transportprozess.
2.2 Das Green Fluorescent Protein GFP und Mutanten
Der Wildtyp des gr

un uoreszierenden Proteins wtGFP (green uorescent protein) ent-
stammt der nordpazischen Qualle Aequorea victoria und wandelt in diesem Organismus
das blaue Licht des chemilumineszenten Proteins Aequorin in gr

une Fluoreszenz um [154].
Obwohl es weitere autouoreszierende Proteine (AFPs) aus anderen Organismen gibt, ist










uhrlich untersucht worden. Es konnte gezeigt
werden, dass die Expression des Gens in anderen Organismen ebenfalls uoreszente Mo-
lek

ule erzeugt, ohne dass Aequorea-spezische Enzyme erforderlich sind. Durch Mutation
bestimmter Aminos






uberhinaus wurde in der indopazischen Seeanemone Discosoma striata ein rot
uoreszierendes Protein von nur ca. 25% Sequenzhomologie, aber sehr

ahnlicher Struktur
entdeckt, das das Spektrum der verf

ugbaren AFPs deutlich erweitert. Die Konstruktion von
Chim

aren bestimmter Proteine mit AFPs ndet in Kombination mit uoreszenzmikrosko-
pischen Methoden zunehmende Verwendung in der Molekular- und Zellbiologie [38, 172].
2.2.1 Die Struktur von wtGFP und EGFP
Das wtGFP und die in dieser Arbeit vorwiegend verwendete Mutante EGFP (F64L, S65T)
[28] bestehen aus 238 Aminos

auren bei einem Molekulargewicht von 27 kDa. Es bildet sich
eine zylindrische Struktur von ca. 3 nm Durchmesser und 4 nm H





















Man erkennt die zylindrische Struktur,
in deren Mitte der Chromophor einge-
bettet ist.
wie zwei -Helizes unterhalb und eine innerhalb des Zylinders aus, siehe Abb. 2.5. Der Chro-
mophor, gr






das Zentrum des Zylinders eingebettet. Er besteht aus dem aromatischen Ring des Tyr66
und einer zyklischen Struktur, die autokatalytisch aus der Carboxylgruppe von Ser65 und
der Aminogruppe des Gly67 entsteht. Durch anschlieende Oxidation und die Bindung ei-
niger r










ul in die uoreszente Konguration

uber. Die Mutante EGFP kennzeichnet
eine eÆzientere Faltung bei 37
Æ
C, was der Mutation F64L zugeordnet wird, und ver

anderte
spektrale Eigenschaften durch Thr65 [154].
Unter physiologischen Bedingungen scheinen wtGFP und EGFP als Monomer vor-





Detergenzien zu sein. Der DiusionskoeÆzient betr
















ande und Eigenschaften der Fluoreszenz
Das Absorptions- und das Fluoreszenzanregungsspektrum von wtGFP zeigen Maxima bei
ca. 395 und 475 nm, deren Verh

altnis sich mit zunehmendem pH zugunsten des l

anger-
welligen Peaks verschiebt, wie in Abb. 2.6 a dargestellt [151, 54]. Das Emissionsspektrum
ist nahezu unabh

angig von der Anregungswellenl

ange und zeigt eine der Anregung ent-
sprechende pH-Abh

angigkeit. EGFP weist ein sehr

ahnliches Absorptions- und Emissions-
verhalten auf, jedoch verschwindet das Anregungsmaximum bei 395 nm [65]. Interpretiert
man den Einuss des pH als Protonierungsgleichgewicht, erh

alt man einen pK
a
-Wert von
ca. 6 [98, 65].
Die zeitaufgel

oste Beobachtung der Fluoreszenz einzelner immobilisierterMolek

ule [116,







































Abbildung 2.6: (a) Anregungsspektren bei einer Emissionswellenl

ange von 507 nm von
wtGFP und (b) Emissionsspektren bei einer Anregungswellenl

ange von 488 nm von wtGFP
und EGFP in Abh

angigkeit vom pH-Wert aus [151]. Die Pfeile zeigen die Ver

anderun-
gen bei zunehmendem pH an, und die Maxima sind mit den beteiligten Kongurationen
gekennzeichnet.
36, 44, 43] und FCS-Messungen von EGFP in L

osung [54] unter Anregung mit 488 nm
zeigen dar

uber hinaus ein Blinken oder Flackern einzelner Molek

ule mit An- und Aus-
Zeiten zwischen wenigen ms und einigen s.
Aus diesen Ergebnissen, weiteren spektroskopischen Studien und aus der Proteinstruk-
tur ist folgendes Modell entwickelt worden [24, 16, 99, 30, 157]: Zwischen den Konformatio-
nen A und B des wtGFP, die sich in der Protonierung des Chromophors und ihrer r

aumli-
chen Konguration unterscheiden, stellt sich ein Gleichgewicht ein (Abb. 2.7). Zustand A
wird mit ca. 395 nm angeregt und kann bei Emission um 430 nm strahlend zerfallen. Sehr
viel schneller ist jedoch die Umlagerung eines Protons (10 ps), so dass der angeregte Inter-
medi

arzustand I* entsteht. Dieser kann strahlend mit ca. 508 nm in seinen Grundzustand I
oder strahlungslos durch Relaxation der Konguration in B bzw. durch Reprotonierung in
A

ubergehen. B wird mit ca. 477 nm angeregt und zerf

allt dann entweder unter Emission
von Licht oberhalb von 500 nm oder geht strahlungslos in I





un markierte Restgruppe in Abb. 2.7 a, im wtGFP nur ein H-Atom, wird
durch die S65T-Mutation des EGFP durch eine Methylgruppe ersetzt. Dies f

uhrt zu einer
sterischen Bevorzugung der deprotonierten Konguration B, die sich von I spektral und in
der Konformation weniger deutlich unterscheidet als A. Daher fallen die Anregungsmaxima
bei 488 nm nahezu zusammen.









ussigkeit erfolgen. Dies f

uhrt zur beobachteten pH-Abh

angigkeit der Spektren.
Konformationsuktuationen zwischen A und B im Grundzustand k

onnen das Blinken er-
kl

aren, da bei Anregung um 488 nm nur I und B angeregt werden k






uber oder wird durch ein H
+
-Ion protoniert, bleibt es solange
"
unsichtbar\, bis







































































































































Abbildung 2.7: (a) M

ogliche Struktur des wtGFP-Chromophor in den verschiedenen
Zust






A ist der im wtGFP dominierende Zustand, B die im EGFP am h

augsten anzutreen-
de Konguration, I der Intermedi








Ubergang von A nach I sind in blau und von I nach B in rot markiert. (b) M

ogliches




ange entsprechen der Anregung, d

unne
durchgezogene dem strahlenden Zerfall und gestrichelte dem strahlungslosem

Ubergang so-
wie die Schlangenlinie dem photoinduzierten






ahren Werte bei Raumtemperatur an.
2.2.3 GFP-Varianten und AFPs mit abweichenden spektralen Eigen-
schaften
Neben der am h

augsten verwendeten Variante mit der Mutation S65T (z. B. EGFP)
existieren weitere spektral ver

anderte Varianten, deren Anregungs- und Emissionsspektren






uber die Fluoreszenzeigenschaften gibt [105].
Yellow uorescent protein YFP: Die Mutationen S65G und S72A und eine der Al-
ternativen T203F, T203H oder T203Y ergeben zwei gestapelte aromatische Ringe, deren
mesomeres -Elektronensystem zu einem Anregungspeak bei 512 nm und einer maximalen
Emission um 525 nm f

uhrt. Auch hier kann ein Ionisierungs- bzw. Protonierungsgleichge-
wicht des Chromophors in einer pH-Abh

angigkeit der Spektren und in Blinken resultieren
[31, 139]. Ein Beispiel ist EYFP (S65G, V68L, S72A, T203Y) [28].
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Abbildung 2.8: Die normierten Anregungs- und Emissionsspektren von verschiedenen GFP-
Mutanten und von DsRed nach [105]. Anregungsspektren wurden mit Detektion im Maxi-
mum der Emissionsspektren aufgenommen und umgekehrt.
Cyan uorescent protein CFP: Die entscheidende Mutation dieser Variante ist Y66W,
der Tyr-Ring wird durch den Doppelring des Trp ersetzt, z. B. bei ECFP (F64L, S65T,
Y66W, N146I, M153T, V163A) [28]. Eine zum wtGFP analoge Chromophorprotonierung
legt die Struktur nicht nahe. Die maximale Anregung liegt bei ca. 435 nm, die maximale
Emission um 480{490 nm.
Blue uorescent protein BFP: Um ein Anregungsmaximum bei 382 nm und einen
Emissionspeak bei 440 nm zu erhalten, ist Tyr66 durch His ersetzt worden (Y66H). Auch
hier scheint eine zum wtGFP analoge Chromophorprotonierung unwahrscheinlich. Ein Bei-
spiel ist EBFP (F64L, Y66H, Y145F) [28].
Red uorescent protein DsRed: Das in Discosoma striata entdeckte rot uoreszieren-
de Protein DsRed [84, 28] (225 Aminos

auren, 25,9 kDa) besitzt einen den GFP-Mutanten
sehr

ahnlichen Chromophor Gln-Tyr-Gly (66{68), d. h. der f

ur die Fluoreszenz notwendi-
ge Tyr-Ring und das f

ur die Zyklisierung erforderliche Gly sind erhalten. Die Umgebung
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scheint sich jedoch deutlich von wtGFP zu unterscheiden [159, 168], so dass ein Absorp-
tionsmaximum bei 558 nm und eine maximale Emission um 583 nm m

oglich wird. Auch
in DsRed ist ein Gleichgewicht von Zust

anden unterschiedlicher Fluoreszenzeigenschaften
beobachtet worden, das deutlich von der Beleuchtungsintensit

at, aber nur schwach vom
pH abh

angt [56]. Es ist nicht gekl

art, wie der Chromophor nach der Translation gebildet
wird [49]. Einer zellbiologischen Verwendung steht (noch) entgegen, dass die Reifung sehr
langsam stattndet und das Protein tetramerisiert [8].
Kapitel 3
Theoretische Grundlagen
3.1 Konfokale Fluoreszenzanregung und -detektion
Die gemeinsame Grundlage der in dieser Arbeit kombinierten Fluoreszenzkorrelationsspek-
troskopie (FCS) und konfokalen Laserscanningmikroskopie (CLSM) ist die Anregung uo-
reszenzmarkierter Teilchen mit Laserlicht und die konfokale Detektion der emittierten Fluo-
reszenz.
Liegen die optischen Elemente oder Strahleng

ange der Beleuchtung und der Detektion
so zueinander, dass die Brennpunkte zusammmenfallen, heit diese Anordnung konfokal.
Ihr Vorteil ist die Kontrastverbesserung durch Streulichtunterdr

uckung: Fluoreszenz wird
auch auerhalb des Beleuchtungsfokus z. B. durch gestreutes Anregungslicht erzeugt. Ein





ucken, jedoch verringern, wie Abb. 3.1 zeigt. Wenn die optischen Elemente abbildende





osung und Tiefendiskriminierung erreicht werden.
Die Anwendung des konfokalen Prinzips in der Lichtmikroskopie wurde bereits von
M. Minsky 1957 konzipiert, jedoch f

uhrte erst die (Weiter-)Entwicklung von hochemp-
ndlichen Detektoren, mechanischen Scannern, Lasern, konventionellen Mikroskopen und
Computern zu einer raschen Verbreitung seit Mitte der 1980er Jahre. F

ur FCS sind kon-
fokale optische Aufbauten prinzipiell erforderlich: Nachdem in den 1970er Jahren mit Pa-
rabolspiegeln und konventionellen Linsen experimentiert wurde, sind die Entwicklungen in










are Messungen verwendet. Wie in Abb. 3.1 skizziert, tritt der Laserstrahl kolli-
miert aus einer Faser, wird mit einer Linse fokussiert und dahinter

uber den Kameraaus-
gang eines Lichtmikroskops in das Objektiv eingekoppelt. Das Fluoreszenzlicht wird

uber
das gleiche Objektiv und den gleichen Lichtweg aus dem Mikroskop und mittels Filtern,
Spiegeln und Linsen zu den Detektoren gef

uhrt. In der Zwischenbildebene des Mikroskops
vor dem Kameraausgang besitzt der anregende Laser eine Strahltaille und der Detekti-
onsstrahlengang eine Lochblende (Pinhole). Sie benden sich an zueinander konjugierten





at. Entweder wird an einer denierten Position in der Probe der zeitliche Verlauf des
Fluoreszenzsignals aufgenommen und analysiert { FCS { oder das Anregungslicht

uber die




























Abbildung 3.1: Das konfokale Prinzip am Beispiel der Fluoreszenzanregung und -detektion
in einem Mikroskop: Fluoreszenzlicht, das nicht aus dem gemeinsamen Fokus emittiert
wird, wird durch die Detektionsblende abgeschirmt.
3.1.1 Beleuchtung { Fluoreszenz { Detektion
Das am Detektor nachgewiesene Signal entsteht durch eine Kette von Prozessen: Der An-
regung des Fluorophors durch den Laser folgt die Umwandlung in Fluoreszenzphotonen,





ate- und probenspezische Parameter und Funktionen oder durch spektrale und geo-
metrische Abh

angigkeiten beschrieben werden [152].
Beleuchtung: Das Prinzip der Mehrfarben-FCS und -CLSM sieht vor, dass uoreszenz-
































Vor allem Beugungseekte und chromatische Fehler der Optik bewirken die spektrale
Abh










oder Proteine verwendet, an die Fluorophore gebunden sind. Die spektralen Eigenschaften









angigen Wahrscheinlichkeit (), dem
Absorptionsspektrum, den Fluorophor in einen angeregten Zustand. Anschlieend kommt




3.1 Konfokale Fluoreszenzanregung und -detektion 17
Detektion: Fluoreszenzphotonen werden isotrop abgestrahlt. Die Wahrscheinlichkeit,
dass sie vom Objektiv aufgefangen werden und auf den Detektor j treen, wird von der
Position r des Teilchens in der Probe bestimmt und als geometrische Transferfunktion
GTF
j







Eigenschaften der Emissionslter und die spektrale NachweiseÆzienz der Detektoren. Ver-
wendet man zur Detektion Photomultiplier (PMTs) oder Avalanchephotodioden (APDs),
so zeigt sich die Quantennatur des Umwandlungsprozesses von Licht in elektrische Signale
in einer zus

atzlichen Poisson-Verbreiterung der Anzahl der nachgewiesenen Photonen, dem
sogenannten Shot Noise [120].




oen und Funktionen den am Detektor j nach-
gewiesenen Photonenuss eines Fluorophors, der sich am Ort r in der Probe bendet und





























Sie lassen sich zusammenfassen zu einer durch die anregende Wellenl

ange i und den Detek-
tionskanal j bestimmten Konstanten 
ij












































Die Farbmatrix wird durch die Eigenschaften der Fluorophore und der optischen Ele-
mente des Systems (wie Laserlinien und Emissionslter) deniert. Unter idealen Bedingun-
gen verschwinden in Mehrfarbenexperimenten die Nichtdiagonalelemente der Farbmatrix,
d. h. es kommt nicht zu sogenanntem

Ubersprechen oder Crosstalk. Dieser Eekt wird
in Abschnitt 3.2.6 diskutiert, ansonsten werden eben diese idealen Voraussetzungen an-
genommen. Je eine Laserlinie und ein Detektionskanal werden zusammengefasst und im




ur FCS als auch f

ur CLSM ist ein m

oglichst kleiner Fokus w

unschenswert. Die
kleinste denkbare Lichtquelle zur Anregung ist ein Leuchtpunkt in der Zwischenbildebene
des Mikroskops, der aber in Folge von Beugung nicht als Punkt in die Objektebene abge-
bildet wird, sondern als verschmierte Intensit

atsverteilung, die Point Spread Function der
Beleuchtung PSF
ill
(r) [52, 106]. Von allen Punkten innerhalb dieser PSF kann Fluoreszenz
emittiert werden, deren Emissionsprol wiederum durch die Detektions-PSF PSF
det
(r) in
der Zwischenbildebene aufgeweitet wird.
18 Theoretische Grundlagen
Man verwendet daher in der Zwischenbildebene zur Anregung eine Strahltaille, deren









(r) multipliziert mit dem Abbildungsmastab  des Objektivs ist. Dies
beeinusst das Beleuchtungsprol an der Eingangsapertur des Objektivs und damit das
Prol der PSF
ill
(r), wie Abb. 3.2 g zeigt: Je kleiner die Strahltaille gew

ahlt ist, umso breiter
ist das Beleuchtungsprol und umgekehrt.





multipliziert mit  gew

ahlt werden. Dann ist gew

ahrleistet, dass einerseits nur Fluoreszenz
aus dem Beleuchtungsfokus durch die Lochblende tritt und andererseits m

oglichst wenig
Signal aus dem Fokus abgeschnitten wird.





(r) { Gl. (3.1)
{ und GTF
j









Man spricht von wellenoptischer Konfokalit






durchmesser ist eine zus

atzliche Faltung der Detektions-PSF mit dem Transmissionsprol
in der Zwischenbildebene vorzunehmen [103, 125, 127].





-Radius gleich dem Aperturradius ist, ist die Inten-
sit

atsverteilung in der Probe n








































; NA = n sin; (3.8)
dabei ist w
0
die laterale Strahltaille, NA die numerische Apertur,  der maximale Winkel
des konvergenten Lichts zur optischen Achse und n der Brechungsindex. Die optische Achse





ur groe NA kann die Strahltaille unter das Abbe'sche Beugungslimit w
0
= 0;61=NA
sinken. Dann ist w
0
durch 0;61=NA zu ersetzen. Die reine Detektion wird beschrieben



































Anschaulich ist dies lateral das Beugungsbild einer Kreisblende { daher die Besselfunktion
J
1
{ und axial das eines Spaltes { daher die Sinusfunktion [142, 52]. Das laterale Haupt-





oere NA nur approximiert g

ultig.
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leuchtung, (e, f) korrigierte

Uberbeleuchtung; (a, c, e)
zeigen den radialen, (b, d, f)








Uberbeleuchtete Eingangsapertur: In diesem Fall ist die Beleuchtungsstrahltaille
kleiner als der 1/e
2





aherungsweise konstant. Dann sind Beleuchtungs- und Detektions-PSF







ur typische experimentelle Parameter sind in
Abb. 3.2 dargestellt: Die Anpassung einer dreidimensionalen Gaufunktion Gl. (3.27), die
f

ur die Berechnung analytischer Korrelationsfunktionen notwendig ist, zeigt eine gute

Uber-






= 488 nm (die im Rahmen dieser
Arbeit

uberwiegend verwendete Laserlinie), 
det;k
= 519 nm, NA= 1;2 und n = 1;34 (f

ur
das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Wasserimmersionsobjektiv) entsprechend einem
halben Aperturwinkel von 63,6
Æ






= 150 nm; z
k
= 312 nm f

ur Gau'sche Beleuchtung, Abb. 3.2 a, b,
w
k
= 130 nm; z
k




Uberbeleuchtung, Abb. 3.2 c, d. (3.11)
20 Theoretische Grundlagen
Da einerseits die Beschreibung als Gau'scher Strahl bei groer NA am wenigsten geeignet,
anderserseits die Ausleuchtung der Objektiv-Eingangsapertur im hier verwendeten expe-
rimentellen Aufbau jedoch gauf

ormig ist, ergibt sich als weiterer Ansatz die Berechnung
der PSF nach Gl. (3.9) mit reduzierter NA: F



















= 164 nm; z
k


















osung eines Mikroskops, die als der mi-
nimale Abstand deniert ist, den zwei gleichhelle Lichtpunkte in der Objektebene haben
d

urfen, um noch als getrennte Punkte aufgel

ost zu werden. Dies entspricht den Halbwerts-













2 ln 2 axial: (3.13)
Beispielsweise erfordern Dekonvolutionsverfahren f

ur mikroskopische Bilder eine m

oglichst




oe bestimmt auch die mittlere Aufenthaltsdauer
diundierender Molek

ule im Fokus, so dass bei genauer Kenntnis von 	
k
(r) mit FCS-
Experimenten DiusionskoeÆzienten bestimmt werden k

onnen und umgekehrt mit der
Diusion von Molek

ulen mit bekanntem DiusionskoeÆzienten der Fokus
"
vermessen\ wer-




nach Gl. (3.12) als Radien eines Rotationsellipsoids,











= 77 al: (3.14)
3.2 Grundlagen der Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie
Eine FCS-Messung ergibt die Korrelationsfunktion der Fluktuationen von Fluoreszenzsi-
gnalen, die Molek

ule in einem mikroskopischen Fokusvolumen emittieren, wenn sie mit
kontinuierlichem Laserlicht beleuchtet werden. Diese Signaluktuationen k

onnen verschie-







anden zugeordnet werden k

onnen. Um diese Vorg

ange
zu charakterisieren, muss jeweils eine geeignete theoretische Korrelationsfunktion an die
gemessene angepasst werden.
In den grundlegenden Arbeiten zur FCS aus den 1970er Jahren [81, 39, 82] wurden
statistische Teilchenzahlschwankungen im Fokusvolumen durch Diusion als Ursache der
Fluktuationen angenommen. Theoretisch und experimentell wurde gezeigt, dass sich Kon-
zentrationen und DiusionskoeÆzienten chemisch wechselwirkender Komponenten sowie
die Geschwindigkeitskonstanten ihrer Reaktion bestimmen lassen. Erste Anwendungen un-
tersuchten auerdem zweidimensionale Diusion in Membranen [40, 41].
Sp

ater wurden andere Prozesse wie die Rotationsdiusion [37, 6], die Besetzung von
Triplett- und anderen nichtstrahlenden Zust

anden [165, 54] und Konformationsuktuatio-
nen einzelner Molek

ule [15] als Ursache von Fluoreszenzuktuationen ber

ucksichtigt.
Auch der Einuss der Strahlgeometrien auf die Korrelationsfunktionen ist f

ur verschie-
dene experimentelle Aufbauten behandelt worden [39, 6, 125, 127, 58], insbesondere in
Folge der Weiterentwicklung hochau

osender konfokaler Mikroskopie. FCS ist auch zur
Bestimmung der Gr

oe des Fokus verwendet worden [143, 58].
3.2 Grundlagen der Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie 21
Die Zweifarben-FCS mit der Kreuzkorrelation spektral unterschiedlicher Fluoreszen-
zen (FCCS) [129, 137, 152, 72] ist besonders zur Untersuchung biochemischer Interaktio-
nen geeignet. Die Entwicklung ultrakurz gepulster Laser im nahen Infrarotbereich erlaubt
Multiphotonenanregung f

ur FC(C)S ebenso wie in der konfokalen Mikroskopie [11, 139].
Neben der FCS sind weitere Methoden der Fluoreszenzuktuationsspektroskopie ent-
wickelt worden: Durch die Kinetik von Photobleaching kann Diusion untersucht werden
[7, 111]. Die Identizierung spektraler Spezies und die Charakterisierung von Aggregati-
on geschieht durch die Analyse der Photonenverteilungen [123, 27, 63] oder durch Kor-
relationsfunktionen h








onnen studiert werden [112, 114, 10, 167].
Die Charakterisierung von Diusions- und Transportprozessen in lebenden Zellen mit
FCS gewinnt zunehmend an Bedeutung, da diese Methode nichtinvasiv, mit beugungsbe-
grenzter Ortsau

osung und ohne wesentliche St

orungen lokaler Gleichgewichte arbeitet.
Dabei geht die theoretische Ber

ucksichtigung insbesondere des Einusses zellul

arer Struk-
turen auf die Beweglichkeit einzelner Molek

ule [138, 158, 46] einher mit expermimentellen
Weiterentwicklungen, die FCS mit Fluoreszenzmikroskopie verkn

upft [17].
Die theoretischen Grundlagen der FCS in diesem Abschnitt werden angelehnt an [153,
152] dargestellt und gegebenenfalls erweitert. Die folgenden Abschnitte beleuchten Aspekte,
die bei komplexeren biologischen Systemen wie Makromolek





3.2.1 Die Korrelationsfunktion einer Spezies
Betrachtet wird zun

achst ein System aus N nicht wechselwirkenden Teilchen in einem
Probenvolumen V , die entweder einfarbig uoreszenzmarkiert sind mit Farbstoen der





alen k 2 f1; 2g zugeordnet werden. Es sei 	
k
(r) die Detekti-
onswahrscheinlichkeit eines am Ort r lokalisierten Fluorophors im Kanal k und f
k;n
(t) das
nachgewiesene Signal des Teilchens n am Ort r(t) (Gl. (3.4) und (3.5). Das Gesamtsignal
in einem Detektor entsteht aus der Summe der Beitr











Bendet sich das Teilchen zur Zeit t am Ort r
1
und zur Zeit t +  am Ort r
2
, so gilt














Wenn die Teilchenbewegung ein Markow'scher Prozess ist, ergibt sich die Wahrscheinlich-
keit, dass sich das Teilchen zur Zeit t+ am Ort r
2
bendet unter der Voraussetzung, dass















































Die zeitlich gemittelte Fluoreszenzintensit

at ergibt sich aus dem Ensemblemittelwert, dem



























































In einem FCS-Experiment wird die normierte Korrelationsfunktion (CF) G
kl
() der







k; l 2 f1; 2g indizieren dabei die Kan

ale. Wenn k = l ist, handelt es sich um die Auto-,
























































(t + ) f

ur alle
n 6= m unabh

angig, damit wird der Erwartungswert ihres Produktes gleich dem Produkt
ihrer Erwartungswerte. Auerdem gen

ugt es, das Signal eines repr

asentativen Teilchens n









































































































Geometrische und spektrale Eigenschaften des optischen Systems bestimmen den Ver-
lauf der Detektionswahrscheinlichkeiten, w

ahrend die Eigenschaften der Probe bez

uglich














Fick'sche Gesetz und die Kontinuit

atsgleichung den Teilchenuss mit der Konzentration:
j(r; t) =  
^
D(r; t)rc(r; t) und
@c(r; t)
@t
=  rj(r; t); (3.23)
^





, der DiusionskoeÆzient. Dieser ist umgekehrt proportional zum Reibungs-
koeÆzienten f bzw. zur Viskosit

at  und zum Stoke'schen oder hydrodynamischen Radius





= kT=f = kT=6R
h
[22]. Zusammen ergeben sie das zweite Fick'sche Gesetz f

ur








In einem endlichen Probenvolumen stellt sich eine konstante Konzentration ein. Die Auf-
enthaltswahrscheinlichkeit eines Molek

uls ist also W
D
(r; t) = 1=V . Die

Ubergangswahr-
scheinlichkeit { Gl. (3.17) { stellt dann die L

osung der Fick'schen Diusionsgleichung mit































Mit der Zahl der Translationsfreiheitsgrade d ergibt sich daraus die mittlere quadratische










Wenn ein konfokaler Aufbau mit hoher numerischer Apertur (NA) verwendet wird,
kann die Detektionswahrscheinlichkeit als rotationssymmetrische dreidimensionale Gau-




































Gl. (3.25) und (3.27) eingesetzt in Gl. (3.22) erlauben im Falle dreidimensionaler Diusion











































































() entsprechend. Es wird ausgenutzt, dass das Probenvolumen wesent-
lich gr

oer als das Fokusvolumen ist, deshalb k

onnen die Integrationsgrenzen ins Unendliche
















































































betrachtet werden. Eine geeignete Drehung des Koordinatensystems ist also
erlaubt, gew




















































































































































Abbildung 3.3: (a) Autokorrelationsfunktionen f

ur eine Spezies mit D
0







= 0 ;2 m, 
di





che Spezies (Anteil 50%) mit der hundertfachen Diusionszeit bei  = 4 . (b) Einuss von
Triplettbesetzung (
1
= 0 ;2 und 
trip
= 5 s) und Photobleaching (
l
= 37 ;3 s
 1
) auf die
Autokorrelationsfunktion einer Spezies (Weitere Parameter siehe a).
Im vorletzten Schritt wurde ber

ucksichtigt, dass sich auch der zweite Integrand durch
quadratische Erg

anzung als einfache Gaufunktion darstellen l



































































 V , dem Versatz d der beiden Anregungs-/Detektionsvolumina und dem Struk-




, der die Geometrie des Fokusvolumens charakterisiert. cV
e
 N = cV
ist also die mittlere Zahl der Teilchen im Fokusvolumen, deshalb kann der Term 1=N in
Gl. (3.28) vernachl

assigt werden. Das eektive Fokusvolumen ist bis auf einen Faktor  1;33










Diese Rechnungen besitzen immer dann G

ultigkeit, wenn die Detektionswahrscheinlich-
keit 	
k
(r) als Produkt dreier unabh

angiger Gaufunktionen beschrieben oder approximiert





man die exakte Darstellung verwenden, so l

asst sich die Korrelationsfunktion i. a. nicht
analytisch berechnen, sondern ist numerisch zu bestimmen.
3.2.3 Vergleich von Auto- und Kreuzkorrelation









=4 ' 1;33 ergibt sich aus dem Vergleich mit Gl. (3.14)















































































d. h. bereits ein lateraler Versatz der Foki von w
0
=2 z. B. aufgrund chromatischer Fehler
insbesondere fern der optischen Achse f

uhrt zu einer Verringerung auf 78%.
Da bei beugungsbegrenzter Beleuchtung und Detektion die Ausdehnung des Detekti-
onsvolumens in lateraler wie axialer Richtung n











































bei Werten von 488 nm und 519 nm f

ur den ersten sowie 568 nm und 600 nm f

ur den zweiten
spektralen Kanal sind es 79%. Dieses Problem kann korrigiert werden, wenn man unter-
schiedliche Fluorophore nicht spektral, sondern anhand ihrer Lebensdauern unterscheidet








. Jedoch kommt es weiterhin zu

Uberspre-
chen, das im Abschnitt 3.2.6 behandelt wird.
3.2.4 Triplettkorrektur
Der Vorgang der Anregung und Emission von Fluoreszenz ist bisher vereinfachend als
kontinuierlicher Prozess betrachtet worden. Aufgrund der Quantennatur des Lichts und
der elektronischen Zust

ande der Fluorophore (Abb. 3.4) kommt es jedoch zu sehr viel
mehr Fluktuationen des am Detektor nachgewiesenen Photonenusses. Ein Fluorophor
wird durch Anregungslicht vom Grundzustand S
0





allt nach der mittleren Lebensdauer von wenigen ns mit einer gewissenWahrscheinlich-













Abbildung 3.4: Typisches Termschema eines Fluoro-
phors mit den entsprechenden

Ubergangsraten: Ben-
det sich das Molek

ul im langlebigen Triplettzustand T
1
,
wird der kontinuierliche Absorptions- und Emissionszy-











uck, um wieder angeregt werden zu k

onnen. Alternativ kann es aber auch nichtstrahlend
in einen metastabilen Triplettzustand T
1

ubergehen (intersystem crossing [35]), der nach
vergleichsweise langer Zeit (s) ebenfalls nichtstrahlend in den Grundzustand zerf

allt, so




ur einige Zeit unterbrochen wird.
Die zeitliche Entwicklung der Besetzungswahrscheinlichkeiten f

ur die drei Zust

ande




















































Zur Korrelationsfunktionen tragen nur Molek

ule bei, die zur Zeit t = 0 ein Photon emittiert











































































ist uninteressant, da die Emissionsrate

























und die Besetzungswahrscheinlichkeiten des angeregten Singuletts 
1













































ur ein immobilisiertes und kontinuierlich beleuchtetes Molek

ul ist die Korrelationsfunkti-
on der Fluoreszenzuktuationen damit direkt durch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass
zur Zeit t =  ein Photon emittiert wird, unter der Bedingung, dass zur Zeit t = 0 ebenfalls






























ur sehr kurze Zeiten ist also G
trip





und anschlieend exponenziell auf Null abzufallen. Diese Antikorrelation wird als photon
antibunching bezeichnet [9] und verdeutlicht, dass ein Molek

ul keine zwei Photonen direkt
2
Das kleinste Samplingintervall der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Datennahmekarten ist 200 ns
3.2 Grundlagen der Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie 27
hintereinander emittieren kann. Der Abfall (photon bunching) zeigt, dass sich ein Gleich-
gewicht einstellt. Die Zeitau

osung der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten experimen-





in Gl. (3.42) f

allt also weg.
Es sei hier nur erw













angig von der Intensit

at der Beleuchtung und damit ortsabh

angig sind. Da




nur wenige s betr

agt, kann man die Beleuchtung als
konstant ansehen, weil sich ein bewegliches Molek

ul in dieser Zeit kaum bewegt. Triplett-
und diusionsbedingte Fluktuationen sind daher unabh

angig voneinander und tragen als



































































aherung kann dem Besetzungsgleichgewicht von Singulett- und Triplettzust

anden
also mit einem Vorfaktor Rechnung getragen werden (Abb. 3.3 b). Zu sehr kurzen Verz

oge-
rungszeiten steht die Amplitude der Korrelationsfunktion also f










ur die Gesamtzahl der Molek

ule. Da die Besetzungsgleich-
gewichte verschiedener Fluorophore unabh

angig voneinander sind, ist der Tripletteekt in








atsschwankungen am Detektor ist die irreversible Um-
wandlung der Chromophore der Farbstomolek

ule in einen nichtstrahlenden Zustand. Die-
se k

onnen nur eine mittlere maximale Anzahl von typischerweise 10
6
Fluoreszenzphotonen












osung kann dies oft vernachl

assigt werden, wie folgende Absch

atzung zeigt:
Bei einem Probenvolumen von 100 l und einem Fokusvolumen von 1  ist die Wahrschein-




ahrend einer Messzeit von 100 s in
den Fokus zur

uckkehrt. Bei einer Konzentration von 10 nM, einer mittleren Aufenthalts-
dauer von 1ms im Fokus und einer gemessenen Rate von 100 kHz mit 5% Gesamtausbeute
emittiert jedes Molek

ul weniger als 1000 Photonen. In deutlich kleineren Probenvolumina
{ eine kugelf

ormige Zelle mit einem Radius von 10m entspricht 5 pl { ist der Bleicheekt
jedoch zu ber

ucksichtigen, ebenso wie bei sehr langsam diundierenden Molek

ulen und sol-




Nimmt man an, dass die Umwandlung des Fluorophors eine irreversible Reaktion erster






(r) proportional zur Beleuchtungsintensit

at ist [7, 111],
































ur frei diundierende Molek

ule ist die Diusionsgleichung (3.24) um Gl. (3.44) zu er-
weitern, allerdings kann f

ur die entstehende Dierenzialgleichung keine geschlossene L

osung








































































































ur endliche Probenvolumina f

uhrt das Bleichen zu einem
langsamen Abfall der gesamten Anzahl an Fluorophoren (siehe Abschnitt 3.5.3 und [158]),
der aber f

ur die Dauer einer Korrelationsmessung als konstant angesehen werden kann. In




































































































Da Diusionszeiten, die sich um weniger als 20% unterscheiden, in FCS-Experimenten
nicht getrennt au



















































angeben. Es wird der Bleachingeekt in dem Kanal ber

ucksichtigt, dessen Signal als verz

oger-















Wie in Abb. 3.3 b dargestellt, f

uhrt Bleaching zu einer scheinbar kleineren Diusionszeit.
3.2.6 Korrelation mit Untergrund und

Ubersprechen
In den bisherigen Betrachtungen wurde angenommen, dass das Signal am Detektor nur
durch die Fluoreszenz F
k
(t) der interessierenden Molek

ulspezies hervorgerufen wird. In der
Realit

at kommt aber ein Untergrundsignal U
l
(t) hinzu, das durch Detektorrauschen, nicht
3
















































gemittelt nur durch Start- und Endpunkt gegeben, und wegen 0  	
k
(r)  1
wird das arithmetische durch das geometrische Mittel ersetzt.


































Die oben genannten Quellen f

ur Untergrundsignal sind in den f

ur FCS relevanten Zeitska-













































d. h. die Amplitude der Korrelationsfunktion sinkt mit zunehmendem Untergrundsignal,
und die scheinbare Konzentration steigt.
Bisher wurde angenommen, dass die Fluorophore eines Typs nur in einem Detektions-
kanal Signal erzeugen, d. h. die Farbmatrix Gl. (3.3) besitzt nur Diagonalelemente. Unter
realen experimentellen Bedingungen kommt es jedoch fast immer zu

Ubersprechen z. B.
der Fluoreszenz eines mit blauem Laserlicht angeregten gr

un emittierenden Fluorophors in
einen Kanal, der f

ur die rote Emission einer anderen Farbstomolek

ulsorte angepasst ist.
Im Falle der Autokorrelation f

uhrt dieses Beispiel zu einer zus

atzlichen Spezies im roten
Kanal, die wie im folgenden Abschnitt zu behandeln ist. Insbesondere bei der Kombination
von immobilisierter Fluoreszenz, die Strukturen anf

arbt und in Kanal k detektiert wird,
und beweglichen uoreszenten Molek

ulen, die in Kanal l nachgewiesen werden, kann die
immobilisierte Komponente durch

Ubersprechen ein unkorreliertes Untergrundsignal in l
hervorrufen bzw. die bewegliche Komponente die Intensit






Ubersprechen auf Kreuzkorrelationsfunktionen ist deutlich komplizierter und
wird in [152] ausf

uhrlich diskutiert.
3.2.7 Korrelation mehrerer Spezies
Nur in den seltensten F

allen liegt in einer Probe nur eine uoreszenzmarkierte Spezies vor.
So benden sich z. B. bei der Untersuchung biochemischer Reaktionen Produkte und Eduk-
te in der L

osung, von denen jeweils mindestens eine Teilchensorte uoreszenzmarkiert sein
muss, oder diundierende Molek

ule binden an immobilisierte Strukturen. Die bisher ge-
machte Annahme, dass einzelne Teilchen nicht miteinander wechselwirken, muss in diesem
Zusammenhang verworfen werden, auch wenn sich das System im Reaktionsgleichgewicht
bendet. Die Fick'sche Diusionsgleichung Gl. (3.24) f

ur die Konzentration von Spezies s





















der Index r summiert

uber alle Spezies. Selbst f

ur einfache Zweikomponentensysteme kann
keine allgemeine analytische L

osung angegeben werden. Im folgenden werden zwei im Rah-




Nicht oder langsam wechselwirkende Spezies
Es wird zun

achst eine Reaktion betrachtet, die so langsam ist, dass eine FCS-Messung
einer Momentaufnahme des Systems entspricht
4
. Das bedeutet f

ur eine reversible Reaktion









dass die mittleren Diusionsraten von A und AB durch den Fokus viel gr

oer sind als













und Edukte wieder als nicht wechselwirkende Spezies aufgefasst werden, und Fluoreszenz-
signale, die von Molek

ulen unterschiedlicher Spezies herr

uhren, sind nicht korreliert. Dieser
Ansatz ist z. B. in [128] verfolgt worden, um die Bindung des Transkriptionsaktivatorpro-
teins NtrC an DNA zu untersuchen.
Analog zur Herleitung der Korrelationsfunktion einer Spezies setzt sich das Signal










dabei summiert der Index s

uber die verschiedenen Spezies, k repr

asentiert den Detek-
tionskanal. Das mittlere Signal einer Spezies kann dargestellt werden durch das mittlere










die Konzentration dieser Spezies und V das Probenvolumen. Die Korrelati-
onsfunktion einer Spezies kann ausgedr

uckt werden durch die Korrelationsfunktion g
kl;s
()


































































































































ahlte Spezies s = 1.
4
Dieser Ansatz erfasst auch nicht miteinander reagierende Teilchen
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Insbesondere die Autokorrelationsfunktion setzt sich zusammen aus auf eins normierten
Korrelationsfunktionen einzelner Spezies, gewichtet mit dem Anteil an der Gesamtkonzen-
tration und dem Quadrat der molekularen Helligkeit bzw. Quantenausbeute (Abb. 3.3 a).
Austauschgleichgewicht zwischen Diusion und spezischer Immobilisierung
Es werden nun frei diundierende Molek

ule A im Gleichgewicht mit immobilisierten Bin-
dungsstellen B betrachtet. Im Falle langsamer Reaktionen, s. o., beobachtet man nur ei-
ne frei diundierende Spezies, die gebundene Fraktion zeigt kein korreliertes Signal und
wird gegebenenfalls weggebleicht. Bei einer schnellen Bindung sind die Dierenzialglei-
chungen gem

a Gl. (3.51) mit der Randbedingung D
B
= 0 zu l

osen. Desweiteren wird



















. Die Autokorrelationsfunktion f

ur den allgemeinen Fall aus [39, 71]





































































d. h. der DiusionskoeÆzient wird um den Anteil gebundener Molek

ule AB reduziert und
die Amplitude wie f

ur unkorrelierten Untergrund korrigiert. Die bindungsbedingte Ver-
langsamung wird auch in numerischen Simulationen der Diusion auf Gittern beobachtet
[132].
3.3 Untersuchung von behinderter Diusion in der FCS
Zellkompartimente enthalten Molek

ule und Komplexe verschiedener Gr

oenordnungen, die
sich frei bewegen k

onnen oder Strukturen h

oherer Ordnung aufbauen. Beispiele sind Struk-
turproteine wie Filamente, die Skelettfunktionen erf

ullen, Membranen, die die Komparti-
mente begrenzen, oder Polymere wie Chromatin, das in verschiedenen Phasen des Zellzy-
klus sehr unterschiedlich geometrisch organisiert ist.
F

ur ein diundierendes Molek






oe den Random Walk in einer f

ur ihre Geometrie
charakteristischen Weise beeinussen. In einem FCS-Experiment l

asst sich dies zumindest
prinzipiell beobachten, deshalb werden in diesem Abschnitt statistisch organisierte Hin-
dernisse ohne und mit unspezischen Bindungen sowie Grenz

achen (Kastenpotenziale in




aten) und ein harmonisches Potenzial
betrachtet.
3.3.1 Diusion in statistisch organisierten Systemen
Geometrische Strukturen, die nach bestimmten Regeln aufgebaut sind, k

onnen mit einem





ahnlich ist (Skalierungssymmetrie). Der
Parameter ist die fraktale Dimension d
f
, deniert als der Exponent der Abh

angigkeit der







Abbildung 3.5: Simulierte zweidimensionale Random Walks von 10
6
Schritten auf einem
rechtwinkligen Gitter von 15001500 Punkten (a) ohne Hindernisse, (b) mit Hindernissen
von 22 Punkten und einer Dichte von 35% und (c) mit Hindernissen von 88 Punkten
und einer Dichte von 35%. Abh

angig von der Dichte, der Form und der Anordnung der
Hindernisse wird der Random Walk
"
kompakter\ und die abgedeckte Fl

ache kleiner.
Die Strukturen werden als Fraktale bezeichnet, weil d
f
i. a. nicht ganzzahlig ist. Einfache
Beispiele sind eine Gerade mit der fraktalen Dimension d
f









= 2. In der Natur kommen streng organisierte Formen sehr selten vor,





che Eigenschaften. Dies sind z. B. die zuf

allige Verteilung von massetragenden identischen
"
Bausteinen\ einer bestimmten Form auf m












Systeme mit strengeren Konstruktionsregeln zeigen oft multiskalierendes bzw. mul-
tifraktales Verhalten, d. h. sie besitzen einen Satz d
f;i





oenordnungen, und es existieren Clu-








































(d ist die Dimension des Raumes). Ob man nun die Verteilung von Hindernissen oder die
der nichtbesetzten Positionen betrachtet, wirkt sich nur auf die Zahlenwerte aus, nicht aber
auf das Konzept selbst.
Wenn Diusion oder Transport in einem statistischen System stattnden kann, spricht
man von Perkolation [47].

Ubersteigt die Konzentration der Hindernisse c
o
einen kriti-








angliche Bereiche endlich, und die







 0;41 (ermittelt mit dem Programm, mit dem Abb. 3.5 erzeugt
wurde und [130]) und in drei Dimensionen c
o;p
 0;69 [20]. Diese Angaben beruhen auf











andert sich auch die Durchl

assigkeit
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, und daher ist die





mittlere quadratische Verschiebung steigt nicht mehr linear mit der Zeit an { siehe die


























Dieses Verhalten, skizziert in Abb. 3.6 a, wird behinderte oder anomale Diusion genannt






















erfasst werden. Der Exponent d
w
ist der Anomalieparameter bzw. die fraktale Dimension













freie\ DiusionskoeÆzient). In einem FCS-Experiment
ist w
0
der Fokusradius. Auch der Random Walk kann multifraktal sein und zeigt crossover-









wird, ist es wieder zeitlinear.
Alternativ kann dies ph

anomenologisch auch als freie Diusion mit einer verallgemei-
nerten Verteilung von DiusionskoeÆzienten (D) interpretiert werden (auch (D) < 0
ist erlaubt) [109]. In FCS-Experimenten k





allig verteilter Hindernisse betr

agt der Anomalieparameter nahe der Per-
kolationsschwelle d
w
' 2;87 in zwei und d
w
' 3;80 in drei Dimensionen [130, 20]. Auch
bewegliche Hindernisse f

uhren zu anomaler Diusion, solange ihre Diusion deutlich lang-
samer als die der betrachteten Molek

ule ist. Ebenfalls nur nahe der Perkolationsschwelle





den [55], die statische und dynamische Eigenschaften verkn

upfen. Jedoch sind biologische
Systeme i. a. weit von dieser Grenze entfernt.
Nur f

ur unbehinderte dreidimensionale Diusion in einem unendlichen System ist die
Wahrscheinlichkeit f








uckzukehren [126]. Je st






uckkehrwahrscheinlichkeit (Long Tail Kinetics), umso kleiner die Zahl der auf-
gesuchten Positionen pro Zeiteinheit und umso kompakter der Random Walk (Abb. 3.5).
Auch diese Eekte k

onnen mit weiteren fraktalen Exponenten beschrieben werden.















































































 = 2.0 (frei)
Abbildung 3.6: (a) Mittlere quadratische Verschiebung und (b) Autokorrelationsfunk-
tion f

ur freie und behinderte Diusion, berechnet nach Gl. (3.62) bzw. (3.65) mit
D
0











































Die folgenden Abschnitte zeigen, dass bei Diusionsmessungen, die eine charakteristische
Gr

oe kennzeichnet { im Fall der FCS ist das der Fokus { das Konzept der anomalen
Diusion auch f








onnen neben der im vorhergehenden Abschnitt diskutierten Excluded
Volume-Wechselwirkung auch Bindungsstellen f

ur die diundierenden Molek

ule besitzen.
Wenn nur eine oder wenige spezische Bindungen vorliegen, ver

andert dies den eektiven
DiusionskoeÆzienten, nicht aber die Behinderung der Diusion, wie mit numerischen
Simulationen [132] und in Abschnitt 3.2.7 gezeigt wurde.
Inhomogene Bindungsenergie { Continuous Time Random Walk
Auch wenn eine nicht zu breite Verteilung von Bindungsenergien () vorliegt, wird das
in der FCS beobachtbare Diusionsverhalten nur vom Einuss der Hindernisse, nicht aber
der Bindungen gepr

agt [132]. Allerdings gilt dies nur f

ur Systeme im thermischen Gleich-
gewicht, wird es gest





Kontinuierliche Verteilungen von Bindungsenergien, die breiter als die thermische Ener-
gie kT sind, f

uhren zu einer Abweichung von idealem Verhalten in der Zeit (im Gegensatz
zu den oben beschriebenen inerten Hindernissen, die eine r

aumliche Abweichung bewir-
ken). Eine geeignete Beschreibung kann im Rahmen des Continuous Time Random Walk-
Konzeptes gegeben werden [134, 135, 136, 14, 13, 93].
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Betrachtet man den Random Walk als Folge von Spr

ungen, gehorcht die Sprungwahr-
scheinlichkeit eines Teilchens in einem idealen System der Verteilung






dt  (t) = 1; (3.66)

















ur alle Verteilungen  (t) l

asst sich eine mittleren Wartezeit zwischen zwei Spr

ungen
{ hier hti = 1= { und eine mittlere Zahl von Spr

ungen im Intervall  angeben { hier
ist dies hn()i = =hti =  . Existiert eine mittlere Sprungweite l, so ergibt dies die












verteilt, so wird ein freies Molek

ul mit der Wahrscheinlichkeit 
i
gefangen, und es kann
ein gebundenes Molek




























ur eine Bindungsenergie existiert 
j





beschreibt das Verhalten vollst

andig, siehe Gl. (3.59).







deren Breite mit kT
0
charakterisiert werden kann, existiert das erste Moment der Sprung-













ist. Das zweite Moment ist nur f

ur   2 endlich, wobei  eine fraktale Dimension in
der Zeit ist. Asymptotisch l

asst sich dann f








Im Fall 0 <  < 1 f


























In einer Zelle bedeuten die Gl. (3.67) und (3.68), dass die Dichte von Bindungsstellen



































achen, die die Diusion beeinussen: (a) Einfache Grenz

ache, (b)
Spalt, (c) Kanal, (d) Falle.






Ein weiterer Grund f






achen, z. B. Membranen von Zellkompartimenten. Aktiver Transport
oder Diusion durchMembranen ist i. a. viel langsamer als freie Diusion, und die Membran
ist auf der f

ur FCS relevanten Zeitskala nahezu undurchl

assig. Nimmt man vereinfachend
an, dass die Membran parallel zur optischen (z-) Achse und senkrecht zur x-Achse des
verwendeten optischen Systems bei x = 0 liegt (Abb. 3.7), so beschreibt f

ur freie Diusion




= 0 bei x = 0 (3.72)
das Verhalten. Einem Versatz des Fokusmittelpunktes zur Membran wird mit p
k
6= 0
Rechnung getragen, siehe Gl. (3.27). Folgt man dem L

osungsansatz aus [39, 6, 46], so sind
































Dabei ist obige Randbedingung durch die Beschr












; 0) { Gl. (3.25) { ergibt sich dann
durch die R

ucktransformation, nachdem man die jetzt lineare Dierenzialgleichung erster
Ordnung mit der Bedingung c(r; 0) = Æ(r) gel

ost hat:































































































































































Jetzt kann der Beitrag zur Autokorrelationsfunktion f

ur die von der Membran beein-


























































































= 0, wenn sich nur auf einer Seite der Membran, bei x  0, uoreszierende
Molek

ule benden, und b
x























































































































































) die normierte Errorfunktion [19]. Um die dreidimen-




Abb. 3.8 zeigt den Verlauf der Korrelationsfunktion f

ur verschiedene Parameter mit
Fluorophoren auf beiden Seiten sowie die Anpassung an das Modell der behinderten Diu-








= 0 ist nahezu identisch.
Sehr nahe an und sehr weit entfernt von Grenz

achen weicht die Diusion nicht sehr deut-









Korrelationsfunktion mit doppelter Amplitude. In unendlich weiter Entfernung verschwin-





anden auf der Skala des Fokusradius ist die Abweichung jedoch deutlich, und auch die
aus der Anpassung gewonnene Diusionszeit steigt an.
38 Theoretische Grundlagen







pk,x = 0          dw = 2.00
pk,x = 0.2 wk  dw = 2.00
pk,x = 0.5 wk  dw = 2.08
pk,x = 1.0 wk  dw = 2.24






























meter wie in Abb. 3.6): Der Grad

















achen existieren in Zellen auch ein- oder zweidimensionale Strukturen in
Form von Kan

alen oder Spalten, deren Inneres ebenso wie die Umgebung diundierende
Molek





ahnlich der des Fokus-




oer oder gleich dem halben
Fokusradius in der entsprechenden Raumrichtung ist, kann die Diusion als ein- bzw. zwei-



































wenn der Kanal oder der Spalt senkrecht zur z-Achse verl

auft. Ist der Abstand der be-
grenzenden Fl

achen wesentlich kleiner als die Fokusradien, so ist die Korrelationsfunktion
in Anwesenheit eines Kanals in guter N

aherung eine Summe von Gl. (3.77) und der un-
behinderten Korrelationsfunktion Gl. (3.33). Die Diusion in einem schmalen Spalt und
auerhalb der begrenzenden Fl

achen manifestiert sich in einem FCS-Experiment durch eine
Summe von Gl. (3.77) und (3.76).
Auch Korrelationsfunktionen von ein- und zweidimensionalen Diusionsprozessen, sie-
he Gl. (3.77) und Abb. 3.9, k

onnen mit einem dreidimensionalen Modell der behinderten
Diusion angepasst werden und zeigen eine wesentliche Abweichung von freier dreidimen-
sionaler Beweglichkeit.
Fallen { corralling
Wird ein Raumbereich in drei Dimensionen begrenzt (Abb. 3.7), entsteht eine Kavit

at, in
der ein bestimmter Anteil der untersuchten Teilchen gefangen bzw. eingepfercht ist (Caging
bzw. Corralling). Oft besteht eine kleine Wahrscheinlichkeit zur Flucht aus dieser Falle, die


















beobachtet man in einem FCS-Experiment zwei Komponenten, eine schnel-
le der nicht gefangenen Molek

ule mit der freien Diusionszeit 
di
und eine langsame von
gefangenen Molek

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usion in der FCS 39
Wenn R die Gr

oenordnung des Fokusradius hat, ist die Diusionsgleichung in radial-

















= h c(r; t); (3.78)









































































(R) = 0: (3.80)






















Im Grenzfall h ! 0 sind die 
n
also die Nullstellen von J
1
(x), und aus einem multiex-
ponenziellen Fit an die gemessene Korrelationsfunktion l






at bestimmen, wenn man D
0
kennt. Als Summe von Exponenzialfunktionen f

allt
Gl. (3.81) schneller als die unbehinderte Korrelationsfunktion Gl. (3.33) ab, daher f

uhrt ei-




In komplexen Systemen wie einer lebenden Zelle kommt es neben freier und geometrisch
behinderter Diusion von Molek

ulen auch zu ihrer Bindung an immobilisierte Strukturen.
Dazu geh

ort auch der gerichtete Transport mit Hilfe von Motorproteinen, der wesentlich
langsamer vor sich geht als die Brown'sche Bewegung [160]. Wenn diese Strukturen jedoch
selber beweglich sind und beispielsweise als Teil eines Polymernetzwerks eingeschr

ankter















Abbildung 3.9: Ein- und zweidimen-
sionale Korrelationsfunktionen (Para-
meter wie in Abb. 3.6): Sie lassen sich
an das Modell der behinderten Diusi-
on anpassen, die Abweichung von frei-
er Diusion ist im zweidimensionalen-





onnen mit diesen Strukturen assoziierte Fluorophore Fluktuationen
in einem FCS-Experiment hervorrufen.
















K ist der Tensor der Federkonstanten,
der in einem isotropen System eine Konstante k ist. Mit dem Tensor
^
  der Reibungskoef-
zienten, der sich in einem isotropen System auf eine Konstante  reduzieren l

asst, ergibt































(t) bewirken eine zuf

allige Auslenkung aus der Ruhelage.


















Daraus resultiert ein zus

atzlicher Teilchenuss j = cv =  c=rU , und das zweite Fick'sche
Gesetz Gl. (3.24) wird erweitert zur Smoluchowski- oder Fokker-Planck-Gleichung der Dif-























osung dieser Dierenzialgleichung f

ur ein Teilchen mit der Randbedingung, dass es




















































Gl. (3.86) geht f





































Der Ornstein-Uhlenbeck-Prozess stellt den einfachsten Fall eines station

aren Markow-Prozesses dar,
der zu jeder Zeit Gau-verteilt ist
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Die Gr





































arker das Potenzial ist.
In Analogie zu Abschnitt 3.2.2 kann die Autokorrelationsfunktion faktorisiert werden.


































































































Da ein solcher diundierender Oszillator immer wieder in den Fokus zur

uckkehrt und
sich deutlich langsamer bewegt als ein freies Brown'sches Teilchen, ist Photobleaching zu
ber

ucksichtigen. Nur wenn Austausch zwischen strukturgebundenen und freien uoreszie-
renden Molek

ulen stattndet, stellt sich ein Gleichgewicht ein, und der Bleichprozess kann
als reversibel analog zur Besetzung der Triplettzust

ande betrachtet werden. Gen

ahert ist









Gl. (3.90) mit (3.91) beschreibt f

ur N = 1 eine punktf

ormige diundierende Struktur.
Der andere Grenzfall ist ein in q homogen verteiltes Ensemble unabh

angiger, gleich
heller Oszillatoren, die jeweils als einzelne Spezies betrachtet werden k

onnen. Wie in Ab-
schnitt 3.2.7 beschrieben, wird die Korrelationsfunktion dann als Summe von Korrelati-
onsfunktionen Gl. (3.90) einzelner Spezies berechnet, gewichtet mit der relativen Konzen-



































































d. h. der zeitabh

angige und der -unabh

angige Summand, die sich aus Gl. (3.90) ergeben,
k
















































η = 0.0   d
w
 = 2.00
η = 0.4   d
w
 = 1.73
η = 1.0   d
w
 = 1.59














Diusions- zu Relaxationszeit mit
D
0






= 0 ;2 m,
 = 4 und 
di
= 10 ms.
und wird bestimmt durch die mittlere Zahl der Teilchen im Fokus cV
e
, die Relaxationszeit












eine Verteilung diundierender Oszillatoren kann Photobleaching gen





Insbesondere geht Gl. (3.93) in Gl. (3.33)

uber, wenn das Potenzial verschwindet (k= !
0). Die Korrelation bricht zusammen bzw. G
kk
()! 0, wenn das Potenzial gro wird und
die Bewegungen einfrieren (siehe auch Abb. 3.10). Dar

uberhinaus stimmt Gl. (3.93) mit
(3.90) f

















ein. Eine Anpassung der Korrelationsfunktionen nach dem Modell der anomalen Diusion
f

uhrt zu einem Anomalieparameter d
w
< 2 und kleineren anscheinenden Diusionszeiten
(Abb. 3.10), da eine gerichtete Bewegung die statistische






ur ausreichend kleine Zeiten mit einer Potenz der Zeit,
die gr

oer als eins ist.
Der Parameter d
w


















ande am Beispiel EGFP
Wie in Abschnitt 2.2.2 gesehen, kommt es zu Fluktuationen des Protonierungs- bzw. Io-
nisationszustandes des Chromophors von EGFP (der F64L-S65T-Mutante von Wildtyp-
GFP). Nur in der anionischen Konformation B (bzw. im Intermedi

arzustand I, Abb. 2.7)
emittiert EGFP Fluoreszenz oberhalb von 500 nm bei Anregung mit 488 nm. M

ogliche Me-
chanismen der Protonierung sind der Konformations

ubergang in die quasineutrale Form
A oder die Bindung eines H
+
-Ions aus dem L

osungsmittel. Ein vereinfachtes Termsche-
ma zur Beschreibung der Fluoreszenz sieht dann wie in Abb. 3.11 aus [54, 158]: Da die





ange [24, 30]. Es stellt sich sehr schnell ein Gleichgewicht zwischen B und
B* ein, die Fluoreszenzintensit








ucksichtigung der Triplettbesetzung: Die zeitliche
Entwicklung der Besetzungswahrscheinlichkeiten f

ur die drei Zust

ande A, B (eigentlich













Abbildung 3.11: Vereinfachtes Termschema des Protonierungsgleichgewichts des EGFP-
Chromophors (Abb. 2.7). Es ist P=B{H.












































Zur Korrelationsfunktion tragen nur Molek

ule bei, die zur Zeit t = 0 ein Photon emittiert

















Es stellt sich ein Protonierungsgleichgewicht ein. Mit dieser Randbedingung kann der
















dabei ergibt sich f


















































































Nimmt man weiter an, dass die










aten zu [54, 139] { und dass sie kleiner
als die Diusionsrate 1=
di
sind, kann den Fluoreszenzuktuationen aufgrund des sich ein-
stellenden Protonierungsgleichgewichts mit einem Korrekturfaktor aus zwei exponenziellen
Zerf





















Da die mittlere Fluoreszenzintensit

at proportional zur Gleichgewichtsbesetzung B(1)
ist, charakterisiert das S














was auch aus Gl. (3.96) und (3.97) abgeleitet werden kann.
Die Fluktuationen und die mittlere Intensit

at der Fluoreszenz machen EGFP zu einem
m

















onnen sie als Kette aus n = L=l starren Segmenten (Gau'sche Kette, freely jointed




ahrt Konformationsuktuationen { interne






Bendet sich ein Ende am Ort r
1


































































osung erfahren Brown'sche Translationsbewegung des Schwer-
punktes und r






Schwerpunktes. Markiert man ein Ende einer solchen Kette mit einem Fluorophor, so wird
dies in einem anderen Diusionsverhalten und einer anderen Autokorrelationsfunktion im







ule, die an den Enden mit unterschiedlichen Fluorophoren
markiert sind: Die Wahrscheinlichkeit, beide Fluorophore gleichzeitig innerhalb eines be-
stimmten Volumens anzutreen, wird mit zunehmendem hR
2












Im Rahmen des Rouse-Modells [48] werden f

ur alle Segmente einer Gau'schen Kette
die Langevin-Gleichungen aufgestellt. Die Bewegung kann dann nach sogenannten Rouse-
Moden entwickelt werden, von denen die nullte die Schwerpunktsbewegung und die erste die
Bewegung der Kettenenden relativ zueinander beschreibt. Das Zimm-Modell [48] erweitert
diesen Ansatz um hydrodynamische Wechselwirkungen und erlaubt eine Vorhersage, wie
der DiusionskoeÆzient und die Relaxationskonstante des End-zu-End-Abstandes von der












Abbildung 3.12: Die Diusion eines lan-








sition und Form der Kette. Die gezeigte
Wahl der Koordinaten dient zur Berech-
nung der Kreuzkorrelationsfunktion, f

ur







3.4 Untersuchung von intramolekularen Fluktuationen in der FCS 45
Da in einem FCS-Experiment im Gegensatz zu Streuexperimenten nur die markierten
Positionen
"
sichtbar\ sind, wird hier ein vereinfachter Ansatz verfolgt: Die Mitte der Kette
wird als Schwerpunkt s und das Molek

ul als zwei aneinander geheftete Ketten angenommen






































































Der Diusionsprozess setzt sich zusammen aus der Translationsdiusion des Schwer-
punktes von s nach s
0
































geht (Abb. 3.12). Da sich eine gauf

ormige Gleichgewichtsverteilung einstellt, ist auch dies
ein Ornstein-Uhlenbeck-Prozess (siehe Abschnitt 3.3.4 und [59]), und die

Uberganswahr-








































s)(0)i / exp( Æ), wie in guter N

aherung auch das Rouse-Modell postuliert, und in den
die Relaxation beschreibenden Parameter Æ gehen der mittlere End-zu-End-Abstand, die
















































































  s; 0) (3.107)















ist Gl. (3.103) zu verwenden. F
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(k 6= l): (3.108)
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Die beiden Funktionen sind also identisch, wenn man die Verschiebung der Foki ver-
nachl




















































































































), ein kleinerer eektiver Strukturfaktor (
mod












Fluktuationen das resultierende Fokusvolumen in alle Richtungen um den gleichen Betrag,
so dass es weniger exzentrisch ist und die Diusionszeit ansteigt.
Um aus einem FCS-Experiment den mittleren quadratischen End-zu-End-Abstand und
damit die Persistenzl





ugt manchmal ein Vergleich von Auto- und









die Korrelationsfunktionen von end- und mittig markierten, ansonsten identischen Ketten
verglichen werden.
3.5 Andere Methoden der Fluoreszenzuktuationsspektro-
skopie
3.5.1 Analyse der Photonenverteilung
Typische FCS-Messungen liefern die Konzentration und den DiusionskoeÆzienten von
Spezies, die sich in ihren hydrodynamischen Eigenschaften ausreichend unterscheiden. Je-
doch variieren die Spezies i. a. auch in ihren Quantenausbeuten, die wesentlich in die Korre-
lationsfunktionen eingehen, sich aber nicht ohne weitere Messungen z. B. an monodispersen
Proben bestimmen lassen.
Es kann aber mit dem gleichen Aufbau, der f

ur FCS verwendet wird und insbeson-
dere die Fluoreszenzdetektion mit Photomultipliern oder Avalanchephotodioden im Pho-
tonz

ahlmodus beinhaltet, das Fluoreszenzsignal von verschiedenen Helligkeitsspezies mit
einem fest gew

ahlten Samplingintervall aufgenommen werden. Unter der Annahme, dass
der Laser keinerlei Intensit

atsschwankungen aufweist, erzeugt dann jede in der Probe vor-
kommende Intensit

at I eine durch Shot Noise verbreiterte Zahl von Ereignissen k am
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gegeben ist. Dabei ist 
I
die zum Samplingintervall und dem experimentellen Aufbau
geh

orende Ausbeute des Detektors, 
I
I damit die mittlere Zahl der Ereignisse bei In-
tensit







alt also eine Poisson-




atsuktuationen verbreitert ist. Ursachen daf

ur sind
die Teilchenzahlschwankungen im Fokusvolumen, die Diusion der uoreszenzmarkierten
Teilchen durch das Beleuchtungs-/Detektionsprol 	
k
(r), Gl. (3.4), und unterschiedliche
Quantenausbeuten verschiedener Spezies.
In den letzten Jahren sind neben einer Analyse der Momente der Verteilung p(k)
[123, 124, 100, 102, 101], auch MAFID oder moment analysis of the uorescence inten-
sity distribution genannt, direkte Methoden zur Interpretation gemessener Verteilungen
entwickelt worden: das photon counting histogram bzw. PCH [27, 26, 90], bei dem theore-
tische Verteilungen direkt an p(k) angepasst werden, oder FIDA bzw. uorescence intensity
distribution analysis [63, 62], bei der die Anpassung auf Basis der Erzeugendenfunktion
vorgenommen wird. Alle Verfahren erlauben die Bestimmung relativer Helligkeiten ver-




Neben der zeitlichen kann auch die r

aumliche Korrelation von Fluoreszenz von Interesse
sein, so z. B. bei der Untersuchung der Verteilung von (nahezu) unbeweglichen Rezepto-
ren in Zellmembranen. Mit experimentellen Aufbauten zur FCS-Messung und mit CLSM-
Ger





oglich und auch verwirklicht worden: Eine denierte Bewe-
gung der Probe relativ zum Fokus bzw. des Fokus relativ zur Probe wandelt r

aumliche
Schwankungen der Fluoreszenz in zeitliche um (scanning FCS) [112, 114, 69, 10]. Deren
Korrelation kann mit geeigneten theoretischen Ans

atzen interpretiert werden.
Das andere Konzept beruht auf der Bildaufnahme mit einem konfokalen Laserscanning-
mikroskop. Es kann direkt die Korrelation der enthaltenen r

aumliche Information berechnet
werden (image correlation spectroscopy ICS) [113, 167]. Der Vorteil ist die schnelle Auf-
nahme gr







Typische Ergebnisse der r

aumlichen Korrelationsspektroskopie sind die Dichte und
das Aggregationsverhalten der untersuchten Molek











orung von Fluoreszenz kann insbesondere in intrazellul

aren An-




unscht helle Fluoreszenz aus-
zubleichen, z. B. bei der

Uberexpression von hellen GFP-Fusionsproteinen. Dar

uberhinaus





auf Diusions-, Transport- und Bindungsprozesse.
FRAP { uorescence recovery after photobleaching
Dieser Methode { auch bekannt unter dem Namen uorescence photobleaching recovery
(FPR) { liegt der gleiche experimentelle Aufbau wie der FCS und der CLSM zu Grun-
de, und sie wurde zur gleichen Zeit wie die FCS in den 1970er Jahren theoretisch und
experimentell entwickelt [7, 68].
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Ein Bereich oder ein Punkt einer Probe, die uoreszenzmarkierte Molek

ule in freier




ur kurze Zeit durch sehr helle Beleuchtung ge-
bleicht. Anschlieend wird der Wiederanstieg des Fluoreszenzsignals durch Diusion und
Austausch zwischen immobilisierten und freien Molek

ulen unter 300- bis 15 000fach re-
duzierter Laserleistung als Funktion der Zeit aufgenommen. Eine quantitative Analyse
erlaubt die Bestimmung eines eektiven DiusionskoeÆzienten und des immobilisierten
Anteils. Zunehmende Verbreitung ndet diese Technik, da sie von modernen kommerziel-
len CLSM-Ger

aten bereitgestellt wird [164].
FLIP { uorescence loss in photobleaching
Bei dieser mit FRAP eng verwandten Methode wird Fluoreszenz gleichzeitig gebleicht und
detektiert. In CLSM-basierten Systemen werden

ublicherweise bestimmte Punkte oder Be-
reiche einer Probe, z. B. einer Zelle, (nahezu) kontinuierlich gebleicht und an r

aumlich
getrennten Positionen der bleich- und diusionsbedingte Abfall der Fluoreszenzintensit

at
gemessen [29, 164]. Geschieht beides an der gleichen Position, spricht man auch von con-
tinuous uorescence microphotolysis (CFM) [111]. FLIP ist geeignet, den freien und den
immobilisierten Anteil einer Molek

ulspezies sowie die Eigenschaften der zugeh

origen Bin-
dung zu bestimmen. Eine analytische Behandlung ist in der Literatur nicht zu nden.
Kein Austausch: In Abwesenheit von Transportprozessen erh

alt man aus der Diusi-












und das detektierte Signal ist unter Annahme einer gleichf


























































































































































mit x ' 1;0634. Ber

ucksichtigt man, dass die Fluoreszenz im Laufe der Zeit vollst

andig
















Sind die uoreszierenden Molek

ule jedoch frei beweglich in einem Probenvolumen V , so




 1 wie in Abschnitt 3.2.5 der Anteil der gebleichten Molek

ule
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in Anwesenheit einer immobilisierten
(F
k ;0
= 800 ) und einer frei diundie-
renden Komponente (F
k ;0
= 200 ) mit
 = 0 ;3 und V
e
: V ' 1 : 35 .
proportional zur Konzentration, da Verluste durch Bleichung sofort diusiv ausgeglichen




































Im Fall einer spektralen Spezies mit einer immobilisierten und einer beweglichen Frak-
tion in einem im Vergleich zum Bleichen langsamen Austauschgleichgewicht beobachtet
man also eine Summe der Gl. (3.115) und (3.117) (Abb. 3.13).
Langsamer Austausch: F

ur ein langsames Austauschgleichgewicht zwischen Diusion







































































dabei wurde angenommen, dass die Diusion Bindungs- und Bleaching-bedingte Konzen-
trationsgradienten sehr schnell ausgleicht und die Dichte der Bindungsstellen im Fokus







































































dabei wurde angenommen, dass auch hier c
di






















































































































Berechnet man das zugeh

orige Fluoreszenzsignal analog zu Gl. (3.113) unter Ber

ucksichti-













































































' 0,8389 und x
3
' 0,5910. Das resultierende Fluoreszenzsignal ist die
Summe der Gl. (3.119) und (3.122).
Schneller Austausch: F

ur schnelle Austauschreaktionen zwischen Diusion und spe-
zischer Immobilisierung kommt es unter den gleichen Annahmen, die in Abschnitt 3.2.7
gemacht wurden, zu einer verl

angerten mittleren Aufenthaltsdauer 
app
im Fokus nach




zusammen, dass ein Molek

ul an
einer Bindungsstelle bindet, und der Aufenthaltsdauer 1=k
o




































allen wie Reaktionen h

oherer Ordnung oder verschiedenen spezischen
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3.6 Grundlagen der konfokalen Laserscanningmikroskopie
Die Verwendung eines konfokalen Aufbaus f

ur Mikroskopie ist das erste Mal 1957 von
M. Minsky konzipiert und realisiert worden. Aber erst die technische Entwicklung der
erforderlichen Komponenten hat Mitte der 1980er Jahre zur Entwicklung einfach hand-
habbarer und schlielich kommerzieller konfokaler Mikroskope gef

uhrt [57]. Ihnen ist ein
konfokaler Strahlengang zur Beleuchtung und zur Detektion gemeinsam. Das Scannen oder
Rastern entweder der Probe durch den Fokus oder des Fokus

uber die Probe ergibt ein
ortsaufgel





(r) (oder auch anderer Signale wie der Fluoreszenz-
lebensdauer oder spektraler Informationen). Die am weitesten verbreitete Methode ist das
Scannen eines konfokalen Fokus mit Hilfe galvanometrischer Spiegelscanner und der abbil-
denden Optik eines Mikroskops [144], die auch im Rahmen dieser Arbeit realisiert wurde.
Andere Konzepte beruhen auf mehreren Foki, die durch Nipkowscheiben bewegt [64, 5]
oder mit Spiegelarrays erzeugt werden [156].
3.6.1 Eigenschaften der Abbildung
Neben der Au





at einer Abbildung auch davon ab, wie
der Kontrast der interessierenden Gr

oe, z. B. der Dichte uoreszierender Molek

ule (r) im





























Im Fall der Rastermikroskopie ergibt sich die Bildfunktion als Faltungsprodukt der Dich-
teverteilung (r) mit der Detektionswahrscheinlichkeit 	(r)
I
B
(r) = (r) 	(r); (3.125)
f












	(k) gibt damit an, wie Amplitude und Phase aus dem Objekt in das Bild
transformiert werden und heit Modulationstransferfunktion MTF [52]. Eine gauf

ormige
















asst sich zeigen, dass die MTF gerade den Verlustfaktor beschreibt, den

































oe eines Bildes in der Probe ist durch die Gr

oe des abzubil-





ahlbarer Paramter die Zahl der Pixel (Bildpunkte) bzw. der physikalische Abstand zweier
Pixel bleibt. Das Nyquist-Theorem fordert eine Oversamplingrate von mindestens 2 [161],
d. h. der Abstand zweier Pixel sollte h

ochstens halb so gro wie die kleinste aufzul

osende





ahrt, die ja die Au

osbarkeit von Strukturen limitiert. Kennt man die Detektions-
funktion 	(r), kann nach Gl. (3.126) die wahre Objektverteilung theoretisch rekonstruiert
werden (Dekonvolution).
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Abbildung 3.14: Das Prinzip des konfokalen Laserscanningmikroskops: Zwischen die kon-
fokale Optik und das Mikroskop sind apertur- und brennweitenangepasst ein Kollimator,
Galvanometerscanner mit Spiegeln und eine F-Theta-Linse eingef

ugt. Diese wandelt einen
Verkipp des Strahls in einen lateralen Versatz in der Zwischenbildebene des Mikroskops
um, dessen Optik in einen Versatz in der Probe. Aus Gr

unden der Anschaulichkeit ist
der Detektionsstrahlengang weggelassen, und die Scannerachsen sind beide senkrecht zur
Bildebene dargestellt.
Der in Abschnitt 3.1.1 skizzierte Aufbau zur konfokalen Fluoreszenzanregung und -
detektion ist zur Aufnahme von Bildern um eine Scanvorrichtung zu erweitern, wie in
Abb. 3.14 gezeigt und in [144] vorgeschlagen: Der anregende Laserstrahl und der Detek-







at { und dahinter kollimiert. Der jetzt parallele Strahlen-
gang wird

uber zwei Spiegel geleitet, die um zwei senkrecht zueinander stehende Achsen
durch Galvanometerscanner gedreht und zum zweidimensionalen Positionieren und Ra-
stern verwendet werden k

onnen. Die Achsen benden sich idealerweise in telezentrischer
Anordnung zu einem F-Theta-Objektiv, das den verkippten Strahl in einen in der Zwi-
schenbildebene des Mikroskops senkrecht zur optischen Achse verschobenen Fokus abbildet.
Abbildungsmastab und Verg

oerung des Systems aus Kollimator- und F-Theta-Linse sind




agt dann entsprechend der Abbildungseigenschaften
die laterale Verschiebung in der Zwischenbildebene in die Objektebene.
Telezentrischer Strahlengang
Die telezentrische Beleuchtung einer idealen Linse mit parallelen Lichtstrahlen unter dem
Winkel  zur optischen Achse zeigt Abb. 3.15 a. Wenn der zentrale Strahl des kollimierten




Drehpunkt\), steht die Sym-
metrieachse des konvergenten Strahlenb






Onungswinkel ist konstant und der Fokuspunkt symmetrisch beleuchtet.








Abbildung 3.15: Telezentrische Beleuchtung (a) einer idealen Linse und (b) eines F-Theta-
Objektivs. Die einfallenden Strahlen verlaufen durch den gegenstandsseitigen Brennpunkt
F
1






Eine Linse der Brennweite f wandelt die Schwenkung  eines parallelen Strahlb

undels in
eine Versetzung y des zugeh

origen konvergenten um:
y = f tan: (3.128)
Sph













Elektromechanisch lassen sich besonders einfach Drehbewegungen erzeugen. Um die
Drehbewegungen eines Lichtstrahls in eine lineare Bewegung umzuwandeln, ben

otigt man
mindestens eine Linse. Damit man einen zum Schwenkwinkel proportionalen Versatz erh

alt,
sind sogenannte F-Theta-Objektive entwickelt worden (Abb. 3.15 b), die eine solche lineare
Beziehung
y = f (3.129)
(daher der Name) und eine sehr ebene Fokal

ache kennzeichnet. Bendet diese sich in der
Zwischenbildebene eines Mikroskops, wird der Strahlversatz in einen dem Abbildungsma-




aug und auch hier verwendeten Galvanometerscanner [94] sind f

ur kleine
Spiegel, kleine Winkel und hohe Geschwindigkeiten mit einer Drehspule aufgebaut, oder sie
besitzen einen drehbaren Eisenkern als Rotor f

ur groe Spiegel, groe Winkel und mittlere
Geschwindigkeiten. Die Scanner sind i. a. tordiert und permanentmagnetisch vorgespannt
und ged

ampft. Deutlich unterhalb der Resonanz verh

alt sich der Scanner analog-linear, d. h.
die Spiegelposition folgt beliebigem Eingangssignal bez

uglich Frequenz, Amplitude und
Kurvenform. Eine Positions-R

uckmeldung erfolgt i. a. kapazitiv mit geeignet zum Rotor
angeordneten Elektroden.
Im Idealfall benden sich die Achsen beider Scanner telezentrisch im Brennpunkt des
Objektivs. Neben der speziellen Konstruktion von mechanisch gekoppelten Scannern oder
der Verwendung von Zwischenoptiken kann man sich aber auch behelfen, indem man eine
Achse etwas vor und die andere etwas hinter dem Brennpunkt positioniert. Der Fehler ist







In den ersten FCS-Experimenten wurde der erforderliche konfokale Strahlengang mit op-
tischen Elementen wie Parabolspiegeln und einfachen Linsen aufgebaut [81, 82], jedoch
sind in einer solchen Geometrie aufgrund des groen Fokusvolumens bei hohem Unter-
grund die Teilchenzahluktuationen sehr klein. Infolgedessen hat sich die Verwendung von
kommerziell erh

altlichen Labormikroskopen durchgesetzt, die auch f

ur konfokale Laser-
scanningmikroskopie verwendet werden und sich durch ein wesentlich kleineres Beobach-





ur in vivo-Messungen sind inverse Mikroskope mit auf unendlich korri-
gierten Objektiven besonders geeignet, da die Probe von unten beobachtet wird. Bauartbe-






In zahlreichenMikroskop-basierten FCS-Experimenten wird die Fluoreszenzlampe durch





otigt werden, auch jetzt zur Trennung des
Anregungs- vom Fluoreszenzlicht verwendet. R

aumlich weit getrennt davon benden sich
die Detektoren, die auerhalb eines Kameraausgangs positioniert sind [137, 15, 166]. Auch




at Confocor1 der Firmen Zeiss, Jena, und Evo-
tec, Hamburg, beruhte auf diesem Konzept.
Aufgrund der r

aumlichen Trennung der Zwischenbildebenen von Beleuchtung und De-
tektion gestalten sich die konfokale Justage und deren Stabilit

at schwierig, daher hat es
sich als erfolgreich herausgestellt, Beleuchtungs- und Detektionsstrahlengang

uber einen ge-
meinsamen Eingang ins bzw. aus dem Mikroskop zu f

uhren [17], wie es auch beim kommer-
ziellen Nachfolgemodell Confocor2 realisiert wurde. Auerdem kann das Ger

at gleichzeitig
im Epiuoreszenzbetrieb z. B. zur Orientierung in Zellen genutzt werden. Der bestehen-
de Aufbau, der im Rahmen dieser Arbeit erweitert wurde, basiert ebenfalls auf diesem
Konzept.
Die Integration einer Laserscanningeinheit in den auch f

ur FCS genutzten Strahlengang
ist dann der n

achste Schritt, um FCS mit konfokaler Fluoreszenzmikroskopie zu verbinden








are Messungen zu erm

ogli-
chen [11, 10, 46].
Zahlreiche Messungen dieser Arbeit sind mit dem bestehenden FCS-Modul in Kombina-
tion mit einem Schrittmotor-getriebenen Probentisch und einer Epiuoreszenzeinrichtung
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durchgef

uhrt worden. Dabei haben sich die zuverl

assige Positionierung des Lasers in der







andig herausgestellt. Im Rahmen dieser Arbeit ist der bestehende Auf-
bau mit einer integrierten, Galvanometer-getriebenen Scanningeinheit erweitert worden,
um FCS und CLSM zu vereinen und intrazellul

are Diusionsmessungen deutlich zu ver-
bessern und zu vereinfachen.
4.1 Anforderungsprol
Der bestehende Aufbau zur FCS-Messung wurde von Michael Tewes im Rahmen seiner
Dissertation konzipiert, entworfen und gebaut [152]. Er realisiert das in Abb. 3.1 skizzierte
konfokale Prinzip und die dort angedeutete Modularit

at: Ein kompaktes Modul, das alle
erforderlichen Komponenten enth





 gleichzeitige Messung der Auto- bzw. Kreuzkorrelationsfunktionen zweier mit unter-
schiedlichen Fluorophoren markierten Spezies,
 Nachweisgrenze f

ur einfach markierte Molek

ule von weniger als 1 pM,
 Messungen von in Puer gel

osten Proben ebenso wie in lebenden Zellen,




at, so dass eine Nachjustage weder durch Temperatur-






at, die einfaches Wechseln von Laserlinien, Filtern und Detektoren oder
des gesamten Moduls erlaubt.
Ziel der Erweiterung des Moduls um eine Scanningeinheit ist eine Verbesserung von An-
wendungen in vivo, insbesondere wird folgendes angestrebt:
 exakte, schnelle und reproduzierbare r

aumliche Positionierbarkeit in Zellen,
 Automatisierung von FCS-Messungen in Zellen,
 M







 Erweiterbarkeit auf weitere Methoden in vivo und in vitro (PCH, scanning FCS,
FRAP/FLIP, FRET bzw. uorescence resonant energy transfer an einzelnen Mo-
lek

ulen, siehe Abschnitt 3.5),
 Bewahrung der Modularit

at, insbesondere einfacher Umbau zwischen konventionel-
lem und mit CLSM kombiniertem FCS-Betrieb.
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4.2 Konzeption des optischen Strahlengangs
Die gesamte konfokale Optik ist bereits in das FCS-Modul integriert, so dass zwischen das
Modul und das Mikroskop eine Scanningeinheit eingepasst werden konnte (Abb. 4.2), die
die f

ur ein CLSM erforderlichen und in Abb. 3.14 skizzierten Komponenten aufnimmt.
Abb. 4.1 zeigt schematisch den Strahlengang von Mikroskop, Scanningeinheit und FCS-
Modul. Das hier verwendete inverse Mikroskop IX70 der Firma Olympus, Hamburg, besitzt
einen seitlichen optischen Ausgang A zum Anschluss von CCD-Kameras oder Diskussions-
einrichtungen, der auch hier verwendet wird. Der Strahlteilerw

urfel SW leitet 80% des vom
Objektiv OB

uber die Tubuslinse TL kommenden Lichts zum seitlichen Ausgang und 20%

uber den Spiegel SO zum Okular OK.
Die Zwischenbildebene Z1 liegt im Tubus vor dem Ausgang A und f

allt mit der Fokal-
ebene der Scanlinse SL zusammen. Bildseitig liegt die telezentrische Ebene TE der Scanlinse
zwischen den Spiegeln der Galvanometerscanner SCX und SCY. Der leichte Verkipp von
SCY minimiert dabei die Entfernung der beiden Scannerspiegel voneinander und damit
ihren jeweiligen Abstand von der telezentrischen Ebene. Bei Drehung der Scannerspiegel
wandert der Fokus in der Zwischenbildebene Z1 sowie in der Objektebene des Mikroskops.
Die Kollimations- oder Descanlinse DL fokussiert das Licht auf die Zwischenbildebene Z2,
der Aperturwinkel ist dabei der gleiche wie der des bei A aus dem Mikroskop tretenden
Lichts. Diese Aperturanpassung erlaubt, die Scanningeinheit, bestehend aus Tubus, Scan-
linse, Scannern und Descanlinse, zwischen A und B aus dem Strahlengang auszubauen und
das FCS-Modul direkt an den Ausgang A anzuschlieen oder bei B eine andere konfokale
Optik an die Scanningeinheit zu montieren.
Im FCS-Modul m

ussen durch den dichroitischen Strahlteiler ST1 zwei konjugierte Zwi-












licht passieren. Das Licht des Lasers, das

uber die Faser F eingekoppelt wird, wird mit
Hilfe des Kollimators K und der Linse L1 mit angepasster Apertur in die Zwischenbildebe-
ne Z2 fokussiert und durch den Anregungslter F1 geleitet. Die Strahltaille in Z2 dient als
Lichtquelle. Das Fluoreszenzlicht wird durch die die Konfokalit

at herstellende Lochblende
(Pinhole) P in der Ebene Z2 hindurchgeleitet und mit dem Strahlteiler ST2 spektral auf
die beiden Detektoren D1 und D2 aufgeteilt. Der kurzwellige Anteil wird reektiert und
durch den Emissionslter F2 und die Detektionslinse L2 auf D1abgebildet. Der langwellige
Anteil wird

uber den Spiegel S und den Filter F3 von der Linse L3 auf D2 abgebildet.
Die lichtempndliche Fl

ache der Detektoren hat typischerweise einen Durchmesser von
200m, so dass die Linsen L2 und L3 lateral justierbar sind, um die richtige Abbildung
der Lochblende einstellen zu k

onnen. Damit deniert die r

aumlich feste Blende einen Be-
zugspunkt f

ur die Justage. Die Linse L1 wird axial und lateral so verschoben, dass La-
serstrahltaille und Lochblende konjugiert konfokal angeordnet sind. Auch die Descanlinse
DL ist lateral justierbar, damit der dahinter parallele Strahl auch parallel zur und auf
der optischen Achse verl

auft. Das gesamte FCS-Modul ist mit dem Kreuztisch KT lateral
bez

uglich der Scanningeinheit verstellbar, um die beiden optischen Achsen zur Deckung zu
bringen.
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Abbildung 4.1: (a) Schematischer Strahlengang von Mikro-
skop, Scanningeinheit und FCS-Modul (Modul nach [152])
in Seitenansicht und (b) in Frontalansicht; (c) linearisierte
mast






oht im Vergleich zur axialen Posi-
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(a)
(b)
Abbildung 4.2: (a) Seitenansicht und
(b) Frontansicht von Mikroskop, Scan-
ningeinheit und FCS-Modul.
4.3 Technische Umsetzung
4.3.1 Auslegung der Optik
Die Dimensionierung des Strahlengangs war bei der Entwicklung des FCS-Moduls durch
die Forderung nach einem m

oglichst kleinen Fokusvolumen sowie durch den Aperturwinkel
und die Lage des Zwischenbildes vor dem Ausgang A gegeben. Hinzu tritt der Wunsch nach
einer pr

azisen, schnellen und reproduzierbaren Positionierbarkeit des Fokus in der Probe
mit m

oglichst geringen Abweichungen abseits der optischen Achse. Abb. 4.1 c zeigt den
aufgefalteten Strahlengang in der Scanningeinheit mastabsgetreu. Die optischen Eigen-





ates wurden weitgehend beibehalten (Details siehe [152])
und die hinzugef

ugten Komponenten daran angepasst.
Ausleuchtung des Objektivs: Im Rahmen dieser Arbeit und zur Konzeption des
FCS-Moduls wurde das auf unendlich korrigierte Wasserimmersionsobjektiv UPlanApo
60/1.2W von Olympus mit 60facher Vergr

oerung und einer NA von 1,2 verwendet.
Es k

onnen aber auch andere Objektive eingsetzt werden. Die Eingangsapertur hat einen





des Gau'schen Strahlprols diesen Durchmesser nicht









einem etwas kleineren Fokusvolumen f

uhrt (siehe Abschnitt 3.1.2), aber mit dem Vorteil,
dass so nur ein geringer Teil des Lichts abgeschattet wird. Die Tubuslinse TL (Brennweite
f
TL
= 190mm) erzeugt ein reelles Bild in der Ebene Z1 mit einer Strahldivergenz von
  arctan(4;5=190) = 1;36
Æ
(NA 0;024).
Scan- und Descanlinse: Als Scanlinse SL kommt das F-Theta-Objektiv FVX-IR-PL
von Olympus zur Verwendung (Abb. 4.3), das auch von kommerziellen Anbietern (Olym-




ate verwendet wird. Es besteht aus drei
Linsengruppen, einem Singulett und zwei Dubletts, und zeichnet sich durch ein breites
Transmissionsspektrum von <400 bis >1000 nm mit geringen chromatischen Fehlern aus.
Setzt man es in F-Theta-Geometrie ein, so ist der Strahlengang nicht mehr vollst

andig te-
lezentrisch, d. h. die Symmetrieachse des Strahlenb

undels in der Fokalebene ist nicht mehr
parallel zur optischen Achse.
In Kombination mit dem Fototubus IX-SPT (Olympus ), der direkt an den Ausgang A
montiert werden kann, liegt die Fokalebene des Scanobjektivs korrekt in der Zwischenbild-







= 3;33 und die eektive Brennweite f
SL
= 54mm (Abb. 4.3). Damit hat
der an die Objektivausleuchtung angepasste Strahl einen Durchmesser von  2;6mm in
der Scanningeinheit.
Als Descanlinse wird hinter den Scannern ein Achromat DL mit f
DL
= 60mm verwen-
det, der den parallelen wieder zu einem konvergenten Strahl mit einem

Onungswinkel von
  1;22 (NA0,021) fokussiert. Der Brennpunkt liegt in der Zwischenbildebene Z2. DL
ist lateral justierbar, damit das Licht auf der optischen Achse aus dem FCS-Modul in die
Scanningeinheit tritt.





Strahlengang durch das Scanob-
jektiv bei der maximalen verwen-
deten Auslenkung aus der opti-






tive Brennweite erlauben die Be-
trachtung als einfache Linse mit
den Hauptebenen H1 und H2.







Abbildung 4.4: Die Galvanometerscanner sitzen
auf einem vorkonfektionierten Block, der so in den
Strahlengang eingepasst wird, dass die telezentri-
sche Ebene der Scanlinse zwischen den Spiegeln
liegt. Der Verkipp von SCY um  = 15
Æ
erlaubt
einen kleineren Abstand der Spiegel.
Galvanometerscanner: Es kommen zwei Drehmagnet-Galvanometerscanner des Typs
M2 von GSI Lumonics, Unterschleiheim, zur Verwendung, die auf einem Aluminiumrah-
men vormontiert sind (Abb. 4.4). Die Drehachse des Scanners SCY ist um 15
Æ
aus der
Horizontalen verkippt, um einen m

oglichst kleinen Abstand der Spiegel zu erreichen. Auf
der optischen Achse betr

agt er 23,5mm. Das Licht trit als parallele Strahlen aus der Des-
canlinse auf die Spiegel und wird in die Scanlinse geleitet, dabei liegt deren telezentrische
Ebene genau zwischen den Spiegeln. Die weiteren optomechanischen Eigenschaften k

onnen
Tab. 4.1 entnommen werden.

Uber thermische Drift, Jitter und Wobble
1
wurden seitens




at der Spiegel >96% 450{700 nm
maximale Auslenkung (mech.) 15
Æ
Winkelreproduzierbarkeit (mech.) 12rad 15
Æ










Lasereinkopplung: Die Monomodenfaser F (Modell FDS-BS-10-S-488-S von Laser 2000,
Wessling ), in die das Licht des Lasers eingekoppelt wird, besitzt mit der NA=0,11 einen
Divergenzwinkel von 6;3
Æ
. So tritt aus dem kombinierten Einkoppler/Kollimator A-12-VIS
(Linos, G

ottingen ) ein paralleler Strahl mit einem Durchmesser von 1,2mm und aus dem
Achromaten L1 (f
L1
= 30mm, Linos ) ein konvergenter Strahl mit  = 1;15
Æ
(NA= 0;020),





altlichen Komponenten aufeinander angepasst. Um die Strahltaille
auf der optische Achse des Moduls und in der Zwischenbildebene zu positionieren, deren
Schnittpunkt die Idealposition darstellt, kann der Achromat lateral und axial mit Mikrome-
terau








unden abgesehen, da f

ur kleine Abweichungen von der optischen






Uberstreichen der Scanlinie mit konstanter Geschwindigkeit kommt es zu statistischen Abwei-
chungen, die parallel Jitter und senkrecht Wobble heien, i. a. gleich der Winkelreproduzierbarkeit
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L1KF Z2
Abbildung 4.5: Die konfokale Justage des
FCS-Moduls erfolgt durch Verschieben der
Linse L1, bis die Strahltaille im Schnittpunkt
von optischer Achse und Zwischenbildebene
Z2 liegt. Wenn die m

ogliche resultierende
Verkippung zu gro wird, m

ussen Faser F und
Kollimator K ebenfalls verschoben werden.





(r) in der Zwischenbildebene. Experimentell hat sich jedoch eine 50m-
Lochblende als jene mit dem besten Signal- zu Rauschverh

altnis erwiesen [152], damit auch
Intensit

aten der Maxima erster Ordnung der Beugung an der kreisf

ormigen Austrittsblende




= 25mm, Linos )
verkleinern das Pinhole um einen Faktor von ca. 4,5 auf die Detektor

ache, die bei den ver-
wendeten aktiv gequenchten Avalanchephotodioden des Typs SPCM-AQR (Perkin-Elmer
Optoelectronics, Vaudreuil, Canada ) einen Durchmesser von mehr als 150m besitzen.
Diese Dioden zeichnen sich durch eine im Vergleich zu Photomultipliern besonders hohe
NachweiseÆzienz aus (Abb. 4.6) [110].
Laser und Filter: Fluorophore, Anregungswellenl

angen und Emissionslter m

ussen bei
Zweifarben-FCS und -CLSM so gew








ale erreicht wird. Die Anregung
erfolgt mit einem Argon-Krypton-Laser Omnichrome 643-50YB (Melles Griot, Bensheim ),
der bei 488 nm eine Leistung von 27mW und bei 568 nm von 39mW liefert. Damit lassen
sich zahlreiche in biologischen Experimenten verwendete Fluorophore und autouoreszen-
te Proteine (Abschnitt 2.2) anregen. Die in Tab. 4.2 aufgef

uhrten Filter und Strahlteiler
(Omega Optical, Brattleboro, VT/USA ) erf

ullen die Anforderungen recht gut, insbeson-
dere ist das

Ubersprechen typischer Flurophore vom gr






uberdeckung der Foki noch 79% betr

agt (Abschnitt 3.2.3). Die
eektiven Transmissionraten der Detektionskan

ale, kombiniert aus den Eigenschaften der






































Abbildung 4.6: Die spektrale NachweiseÆzienz der
Avalanchephotodioden des Typs SPCM-AQR (lin-
ke Achse) und die eektive Transmission der De-
tektionskan

ale als Produkt der Filtertransmission
mit der Reektivit

at des Strahlteilers ST2 f

ur F2
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Komponente Bezeichnung T> 50%
F1 490-577DBEX 481{497, 560{585 nm
F2 530DF30 515{545 nm
F3 660DF50 635{685 nm
ST1 490-575DBDR 500{562, 600{680 nm
ST2 570DRLP02 565{900 nm





Die optischen Bauelemente des konfokalen Strahlengangs sind in einen kompakten, aus mas-
sivem Aluminium gefertigten Tr

ager integriert (weitere Details siehe [152] und Abb. 4.2).
Zu erw

ahnen sind die Filter-/Strahlteilermodule, die einfach gewechselt werden k

onnen, die
Mikrometerschrauben und die Welle, mit deren Hilfe die konfokale Justage vorgenommen
wird, sowie die r

aumlich xierte Lochblende.
Die Scanlinse SL ist mit Hilfe des vorkonfektionierten Tubus am Ausgang A des Mi-
kroskops montiert und mit dem Tr

ager der Galvanometerscanner verschraubt. Dieser wie-
derum ist auf einem vollst

andig justierbaren Messingtisch befestigt und

uber zwei Adap-
terplatten mit dem Kreuztisch KT verbunden. Auf dessen anderer Seite benden sich zwei





keit senkrecht zur optischen Achse mit zwei Mikrometerschrauben aufnehmen. An diese
letzte Adapterplatte wiederum wird das FCS-Modul geschraubt. Ersetzt man diese Plat-
te durch eine an den Kameraausgang des Mikroskops angepassten Flansch, so kann das
FCS-Modul alternativ direkt an das Mikroskop montiert werden.
Schrittmotorgesteuerte Positionierung: Bevor es zur Realisierung der Scanningein-





auser, Wetzlar ) verwendet worden. Die Positioniergenauigkeit liegt bei
ca. 0;2m, allerdings ist die Reproduzierbarkeit der Position durch mechanische Hystere-
se deutlich gr





aumige Positionierung in der Probe wird der
Tisch weiterhin verwendet. Auch die Fokussierung des Objektivs auf die gew

unschte Ob-
jektebene geschieht mit Hilfe eines Schrittmotors (Olympus ), der an den Feintrieb des
Fokussierrades des Mikroskops angeschlossen ist. Aufgrund der starken Untersetzung ist
die Positioniergenauigkeit entlang der optischen Achse ca. 10 nm.





uber das Schaltschema der Steuer- und Messelektronik f

ur kombinierte
FCS- und CLSM-Messungen zeigt Abb. 4.7.
Die Korrelatorkarte: Zur Aufnahme der Korrelationsfunktionen dient der Echtzeitkor-
relator ALV-5000/E (ALV-Laser, Langen ) mit zugeh

origer Software, der als PC-kompatible
Steckkarte ausgef

uhrt ist und die gleichzeitige Berechnung der Autokorrelationen zweier
Signalkan

ale oder ihre Kreuzkorrelation in Echtzeit erlaubt. Die Berechnung beruht auf
folgendem Prinzip [4]:
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i) Z






















ahlraten um die Zeit  = j t
s
,





iv) Aufsummieren dieser Produkte.
Hardwareseitig werden die letzten beiden Schritte f










ogerungen geschieht dies softwareseitig. Dar

uber-
hinaus steigt die Breite der Intervalle mit der Verz

ogerungszeit an, die kleinste betr

agt



















ur die normierte Korrelationsfunktion wird die sogenannte symmetrische Normierung an-




























Die Windows-basierte Software stellt die Korrelationsfunktionen und die mittleren Z

ahl-





Uber betriebssystemverwaltete Kommunikation zwischen Pro-
zessen kann die Aufnahme und Speicherung von Korrelationsmessungen aus anderen Pro-
grammen heraus gesteuert werden.
Die Z

ahler-/Timerkarte: Da die gemessene Z

ahlrate von der Korrelatorkarte nicht
mit der gew

unschten Samplingrate (bis ca. 1MHz) f

ur Scanningmikroskopie und weitere
Methoden wie PCH oder smFRET (Abschnitt 3.5) zur Verf

ugung gestellt wird, kommt
die PC-kompatible Z

























Abbildung 4.7: Schaltschema der
Steuer- und Messelektronik f

ur
kombinierte FCS- und CLSM-
Messungen: Es bedeuten Corr. {
Korrelatorkarte, Ctr./IO { Z

ahler-
/Timerkarte, ch0/1 {Kanal 0/1,
synchr. { Synchronisationsleitung,
COM1/2 { serieller Port 1/2,








ahlraten bis 80MHz messen und Pulsfolgen ebenfalls bis 80MHz er-




ale sowie bis zu 32 digitale Ein-
/Ausg

ange, die zum externen Triggern der Z

ahler oder zur direkten elektronischen Kom-
munikation mit weiterer Hardware verwendet werden k

onnen.
Zur Ansteuerung der Karte stellt der Hersteller Treibersoftware und Bibliotheken u. a.
f

ur C/C++ unter dem Namen NI-DAQ bereit. Aus selbst erstellten Programmen her-
aus kann dann die Karte den Bed

urfnissen entsprechend programmiert werden und z. B.











alen verbunden. Die Z

ahlraten werden mit w

ahlbarer Samplingrate auf-
genommen, und bei synchronisierter Bewegung der Scanner kann jedes Z

ahlintervall einer
Position in der Probe zugeordnet werden. Die Synchronisation geschieht

uber eine digi-
tale Signalleitung, auf die der Scancontroller (siehe unten) bei Start der Bewegung ein
Triggersignal legt. Dieses startet die Messung der Z

ahlraten.
Die Scannertreiber: Um die Galvanometerscanner wohldeniert zu positionieren oder
zu bewegen, ist eine sehr gut stabilisierte Gleichspannung erforderlich, deren Amplitude
proportional zum Winkel ist, um den der Scanner aus der Nulllage ausgelenkt ist. Die
Treiberboards MiniSAX (GSI Lumonics ) leisten dies, indem sie die an einen hochohmigen
Eingang angelegte Spannung entsprechend umwandeln. Dar

uberhinaus messen sie kontinu-
ierlich die Position der Spiegel und stellen eine entsprechende Spannung an einem Ausgang
zur Verf

ugung. Auch korrigieren sie gegebenenfalls die m

oglicherweise mechanisch und ther-
misch bedingt schwankende Ist- auf die durch die Eingangsspannung denierte Sollposition

uber einen negativen R

uckkopplungsmechanismus.
Der Scancontroller: Die eigentliche Steuerung der Scanner erfolgt

uber den Mikropro-
zessor-basierten Scancontroller SC2000 (GSI Lumonics ), der

uber eine serielle Schnittstelle
(RS232) mit einem Computer verbunden wird und

uber eine eigene Programmiersprache
verf

ugt. Neben Befehlen zur Kalibrierung und Konguration enth

alt diese Sprache insbe-
sondere Anweisungen zur festen Positionierung und zur kontinuierlichen Bewegung zweier





unschten Bewegungen entsprechende Spannungen an, die zwei MiniSAX-Boards
zugef





Der Schrittmotorcontroller: Die Steuerung der Schrittmotoren des Probentischs und





auser ), der ebenfalls

uber eine serielle Verbindung (RS232)
an den Computer angeschlossen wird und

uber eine eigene Programmiersprache verf

ugt.
Diese umfasst unter anderem Befehle zur Positionierung und Positionsabfrage.
4.4 Software
4.4.1 Das Mikroskopprogramm FFM
Die Aufnahme konfokaler Bilder sowie ortsaufgel

oste FCS-Messungen erfordern ein ent-
sprechendes Programm auf dem Steuercomputer (Abb. 4.7), das die Bewegung und Posi-
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tionierung der Scanner, die Datennahme durch die Z

ahlerkarte und FCS-Messungen mit
der Korrelatorsoftware ALV-5000/E NT kontrolliert. Es wurde daher im Rahmen dieser
Arbeit das Programm Fluorescence Fluctuation Microscope (FFM) geschrieben, das mit
der Entwicklungsumgebung Visual Studio in Visual C++, einem kommerziellen C++-
Compiler von Microsoft, Unterschleiheim , nach Gesichtspunkten der Objektorientierung
entwickelt wurde. Es kapselt die Kommunikation mit den Hardwarekomponenten und bie-





at des Programms ergibt sich aus den Anforderungen an das Fluores-
zenzuktuationsmikroskop, siehe Abschnitt 4.1:
i) Freie Positionierung des Lasers im Objekt (innerhalb der physikalischen Grenzen) in
x-, y- und z-Richtung sowie freie Positionierung des Probentisches,






iii) Auswahl von frei w

ahlbaren Punkten und Linien in der Probe, auf bzw. entlang denen
FCS-Messungen durchgef

uhrt werden sollen und
iv) automatische Messung von Korrelationsfunktionen an denierten Positionen, die ma-
nuell gew

ahlt oder aus Bildern

ubernommen werden.
Positionierung: Die Positionierung erfolgt, indem an den Scan- und an den Schrittmo-
torcontroller entsprechende Befehle

ubergeben werden. Anschlieend wird die tats

achli-
che Position abgefragt und angezeigt. Eine gew

unschte Position kann mit Sprungbuttons





(Abb. 4.8 b rechts oben). Die Position des Tisches und die z-Position werden auerdem re-
gelm






onnen. Die Koordinaten der Schrittmotoren besitzen keinen absoluten
Nullpunkt und k





ahrend der Ursprung der Laser-
position auf der optischen Achse liegt. Die maximale Auslenkung betr

agt 100m in x-
und y-Richtung. Gleichzeitig kann eine st

andige Kontrolle der Z

ahlraten in beiden Signal-
kan

alen aktiviert werden, damit die Detektoren nicht durch zu starke Beleuchtung zerst

ort
werden (Abb. 4.8 b links oben). Ein Ein- und Ausblenden des Lasers erfolgt, indem die
Galvanometerspiegel soweit ausgelenkt werden, dass das Laserlicht nicht mehr auf die Sc-
anlinse trit.
Aufnahme von Bildern: Die erforderlichen geometrischen Parameter zur Aufnahme ei-
nes Bildes sind seine Gr

oe, seine Position, der Abstand der Bildpunkte (Pixel) bzw. deren
Anzahl und die Verweildauer an einem Punkt (Pixelzeit). Diese k

onnen in dem zugeh

origen
Dialogfeld des Programms eingegeben werden (Abb. 4.8 a rechts und Tab. 4.3). Desweite-
ren ist ausw

ahlbar, ob das Bild in einem oder in beiden Fluoreszenzkan

alen gleichzeitig





on the y\). Dazu synchronisiert wird die Datennah-
me der Z

ahlerkarte gestartet, so dass die Kombination aus Fokusgeschwindigkeit in der
Probe und Samplingrate Pixelabstand und -zeit wie gew

unscht ergibt. Es kann uni- und
bidirektional gescannt werden, jedoch birgt der bidirektionale Modus ein Phasenproblem,
da f

ur jede Parameterkombination eine spezische Synchronisation von Hin- und R

uck-
bewegung erforderlich ist. Zeilenweise werden die Z

ahlwerte in den Speicher des Bildes
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geschrieben und dessen Darstellung aktualisiert. Um ein Durchlichtbild aufzunehmen, ist
der Laser z. B. an der Einkopplung in die Faser auszublenden und die Durchlichtlampe
des Mikroskops einzuschalten. Solange keine Datennahme erfolgt, wird der Laser aus der
Probe ausgeblendet.
Parameter untere Grenze obere Grenze
Bildrand x -50 m 50m
y -50 m 50m
Bildgr





Pixel 10 10 1000  1000
Pixelabstand x und y 0,033 m 1m
Pixelzeit x und y 0,023ms 23ms













Auswahl von Positionen: Die Kombination von CLSM und FCS legt es nahe, in einem




onnen, an denen Korrelations- oder
andere, methodisch verwandte Messungen durchgef

uhrt werden sollen. Daher k

onnen in
einem mit dem FFM aufgenommenen Bild Punkte (Kreuze im Bild in Abb. 4.8 c rechts







uberhinaus kann ein rechteckiger Ausschnitt des Bildes als neues
Bild deniert und mit eventuell ver

anderten Parametern aufgenommen werden.







ubernommen werden, an denen Korrelationsmessungen durchgef

uhrt
werden sollen. Diese Liste kann auch von Hand editiert werden (Abb. 4.8 b links unten).





ale, Auto- oder Kreuzkorrelation { steuert der Laser die Punkte der Liste
nacheinander an, und die Korrelatorsoftware wird aktiviert (Abb. 4.8 c). Solange keine
Datennahme erfolgt, wird der Laser aus der Probe ausgeblendet.





Abbildung 4.8: (a) Ober

ache der FFM-Software zur Eingabe der Parameter der Bildauf-
nahme und (b) zur Eingabe der Paramter von Korrelationsmessungen; (c) Korrelations-
messung mit der Korrelatorsoftware an der mit dem Kreuz im Bild rechts unten markierten
Position, angesteuert aus dem FFM-Programm.
4.4.2 Analyse der Korrelationsfunktionen
Zur Analyse der vom Korrelator ausgegebenen Textdateien wurde von Michael Tewes im
Rahmen seiner Dissertation das Programm QuickFit [152] entwickelt, das unter Variation
der freien Parameter theoretische an gemessene Korrelationsfunktionen anpasst. Dieses
Programm ist im Rahmen dieser Arbeit erweitert worden.
Die Modellfunktion ber

ucksichtigt entweder freie dreidimensionale Diusion von maxi-
mal drei nicht wechselwirkenden Spezies in einem homogenen isotropen Medium sowie eine
m

ogliche Besetzung von bis zu zwei nichtstrahlenden Zust

anden als Ursache von Fluktua-
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 sind im theoretischen Teil deniert.
Alternativ liegt der Modellfunktion dreidimensionale behinderte Diusion einer Spezies
und eine m







































































,  = 2=d
w
und .
Der verwendete Algorithmus der Anpassung, der iterative Marquardt-Levenberg-Algo-






















minimiert wird, i indiziert die diskreten Korrelationszeiten. Es k

onnen dabei die Parame-
ter unabh






weniger als 1 keine statistische Bedeutung besitzt, wird dies als Abbruchkriterium verwen-
det. Wenn die Standardabweichungen 
i
zu den einzelnen Korrelationszeiten unabh

angig
voneinander sind, ergibt dieser Algorithmus den wahrscheinlichsten Parametersatz. Dies ist




alscht in erster Linie die sich aus den Diagonal-
elementen der Kovarianzmatrix ergebenden Standardabweichungen der Parameter [119].
Durch mehrere Durchg

ange pro Messung und anschlieende Mittelung der Korrelations-
funktionen l






der Korrelationsfunktion herstellen. Eine korrekte Bestimmung der 
i












des experimentellen Aufbaus sowohl im FCS- als auch im CLSM-Betrieb. Daher ist ei-
ne sorgf

altige Justage der optischen Elemente notwendig, um reproduzierbare Ergebnis-
se zu erhalten. Die konfokalen Grundjustagen von FCS-Modul und Scanningeinheit sind
unabh

angig voneinander, d. h. der Wechsel von kritischen optischen Elementen des FCS-





der Scanningeinheit. Umgekehrt ist z. B. nach dem Umbau des Experiments von einfachem
FCS- zu kombiniertem FCS-/CLSM-Betrieb bei korrekt eingestelltem FCS-Modul nur die
Grundjustage der Scanningeinheit durchzuf

uhren. Diese wird im Folgenden dargestellt.
Ausrichten des Strahlengangs durch die Scanningeinheit: Zuerst ist, soweit erfor-
derlich, eine Grund- und Feinjustage des FCS-Moduls durchzuf

uhren. Dazu ist das Modul
ohne Scanningeinheit an das Mikroskop zu montieren und wie in [152] beschrieben vorzu-
gehen. Anschlieend ist das Modul bei ausgeschalteten Detektoren, aber eingekoppeltem
Laserlicht abzuschrauben. Nach Entfernen des Adapters f

ur den Kameraausgang des Mi-
kroskops wird die erste Adapterplatte der Scanningeinheit an das Modul geschraubt und
die Descanlinse DL eingesetzt. Nun stellt oder schraubt man das mit zwei Fadenkreuzen im
Abstand von ca. 15 cm versehene Hilfsgestell auf die Adapterplatte und verschiebt die Linse
DL so, dass das Laserlicht auf der optischen Achse verl

auft. Anschlieend ist das Hilfsge-
stell wieder abzunehmen. Dann muss der Kreuztisch KT im Adapterblock mittig eingestellt
und der Adapterblock an das Modul geschraubt werden. Der Block aus FCS-Modul und
Adapter wird nun an das die Galvanometerscanner aufnehmende Geh

ause montiert. Der
Phototubus ist am Kameraausgang des Mikroskops zu befestigen. Die Messinggrundplatte,
die jetzt FCS-Modul und Scanningeinheit tr

agt, kann auf dem optischen Tisch verschoben
und mit Hilfe der Zug- und Druckschrauben an den Ecken so in der H

ohe verstellt und
verkippt werden, dass die fest mit dem Scannergeh





Feinjustage: Zur Feinjustage wird das UPlanApo 60/1.2W-Objektiv in den Strah-
lengang des Mikroskops gedreht und eine K

uvette mit einer Fluorophorl

osung in den
Probenhalter gesetzt. Die Elektronik f

ur Scanner und Probentisch sowie die Detektoren
sind einzuschalten. Nachdem die Mikroskopsoftware gestartet worden ist, bendet sich
71
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ahlraten verfolgt und durch abwechselndes Verstellen des Achromaten L1 im FCS-Modul
und der Descanlinse DL mit den entsprechenden Mikrometerschrauben maximiert wer-
den. Anschlieend ist der Fokus in x-Richtung auf 50m zu positionieren. Durch Ver-
stellen der horizontalen Kreuztischschraube wird die Z

ahlrate dann in beiden Positionen
auf den gleichen Wert gebracht. Dies wird entsprechend in y-Richtung mit der vertika-
len Kreuztischschraube durchgef

uhrt. Diese Einstellung von Achromat L1, Descanlinse DL
und Kreuztisch KT ist iterativ auf maximale Z

ahlrate zu optimieren, anschlieend wird









ufung der Justage muss
nur zu Beginn jeder Messsitzung durchgef

uhrt werden. Sie gestaltet sich einfacher als die
oben beschriebene Feinjustage: Die Elektronik f

ur Scanner und Probentisch sowie der Laser
und die Detektoren sind einzuschalten. Die Korrelator- und die Mikroskopsoftware werden
gestartet, das UPlanApo 60/1.2W-Objektiv in den Strahlengang gedreht und eine K

uvet-
te mit einer Fluorophorl

osung in den Probenhalter gesetzt. Durch abwechselndes Verstellen
des Achromaten L1 und der Descanlinse DL mit den entsprechenden Mikrometerschrauben
ist die Z

ahlrate zu maximieren. Abschlieend ist das Objektiv an das verwendete Deck-





arke reagieren. Als praktisch verwendbares Kriterium hat
sich ebenfalls die Z

ahlrate herausgestellt, obwohl eine exaktere Kontrolle der Einstellung







ur quantitative Untersuchungen ist eine genaue Charakterisierung des experimentellen
Aufbaus unerl

asslich. Zahlreiche Ursachen k

onnen zu einer Abweichung von den theore-





Abweichungen durch Variationen bei der konfokalen Justage, des Brechungsindex des Puf-




ur das FCS-Modul bereits in [152] vorgenommen worden.
Im Folgenden stehen deshalb die Eigenschaften der Abbildung und der Einuss der Scan-






at der Abbildung h

angt wesentlich vom Verhalten der Galvanometerscanner
ab, da eine systematische Abweichung der Ist- von der Sollposition zu Verzerrungen des
Bildes f

uhren kann. Die an die Galvanometer angelegte Steuerspannung sollte proportional
zum Auslenkwinkel aus der Nullposition sein, damit sich in Kombination mit einem F-
Theta-Objektiv die Position linear mit der Steuerspannung

andert.
Im hier verwendeten System ist die Steuerspannung proportional zum Wert, der an den
Digital-Analog-Wandler des Scancontrollers

ubergeben wird. Dieser ist als interne Koordi-
nate zug

anglich und liegt in dem Intervall [-32768, 32767]. Zur Bestimmung des Auslenk-
winkels aus der Nullposition, die dem Wert Null zugeordnet wird, wurde der Laser in das
FCS-Modul eingekoppelt und dieses an die Scanningeinheit montiert. Die Scanlinse wurde
abgenommen und der Laserstrahl nicht in das Mikroskop, sondern auf einen Wandschirm
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Abbildung 5.1: Die Abh

angigkeit der opti-
schen Auslenkung von der Scancontroller-
eigenen Koordinate.
gelenkt. Dort konnte dann der optische Auslenkwinkel des Strahls abgelesen werden, der
doppelt so gro ist wie der mechanische Auslenkwinkel des Spiegels.











ur beide Scanner. Letztere sind auch in Abb. 5.1
als Funktion der internen Koordinaten dargestellt und zeigen eine hervorragende Linearit

at.
Da die Spiegel entlang der optischen Achse 23,5mm voneinander entfernt, die gemessenen
Abst

ande auf dem Wandschirm jedoch nahezu gleich sind, unterscheiden sich die Win-
kel systematisch um ca. 2%. Bezogen auf die telezentrische Ebene zwischen den Spiegeln


















a = 0;0111  8  10
 6
m: (5.1)
Der Wert ergibt sich gemittelt aus den Anpassungen von Geraden an die Kurven in Abb. 5.1
unter Ber

ucksichtigung der eektiven Brennweite der Scanlinse f
SL
= 54mm und des Ab-
bildungsmastabs des Mikroskops  = 60. Die Standardabweichung von 0,07% entspricht
etwa der Herstellerangabe (Tab. 4.1) f

















0 0;0 0;1 0;0000  0;0009 0 0;0 0;1 0;0000  0;0008
5 000 7;2 0;2 0;0613  0;0013 5 000 7;2 0;2 0;0600  0;0012
10 000 14;5 0;2 0;1229  0;0017 10 000 14;5 0;2 0;1213  0;0017
15 000 21;9 0;3 0;1844  0;0021 15 000 21;9 0;3 0;1816  0;0020
20 000 29;5 0;3 0;2462  0;0025 20 000 29;5 0;3 0;2422  0;0024
25 000 37;4 0;4 0;3084  0;0032 25 000 37;4 0;4 0;3026  0;0031
30 000 45;5 0;5 0;3697  0;0039 30 000 45;5 0;5 0;3630  0;0038
Tabelle 5.1: Die Abh

angigkeit der optischen Auslenkung der Scanner von der
Scancontroller-eigenen Koordinate. Die Entfernung der jeweiligen Drehachse betrug
117,40,5 cm (SCX) bzw. 119,80,5 cm (SCY).





















Abbildung 5.2: (a) Rasterkraftmikroskopisches Bild der Referenzprobe, die H

oheninforma-
tion ist Grauwert-codiert. (b) Fluoreszenzmikroskopisches Bild der Referenzprobe (Fluores-




Die im vorhergehenden Abschnitt angegebene Umrechnung von Scancontroller- in physika-
lische Objektkoordinaten wurde im FFM-Programm implementiert. Als Referenzprobe zur
Bestimmung des tats

achlichen Abbildungsmastabs des gesamten Systems ist ein auf einer
Glasober

ache aufgebrachtes Goldgitter von Digital Instruments, Mannheim, verwendet
worden. Dieses kommt auch als Referenzprobe in der Rasterkraftmikroskopie zur Verwen-
dung. Die kraftmikroskopische Aufnahme eines Ausschnitts zeigt Abb. 5.2 a (N. M

ucke,
Abt. Biophysik der Makromolek

ule, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg). Der
Abstand der Gitterstreben betr

agt 1,00 0,01 m.
Diese Probe wurde mit einer Fluorophorl

osung benetzt (Alexa488 vonMolecular Probes,
9 nM) und auf ein Deckglas gelegt. Die Fokalebene des Objektivs wurde direkt oberhalb des
Deckglases positioniert. Ein 300300 Punkte groes Fluoreszenzbild (Kanal 0) mit einem
nach Gl. (5.1) berechneten Pixelabstand von 33,3 nm wurde aufgenommen (Abb. 5.2 b).
Gemittelt

uber zahlreiche Gitterstreben ergibt sich mit der bekannten Gittergr

oe ein
Pixelabstand von 32,9 1,7 nm, der berechnete Abbildungsmastab des gesamten Systems
stimmt also innerhalb der Messgenauigkeit mit dem experimentell bestimmten

uberein.
5.2.3 Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Positionierung
Insbesondere ortsaufgel






Fokus an einer angew

ahlten Position. Vor allem Eigenschaften der Galvanometerscanner
wie Jitter, Wobble, thermische Drift und Abweichung von der Linearit

at beeinussen dies.
Um diesen Eekt quantizieren zu k

onnen, wurde der Laser auf einen denierten Punkt
gestellt und wiederholt die Position abgefragt, die die scannereigenen kapazitiven Sensoren
zur

uckgeben. Es ergibt sich eine Gauverteilung mit einer Standardabweichung von 21 nm,
deren Maximum um {2,6 nm aus der Sollposition verschoben ist (Abb. 5.3). Anschlieend
wurde der Fokus wiederholt um 10 nm verschoben, wieder zur















Abstand der Ist- zur Sollposition [µm]
Abbildung 5.3: Die Genauigkeit und Stabi-
lit

at der Positionierung des Fokus in der Pro-
be, gemessen mit den scannereigenen kapazi-
tiven Sensoren. Die Stabilit

at des Fokus bei
einer Position (statisch) und die angefahrene




de Messungen zeigen Oset und Gau'sche
Verbreiterung.
gemessen. Auch jetzt ist die gemessene Position Gau-verteilt mit einer Standardabwei-
chung von 22 nm und einem Oset von {2,6 nm (Abb. 5.3). Der Oset variiert von Messsit-
zung zu Messsitzung um bis zu  5 nm und entsteht durch den Kalibrierungsalgorithmus
beim Programmstart.
Eine Standardabweichung von 22 nm geh

ort zu einer optischen Winkelungenauigkeit
von 24rad. Dies entspricht den Herstellerangaben von 12rad (mechanisch, Tab. 4.1),






Um den Einuss des Scanners auf das transmittierte Licht und das Fokusvolumen zu be-





uft. An eine Autokorrelationsmessung einer Alexa488-L

osung (9 nM) bei
einer Z

ahlrate von 76,6 4,2 kHz konnte die Modellfunktion, Gl. (4.3), mit einer Spezies
der Diusionszeit 42,6 0,9 s und einem Strukturfaktor von 4,2 angepasst werden. An-
schlieend wurde die Scanningeinheit eingef

ugt, die gesamte Justage durchgef

uhrt und
bei gleicher Laserleistung in der gleichen Probe erneut eine Autokorrelationsfunktion auf-
genommen. Die Z

ahlrate betrug jetzt 49,3 2,9 kHz und die Diusionszeit bei gleichem
Strukturfaktor 35,6 0,9 s. Durch die Scanningeinheit verringert sich also das Fluores-




ogen wird nicht verschlechtert.
Abb. 5.4 zeigt die Autokorrelation einer Alexa488-L

osung (20 nM), gemessen mit der
Scanningeinheit auf der optischen Achse mit den Objektkoordinaten (0; 0). Es kann die
Modellfunktion mit einer Spezies und einem Triplettzustand angepasst werden kann. Die
systematische Abweichung im Bereich um 0,1{1ms ist bereits in FCS-Messungen ohne die
Scanningeinheit beobachtet worden [152] und kann mit einer zweiten Komponente mit
einem Anteil von ca. 2% und einer Diusionszeit um 0,3ms beschrieben werden. Sie ist





uhren [125] (Abb. 3.2). Gemittelt aus mehreren Messungen ergeben sich
eine Diusionszeit 
di
=35,6 0,6 s und ein Strukturfaktor =4,17 0,14. Aus verglei-
chenden FCS-Messungen von Fluorescein und Alexa488 sowie dem DiusionskoeÆzienten






/s [149] ergibt sich ein Diusionsko-






/s. Mit Gl. (3.14) und (3.33)
k

onnen dann der laterale und der axiale Radius sowie das Volumen des Fokus berechnet


















auf der optischen Achse (dick)
und die angepasste Modellfunkti-
on (d

unn) sowie die zugeh

origen
Residuen (unten). Aus der An-




= 0 ;13  0 ;02 ,

trip
= 5  2 s,
N = 4 ;8  0 ;1 ,

di
= 35  2 s,
 = 4 ;3 .
und mit den theoretisch erwarteten Werten aus Gl. (3.12) und (3.14) verglichen werden
(Tab. 5.2). Danach ist der Fokus experimentell bestimmt etwas gr

oer als mit dem Ansatz
der korrigierten

Uberbeleuchtung vorhergesagt. Die theoretischen Werte liegen allerdings
innerhalb der jeweiligen Standardabweichung, und das gemessene Achsenverh

altnis bzw.






























al 89 12 77
Tabelle 5.2: Experimentell bestimmte und theoretisch erwartete geometrische Parameter
des Fokusvolumens.
Die Scanningeinheit erlaubt die Positionierung des Fokus im Objekt auch auerhalb der
optischen Achse. Da die Scanlinse nicht in telezentrischer Geometrie zu verwenden ist und
auch moderne Mikroskope nicht frei von optischen Fehlern der Komponenten und Abwei-
chungen vom idealen Strahlengang sind, kann die Auslenkung des Fokus aus der optischen
Achse die Gr






angigkeit des lateralen Fokusradius von der Position in der
Probe 10m

uber dem Deckglas zeigt Abb. 5.5 a: An den dargestellten Positionen wurde
die Korrelation der Alexa488-Probe gemessen und mit einer Komponente und einem Struk-
turfaktor von 4,2 angepasst. Daraus konnte w
0
berechnet werden. Die Standardabweichung
jeder Messung betr

agt 10 nm, so dass

uber einen groen Bereich die Schwankungen diese
Grenze nicht

uberschreiten. Allerdings zeigt das Prol einen signikant asymmetrischen
Verlauf in x-Richtung, was auf die bez

uglich einer Auslenkung in x unsymmetrische Lage




uhrt werden kann (Abb. 4.1).
Abb. 5.5 b stellt das zugeh

orige Fluoreszenzsignal dar: Es ist ein deutlicher radialsym-
metrischer Abfall zu erkennen, jedoch f

allt das Signal innerhalb eines Radius von ca. 35m
nicht unter 80% des Maximums von etwa 95.
Positioniert man den Laser an verschiedenen Punkten auf der optischen Achse und wie-


















































Abbildung 5.5: Laterales Prol (a) der Fokusgr

oe und (b) des Fluoreszenzsignals, bestimmt
mit ortsaufgel

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Abbildung 5.6: Axiales Prol von (a) Diusionszeit und (b) Fluoreszenzsignal, bestimmt
mit ortsaufgel

osten Autokorrelationsmessungen in einer Alexa488-Probe auf der optischen
Achse. Die Null entspricht der Position des Deckglases, die allerdings nur auf etwa 0,5 m
genau bestimmt werden konnte.
Die Diusionszeit steigt an, und das Fluoreszenzsignal f

allt ab. Insbesondere der nur
geringe Einuss auf die Diusionszeit erlaubt FCS-Messungen in adherent wachsenden
Zellen nahe der Glasober

ache.
Damit erweist sich FCS als geeignete Methode, das Fokusvolumen zu vermessen bzw.










Die Experimente zur Beweglichkeit konzentrieren sich auf den Einuss, den intrazellul

are
Strukturen auf die Mobilit








uhrlicheren Untersuchungen an EGFP- und EGFP--Galactosidase-exprimierenden
und an mit Alexa568 inkubierten Zellen wurden vor der Fertigstellung der Scanningeinheit





ne und des DsRed konnten bereits mit kombinierter konfokaler Mikroskopie und ortsauf-
gel

oster FCS untersucht werden und erfordern noch weitere Experimente. Daran schlossen
sich erste Experimente mit einem funktionellen Protein an: Am Beispiel des Transkripti-
onsterminationsfaktors TTF-I wurde Bindung und Beweglichkeit in vivo untersucht.
6.1 Beweglichkeit inerter Molek

ule im Zellkern
Um den Einuss der dreidimensionalen Struktur in der Zelle und insbesondere des Chroma-









otigt man inerte Molek

ule, die keinerlei Bindungen eingehen. Dar

uberhinaus







oglichst wenig beeinusst wird. In diesen Experimenten wur-





oglichst schonende Inkubation oder Mikroinjektion in
die Zellen gebracht.
6.1.1 EGFP und EGFP--Galactosidase in COS-7- und AT-1-Zellen
Material und Methoden
AT-1 ist eine etablierte Zelllinie, die einem Prostatakarzinom von Ratten entstammt, und





der Linien wurden von G. M

uller und W. Waldeck (Abt. Biophysik der Makromolek

ule,
Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg) mit Vektoren entweder f

ur EGFP (27 kDa,
Clontech, Heidelberg ) oder f

ur das EGFP--Galactosidase-Fusionsprotein (EGFP--gal,
81 kDa, Abb. 6.1) durch Fusion der Zellmembran mit Liposomen (Lipofectamin) trans-






























































































Abbildung 6.1: Plasmidkarten der Expressionsvektoren: (a) EGFP-C3-Plasmid, (b) EGFP-
-Galactosidase-Plasmid, abgeleitet von dem Vektor pCH110 (Amersham Pharmacia Bio-
tech, Freiburg). Das -gal-Gen wurde an den Restriktionsschnittstellen HindIII und BamHI





at (Chambered Coverslides, Nunc, Darmstadt ) und f

ur mindestens weitere 24 Stun-
den inkubiert. F

ur die Messungen wurden diese Deckgl

aser bei Raumtemperatur auf dem




ur spektroskopische und FCS-Messungen von EGFP in L

osung wuchsen EGFP-ex-
primierende sowie nichttranszierte AT-1-Zellen in Petrischalen von 145mm Durchmesser
bis zur Konuenz. Anschlieend wurden sie zweimal mit eiskaltem hypotonischem Tris-
Puer gewaschen (20mM Tris-HCl, pH 7,5) und quollen f

ur 5min auf Eis. Nach Entfernen
des Puers wurden die Zellen zusammengeschabt und ihre H

ullen mechanisch mit einem
Dounce-Homogenizer Typ S zerst

ort. Pro Schale wurde das Volumen mit isotonischem
Tris-Puer (20mM Tris-HCl, 130mM NaCl, pH 7,5) auf 2,5ml erg

anzt. Die lysierten Zel-
len wurden 5min bei 10 000U/min zentrifugiert und der

Uberstand in isotonischem Tris-





ahrleistete, dass der Zellkern, andere gr

oere Organellen und groe Makromolek

ule
entfernt wurden und nur noch Molek







Alle Fluoreszenzspektren wurden mit einem SLM-Aminco-8100-Spektrouorimeter






Die FCS-Messungen dieses Abschnitts wurden in dem beschriebenen Aufbau ohne Scan-
ningeinheit vorgenommen. Neben dem Objektiv UPlanApo 60/1.2W kam auch das Mo-
dell UPlanFl 20/0.5W mit einer NA von 0,5 und 20facher Vergr

oerung zur Verwendung.





Uber das Fluoreszenzanregungs- und -emissionsspektrum hinaus kann EGFP mit der deut-
lichen pH-Abh






allen in Korrelationsmessungen infolge zweier konkurrierender Protonierungspro-
6.1 Beweglichkeit inerter Molek




























Abbildung 6.2: (a) Anregungs-
spektren bei Detektion mit 510 nm
und (b) Emissionsspektren bei






Strich markiert die Anregungs-
wellenl

ange des Lasers und
das grau hinterlegte Intervall
das Transmissionsspektrum des
Detektionskanals 0 im FCS-
Experiment.





ufen, ob die Fluoreszenz in EGFP-exprimierenden Zellen auch EGFP zugeord-
net werden kann, wurden diese Eigenschaften in den oben beschriebenen Zellextrakten
untersucht.
Abb. 6.2 stellt die Anregungs- und Emissionsspektren der Fluoreszenz von Extrakten





oentlichten Ergebnissen (Abb. 2.6 und 2.8) zeigt die Anregung der EGFP enthalten-
den L

osung einen kontinuierlichen Anstieg bis zu einem Maximum bei ca. 490 nm. Die
Emission f

allt nach einem Peak bei etwa 510 nm mit einer Schulter um 540 nm zu groen
Wellenl

angen ab. Der Verlauf der Spektren ist unabh

angig vom pH. Im Vergleich dazu
weist die Fluoreszenz aus nichttranszierten Zellen keine deutlichen Maxima sowie eine









angigkeit der Fluoreszenzausbeute aus verschiedenen FCS-Messungen




ur den Parameter pK
a
6,0 0,4, was auch in anderen Arbeiten f

ur EGFP gefunden wurde [54, 98, 105] und f

ur
den angenommenen einstugen Protonierungsprozess spricht (Abschnitt 2.2.2 und 3.4.1).
Die Anpassung von Korrelationsmessungen, die in den EGFP-Extrakten mit dem Ob-
jektiv UPlanFl 20/0.5W ausgef

uhrt wurden, erfordert zwei nichtstrahlende Komponenten


























reszenzausbeute der Extrakte aus EGFP-
exprimierenden Zellen: Messungen in iso-
tonischem (Æ) und hypotonischem Puf-









 Anpassung mit 1 nichtstr. Z.
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0.2 2 nichtstrahlende Zustände
τ [ms]
Abbildung 6.4: Normierte Auto-
korrelation von EGFP in L

osung
mit pH 7,4: Die an die gemesse-
ne Kurve angepassten Modellfunk-
tionen mit den zugeh

orige Residuen





in der Modellfunktion, wie Abb. (6.4) zeigt. Da zu erwarten ist, dass der intrazellul

are pH-
Wert zwischen 7 und 8 liegt [34], k

onnen die Parameter der exponenziellen Zerf

alle in der
Modellfunktion Gl. (3.98) aus verschiedenen FCS-Messungen mit pH-Werten zwischen 6,2












= 310  20s: (6.1)
Die Diusionszeit von 
di
= 810  90s ist also deutlich gr

oer als die exponenziellen
Zerfallszeiten, was f

ur die Ableitung der Modellfunktion vorausgesetzt wurde. Diese Werte
wurden auch f

ur die Anpassung intrazellul

arer FCS-Messungen verwendet. Mit Gl. (3.97)
k

































Aus weiteren Korrelationsmessungen konnte eine Diusionszeit von 144 10 s ermittelt
werden, die zusammen mit der gemessenen Diusionszeit und dem aus [149] bekannten








ur EGFP wie erwartet ergibt [151, 150].
Die in den Extrakten aus EGFP-exprimierenden AT-1-Zellen gefundene Fluoreszenz
kann also EGFP zugeordnet werden.
6.1 Beweglichkeit inerter Molek

ule im Zellkern 83





















Abbildung 6.5: (a) Normierte Auto-
korrelationen von EGFP in vivo an
Pos. 1 in Abb. 6.6 im Zytoplasma ( Æ)
und an Pos. 2 im Kern ( ) in ei-
ner EGFP-exprimierenden AT-1-Zelle
sowie im Kern einer nichttranszier-
ten Zelle ({). (b) Intensit

ats-Linescancs
durch eine EGFP-exprimierende ({ {)
und durch eine nichttranszierte Zelle
({).
FCS-Linescans in Zellen
Zur Charakterisierung der zellul

aren Autouoreszenz wurden in nichttranszierten Zellen
FCS-Linescans durchgef

uhrt, d. h. FCS-Messungen an

aquidstanten Punkten entlang einer
Linie. Abb. 6.5 b zeigt den Intensit

atsverlauf durch eine EGFP-exprimierende und durch
eine nichttranszierte AT-1-Zelle, normiert auf das Signal im Medium: In der nichttrans-
zierten Zelle ist das Signal zwei- bis dreimal kleiner als imMedium, w

ahrend die Fluoreszenz
in der transzierten Zelle auf mehr als das 40fache ansteigt. Dies ist auch in COS-7-Zellen
zu beobachten. Ebenso sind Autokorrelationsfunktionen aus nichttranszierten Zellen sehr
viel verrauschter (Abb. 6.5 a) und zeigen oft keine Korrelation, was auf einen groen im-
mobilisierten Anteil deutet (Abschnitt 3.2.6). F

ur alle damit konformen Verh

altnisse von
korreliertem zu unkorreliertem Signal sind die Konzentrationen der Teilchen, die die zel-
lul

are Autouoreszenz tragen, von gleicher Gr

oenordnung wie die EGFP-Konzentration.





uhren, und wie in Abschnitt 3.2.7 gezeigt, kann man bei Verh

altnissen
der Quantenausbeuten von >40 die dunklere Komponente in FCS-Experimenten nicht
mehr beobachten. Deshalb kann die zellul





Bei den dann durchgef

uhrten FCS-Linescans durch uoreszente Zellen war eine Ori-
entierung in der Zelle in konventioneller Durchlichtmikroskopie mit gleichzeitig eingekop-
peltem Laser m

oglich, der als blauer Lichtpunkt zu erkennen war. Die sichtbaren Kom-














markiert werden. Es wurden zu Beginn jeder Messsitzung Eichmessungen mit Alexa488




uhrt, um absolute DiusionskoeÆzienten berechnen
zu k

onnen. Soweit erkennbar, wurde vornehmlich in Interphasezellen gemessen.
Es konnte insgesamt Diusion beobachtet werden, die im Kern sehr viel deutlicher als
im Zytoplasma von idealer Brown'scher Bewegung abwich. Die Viskosit

at war im Rahmen
der Messgenauigkeit

uberall gleich. Ein Beispiel f

ur den Unterschied im Diusionsverhalten
zeigt Abb. 6.5 a: Die Korrelationsfunktion von Pos. 1 im Zytoplasma (markiert in Abb. 6.6)
kann als einzelne, frei diundierende Komponente mit zwei nichtstrahlenden Zust

anden an-

















































Abbildung 6.6: FCS-Scan durch eine EGFP-exprimierende AT-1-Zelle: (a) Anteil der lang-
samen Komponente und (b) relative Teilchenzahl im Zwei-Komponenten-Modell, (c) An-
omalieparameter und (d) relative Teilchenzahl im Modell der behinderten Diusion als
Funktion der Position in der Zelle.
Pos. 2 im Kern erfordert jedoch entweder eine zweite Komponente (D
1











) oder behinderte Diusion zur Anpassung (D
1







= 2,3 0,1). Der kleine, aber quantizierbare Unterschied zwischen den beiden Kor-
relationsfunktionen in Abb. 6.5 zeigt den in Abschnitt 3.3.1 theoretisch vorhergesagten





angigkeit des Diusionsverhaltens zu veranschaulichen, sind in
Abb. 6.6 die Parameter der Anpassung der Korrelationsfunktionen gegen die Position auf-
getragen. Sie beruhen auf FCS-Messungen in einer EGFP-exprimierenden AT-1-Zelle. In
der Interpretation als Zwei-Komponenten-System kann

uberall in der Zelle eine schnelle
Spezies gefunden werden. Die Anpassungen werden dann mit dem Mittelwert h
di;1
i dieser
Spezies fortgesetzt. Die zus






vor allem im Kern auf, dabei zeigen die Diusionszeiten 
di;2
eine breite Vertei-
lung zwischen 10 und 100ms. Trotz der geringen Laserintensit





uberschritt, kam es durch Photobleaching zu einer langsamen, n

aherungsweise exponenzi-
ellen Abnahme der Konzentration uoreszenter Teilchen. Die in der Abbildung angegebene
relative Teilchenzahl im Fokus N
focus;rel
wird daher berechnet, indem der Anpassungspa-
ramter N aus Gl. (4.3) bzw. (4.5) durch einen exponenziellen Abfall mit einer Zeitkonstante
von 30{90min geteilt wird. In jeder einzelnen Korrelationsmessung fallen Konzentration
und Rate also so langsam ab, dass der Eekt vernachl

assigbar ist (Gl. (3.48)). Die durch-
schnittliche Konzentration von EGFP-Monomeren und Fusionsproteinen lag in diesen Ex-
perimenten zwischen 10 und 150 nM. Die Teilchenzahl N
focus;rel
zeigt Schwankungen, die





urden. Interpretiert man die Korrelationen im Modell
der behinderten Diusion, so weicht der Anomalieparameter d
w
vor allem im Kern deutlich






ahnliche Strukturen wie 
2
aufweist.
6.1 Beweglichkeit inerter Molek





































Abbildung 6.7: FCS-Scan durch eine EGFP-exprimierende COS-7-Zelle: (a) Anteil der
langsamen Komponente und (b) relative Teilchenzahl im Zwei-Komponenten-Modell, (c)
Anomalieparameter und (d) relative Teilchenzahl im Modell der behinderten Diusion als
Funktion der Position in der Zelle.
In EGFP-exprimierenden COS-7-Zellen konnte qualitativ das gleiche Verhalten beob-
achtet werden (Abb. 6.7): Die Abweichung von freier Diusion einer Spezies f

allt besonders
im Kern auf, entweder in Form eines Behinderungsparameters d
w
















ahnliche Strukturen. Auch im Zytoplasma k

onnen Be-





are Strukturen die Beweglichkeit behindern.
Einen FCS-Scan durch eine AT-1-Zelle, die die EGFP--Galactosidase-Chim

are expri-
miert, zeigt Abb. 6.8. Wiederum ist mit beiden Interpretationsm

oglichkeiten eine deutliche
Abweichung der Beweglichkeit von idealer freier Diusion zu beobachten, und Zellmem-
bran, ein zytoplasmatischer und ein nuklearer Bereich k

onnen unterschieden werden. Bei















denen Strukturen konnten qualitativ wiedergefunden werden. Allerdings kam es zu einer
globalen r

aumlichen Verschiebung um 1{2 m und zu leichten internen Ver

anderungen,
die der Wiederholungenauigkeit der Positionierung des Probentisches sowie globalen und
internen zellul

aren Bewegungen zugeordnet werden konnten. Eine noch deutlichere Un-
terscheidung zwischen Zytoplasma und Kern in Form variierender Diusionseigenschaften
zeigt der FCS-Scan durch eine EGFP--gal-exprimierende COS-7-Zelle in Abb. 6.9.
Es konnten in beiden Linien und mit beiden Proteinen Zellen gefunden werden, in denen
die Molek

ule sowohl im als auch auerhalb des Kerns das gleiche Diusionsverhalten ohne
gr

oere Bereiche der Behinderung aufwiesen. Diese Zellen benden sich vermutlich in einer















































































Abbildung 6.8: FCS-Scan durch eine EGFP--gal-exprimierende AT-1-Zelle: (a) Anteil
der langsamen Komponente und (b) relative Teilchenzahl im Zwei-Komponenten-Modell,
(c) Anomalieparameter und (d) relative Teilchenzahl im Modell der behinderten Diusion
als Funktion der Position in der Zelle. (e{h) Ergebnisse der Wiederholung des FCS-Scans




uberhinaus wurden Zellen verworfen, in denen es w

ahrend der FCS-Messungen
zu wahrnehmbaren Schwankungen des Fluoreszenzsignals im Sekundenbereich kam. Diese
k

onnen internen und globalen zellul









oglichkeiten der Daten erlauben eine Aussage

uber den Diu-
sionskoeÆzienten, den das Molek

ul in freier L

osung mit der gleichen Viskosit

at wie im
6.1 Beweglichkeit inerter Molek







































Abbildung 6.9: FCS-Scan durch eine EGFP--gal-exprimierende COS-7-Zelle: (a) Anteil
der langsamen Komponente und (b) relative Teilchenzahl im Zwei-Komponenten-Modell,
(c) Anomalieparameter und (d) relative Teilchenzahl im Modell der behinderten Diusion
als Funktion der Position in der Zelle.
Zytosol h






osung mit den intrazellul

aren Werten kann daher eine zytosolische Viskosit

at
angegeben werden, die etwa 5fach h

oher als in Wasser ist (Tab. 6.1). Zur Berechnung der




uber zahlreiche Positionen in mehreren Zel-
len gemittelt worden. Das Verh

altnis der Diusionszeiten bzw. -koeÆzienten von EGFP
und dem Fusionsprotein betr

agt ca. 1,4, entsprechend dem Massenverh

altnis von 3, das bei
globul

aren Proteinen zu einem Verh





























1,2 0,1 1,3 0,3 4
Tabelle 6.1: Verh






osung (aq) sowie das Verh

altnis der DiusionskoeÆzienten von EGFP und












FCS-Linescans von EGFP-exprimierenden AT-1- und COS-7-Zellen wurden mit der
Scanningeinheit wiederholt. Dazu wurden konfokale Fluoreszenzbilder der Zellen aufge-
nommen und die Linien f

ur die Linescans im Bild ausgew

ahlt. Nach den FCS-Messungen
wurde erneut ein Bild erstellt, um den Verlust an Fluoreszenzintensit

at sichtbar zu machen











atigt werden. Die Orientierung in den Zellen erwies sich als sehr viel einfacher.
Diskussion
Die Ergebnisse zeigen zusammen mit einer zunehmenden Anzahl weiterer Arbeiten [11, 17,
118, 138], dass FCS eine geeignete Methode zur Untersuchung der Beweglichkeit inerter
Molek

ule in lebenden Zellen ist.
Um sicherzustellen, dass die intrazellul

are Fluoreszenz von EGFP emittiert worden ist,
sind die Fluoreszenzspektren, deren pH-Abh

angigkeit und intramolekulare Fluktuationen















at [61, 79, 77, 78, 149, 150, 141, 104] zeigen,
dass diese 2,6- bis 10fach gr






atigt worden, insbesondere hat sich herausgestellt,




ur Proteine von durchschnittlicher Gr

oe ca. 4- bis 6fach
gr

oer ist [141, 118] und nicht signikant von den zyotosolischen Werten abweicht. Da
typische eukaryotische Zellen ca. 70% (w/w) Wasser enthalten [34], kann ein Bild entwickelt









oere Komplexe in einer 

ussigen Phase.
Sie alle tragen in verschiedenem Mae zur Viskosit






Beweglichkeit untersucht wird [61].





pern (Speckles, Nukleoli etc.) erf

ullt, die nahezu immobile Hindernisse dar- und m

ogli-
che Bindungsstellen bereitstellen. Die Interpretation der FCS-Messungen im Zwei-Kompo-
nenten-Modell erfordert eine sehr inhomogene Verteilung und hohe Konzentration dieser
Hindernisse, um die Entstehung von Fallen etc. zu erm

oglichen (Abschnitt 3.3.3). Im Mo-
dell der behinderten Diusion hingegen (Abschnitt 3.3.1) ist bereits mit relativ homogen
verteilten Hindernissen geringerer Dichte eine deutliche Abweichung von freier Diusion





alen und Fallen zumindest qualitativ. Der Anomalieparameter d
w
kann
in einen theoretischen Bezug zu Gr

oen wie der fraktalen Dimension der behindernden
Strukturen gebracht werden [20], die aus strukturellen Untersuchungen oder Polymermo-
dellen des Zellkerns gewonnen werden k

onnen (Abschnitt 2.1.2). Daher erscheint das Modell
der anomalen Diusion als die geeignetere Interpretation der FCS-Messungen. In Systemen
mit mehreren realen Komponenten und behinderter Diusion [97, 118] ist eventuell eine











ihr Zusammenhang mit der Chromatinstruktur sowie der Einuss von unspezischen und
spezischen Bindungen sollten in weiteren Experimenten genauer untersucht werden. Die
Kombination der FCS mit CLSM vereinfacht eine Orientierung in der Zelle und erm

oglicht
erst die gleichzeitige Charakterisierung von Diusion und dreidimensionaler Organisation.
6.1 Beweglichkeit inerter Molek

ule im Zellkern 89
6.1.2 Dextrane in HeLa-Zellen
Vermutlich h

angt die Behinderung der Diusion durch die dreidimensionale Struktur des
Zellkerns, wie sie im vorhergehenden Abschnitt beobachtet wurde, deutlich von der Teil-
chengr

oe ab. Synthetische Molek

ule wie Dextrane lassen sich einfach in denierten Gr

oen
z. B. durch Mikroinjektion in Zellen einbringen, um die Beweglichkeit zu untersuchen. Mit
anderen Methoden wie FRAP ist dies schon durchgef

uhrt worden [80], jedoch besteht bei
FRAP die Gefahr, behinderte Diusion als gr

oeren immobilisierten Anteil und langsamere
freie Diusion zu interpretieren [93, 104]. Dar

uberhinaus wurde beobachtet, dass sich kleine
Dextranmolek

ule sehr homogen im Zellkern verteilen, groe hingegen deutliche Konzentra-
tionsschwankungen zeigen, die mit der Dichteverteilung von Chromatin in Bezug gesetzt
werden k

onnen (P. Verschure, Swammerdam Institute for Life Sciences, Amsterdam, Nie-





HeLa ist eine Zelllinie, die einem humanen Cervixkarzinom entstammt. HeLa-Zellen wur-
den in Kammerdeckgl

asern unter den gleichen Bedingungen wie im voherhergehenden Ab-
schnitt beschrieben f

ur mindestens 24 Stunden kultiviert. Dextrane sind hydrophile Poly-




at und gute Resistenz
gegen Abbau durch zelleigende Glycosidasen auszeichnen. Von mit dem Farbsto Alexa568
markierten Dextranmolek

ulen (Molecular Probes ) mit einem durchschnittlichen Moleku-
largewicht von 10 und 70 kDa wurden jeweils Stamml

osungen von ca. 40M angelegt.
Verd

unnungen von etwa 1:10 wurden bei 14 000 U/min f

ur 10{15 min zentrifugiert und der

Uberstand anschlieend in Kerne von HeLa-Zellen mikroinjiziert. Die Mikroinjektion wurde
von R. Fischer (Abt. Biomedizinische Strukturanalyse, Deutsches Krebsforschungszentrum,
Heidelberg) mit dem halbautomatischen System AIS der Firma Zeiss durchgef

uhrt. Das





Uberlebenswahrscheinlichkeit der Zellen (P. Verschure, pers.
Mitteilung). Die Zellen wurden noch einmal eine Stunde lang in den Kammerdeckgl

asern
inkubiert, bevor diese zu mikroskopischen Aufnahmen und FCS-Messungen bei Raumtem-
peratur auf dem Probentisch befestigt wurden. Zur Kontrolle wurden auch nichtinjizierte
Zellen verwendet.
Die Bilder und FCS-Messungen dieses Abschnitts wurden in dem beschriebenen Aufbau




Zur Charakterisierung der hydrodynamischen Eigenschaften wurde die Diusion der uo-




osung untersucht. Mit FCS-Messungen einer
Eichl






ten deren Konzentrationen auf  40M bestimmt werden. Mit Kenntnis des Diusionsko-








onnen die DiusionskoeÆzienten und




























= 8;1 1;0 nm: (6.3)
Die Abh








Verhalten ist einer elongierten, nicht-sph

arischen Form zuzuschreiben. Der Diusionsko-




osung ist dem von EGFP sehr

ahnlich und
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Abbildung 6.10: FCS-Scan durch
einen 10 kDa-Dextrane enthalten-
den HeLa-Kern: (a) Anomaliepa-
rameter d
w
als Funktion der Po-
sition in der Zelle, (b) konfokales
Fluoreszenzbild (256148 Punkte,




und (c) nach dem FCS-Scan.
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
Ahnlich wie bei den Messungen der Beweglichkeit von EGFP und EGFP--gal konnte auch





uber der Fluoreszenz der markierten Dextrane vernachl

assigt wer-
den kann. Von uoreszenten Zellen in der Interphase wurde ein konfokales Fluoreszenzbild
erstellt, dabei stellte sich heraus, dass die Fluoreszenz nahezu ausschlielich im Kern lo-







Nukleolus bis zur Kernmembran verlaufen sollten. Nach den FCS-Messungen wurde er-
neut ein Fluoreszenzbild aufgenommen, um den Verlust an Fluoreszenzintensit

at sichtbar
zu machen und eventuelle Bewegungen der Zelle zu erkennen.
Es konnte insgesamt keine Immobilisierung der Dextrane beobachtet werden, die gem

a


















ur EGFP und EGFP--gal (Abb. 6.6{6.9 und Tab. 6.2). Zwischen den
10 kDa- und den 70 kDa-Molek

ulen war im Rahmen der Messgenauigkeit und bei der kleinen















10 kDa 3,5 0,2 3,3 0,2 3
70 kDa 4,2 0,3 3,1 0,2 3
Tabelle 6.2: In vivo-Viskosit







angigkeit des Diusionsverhaltens zu veranschaulichen, ist in
Abb. 6.10 a der Anomalieparameter aus der Anpassung der Korrelationsfunktionen an das
Modell der behinderten Diusion gegen die Position in einem 10 kDa-Dextrane enthalten-
den Zellkern aufgetragen. Es wurde das gleiche Vorgehen bei der Anpassung gew

ahlt wie
im Abschnitt 6.1.1. In diesem Beispiel ist die Abweichung von freier Diusion im Nukleo-
lus ausgepr





ahert sich dem bei der Perkolationsschwelle
erwarteten Wert an (Abschnitt 3.3.1). Vergleicht man Abb. 6.10 b und c, so erkennt man





senkt\ hat. In einem anderen Beispiel (Abb. 6.11) kommt es nahe der Kernmembran zu




In 70 kDa-Dextrane enthaltenden Zellen stellt sich eine etwas inhomogenere Vertei-
lung der uoreszenten Molek

ule in dem hier betrachteten Zeitraum von einer Stunde nach
Injektion ein (Abb. 6.12). Die Behinderung der Diusion zeigt ebenfalls ausgepr

agtere Va-
riationen und scheint vor allem in der N

ahe von Grenzen zwischen heller und dunkler
uoreszierenden Bereichen st

arker zu sein, so z. B. an der Peripherie des Nukleolus und des
Kerns.
Diskussion
Auch in Zellen injizierte synthetische Molek

ule wie Dextrane zeigen in diesen ersten Ex-





at. Es ist beobachtet worden, dass an der Peripherie des Nukleolus und




korreliert mit der zum Teil hier gesehenen st

arkeren Behinderung der Diusion in diesen
Bereichen, und auch im Nukleolus kommt es zu einer deutlicheren Behinderung, m

oglicher-







ule sind, umso inhomogener sind die Dextrane verteilt, und umso












dings hat sich ein im Vergleich zu EGFP gr

oerer mittlerer Behinderungsgrad ergeben, der
f






ule im Kern erkl

art werden, die einerseits stark genug ist, um zu einer
zus

atzlichen Anomalie der Diusion zu f

uhren (Abschnitt 3.3.2), andererseits die Dextra-




uber den Zusammenhang zwischen der
Kernstruktur und der Diusion von Molek

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Abbildung 6.11: FCS-Scan durch einen 10 kDa-Dextrane enthaltenden HeLa-Kern: (a) An-
omalieparameter d
w
als Funktion der Position in der Zelle, (b) konfokales Fluoreszenzbild
(180210 Punkte, Pixelabstand 100 nm) mit den Positionen f

ur FCS-Messungen vor und
(c) nach dem FCS-Scan.
6.1 Beweglichkeit inerter Molek

ule im Zellkern 93










Abbildung 6.12: FCS-Scan durch einen 70 kDa-Dextrane enthaltenden HeLa-Kern: (a) An-
omalieparameter d
w
als Funktion der Position in der Zelle, (b) konfokales Fluoreszenzbild
(180176 Punkte, Pixelabstand 100 nm) mit den Positionen f

ur FCS-Messungen vor und
(c) nach dem FCS-Scan.
6.1.3 Alexa568 in LCLC-103H-Zellen
Eine in vivo-Fluoreszenzmarkierung des Chromatins im Zellkern erlaubt, das Diusions-
verhalten mit der r

aumlichen Struktur von Interphasechromosomen in Bezug zu setzen.
Mit Hilfe von Fusionsproteinen von AFPs mit Histonen [60] und kombinierter FCS/CLSM
kann angef

arbtes Chromatin in lebenden Zellkernen strukturell untersucht und gleichzeitig
die Diusion spektral distinkter uoreszenter Molek

ule analysiert werden. In den Expe-
rimenten dieses Abschnitts (in Zusammenarbeit mit T. A. Knoch, Abt. Biophysik der
Makromolek

ule, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg) und des folgenden wur-







Die Zelllinie LCLC-103H entstammt einem humanen Lungenkarzinom (large cell lung car-




turanalyse, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg) und T. A. Knoch exprimiert
ein Histon-2A-ECFP-Fusionsprotein (H2A-ECFP) [66]. Zellen dieses Klons wurden wie in
den vorhergehenden Abschnitten beschrieben kultiviert. F








ur 48 Stunden mit Alexa568 mit einer Konzentration
von 500 nM im Medium inkubiert und anschlieend gewaschen. F

ur die Messungen wurden
die Kammerdeckgl

aser bei Raumtemperatur auf dem Probentisch befestigt. Zur Kontrolle
wurden auch nicht mit Fluorophorl

osung inkubierte Zellen verwendet.
Die FCS-Messungen dieses Abschnitts wurden in dem beschriebenen Aufbau ohne Scan-
ningeinheit mit dem Objektiv UPlanApo 60/1.2W aufgenommen. Es wurden gleichzeitig
das Fluoreszenzsignal von H2A-ECFP in Kanal 0 und die Signalkorrelationen von Alexa568
in Kanal 1 aufgenommen.
FCS-Linescans in Zellen
Wie schon bei den Messungen der Beweglichkeit von EGFP und EGFP--gal konnte auch in
ohne Fluorophore inkubierten LCLC-103H-Zellen mit analogem Vorgehen gezeigt werden,
dass die zellul

are Autouoreszenz und das

Ubersprechen des ECFP im Detektionsspektrum
von Kanal 1 gegen

uber der Fluoreszenz von Alexa568 vernachl

assigt werden kann, w

ahrend
die ECFP-Fluoreszenz im Kanal 0 bei Anregung mit 488 nm ein deutliches Signal ergibt.
Im Epiuoreszenzmodus des Ger

ates konnten Zellen in der Interphase anhand ihrer Chro-
matinstruktur ausgew

ahlt werden. Es wurden Linien in Kernen dieser Zellen festgelegt,
die nicht durch den Nukleolus verliefen und entlang denen FCS-Messungen an Punkten im
Abstand von 0,5 m durchgef

uhrt wurden. Insgesamt wurden mehrere hundert Punkte in





ur jede Zelle wurde eine mittlere ECFP-Intensit

at bestimmt und die Werte darauf
normiert.

Uberall war behinderte Diusion ohne Immobilisierung der Farbstomolek

ule zu
beobachten, daher wurden die Korrelationsfunktionen von Alexa568 wie in Abschnitt 6.1.1
beschrieben an die entsprechende Modellfunktion angepasst. Der mittlere Anomaliepara-
meter betr






ur die relative Viskosit

at des Nukleoplasmas ergibt sich 4,0 0,7, berechnet aus den




osung. Wie Abb. 6.13 a
zeigt, besteht keine Korrelation zwischen der Chromatindichte und dem Grad der Behin-
derungsdiusion. Eine Korrelation w

urde zu einem linearen Zusammenhang zwischen der
Fluoreszenzintensit

at von H2A-ECFP und dem Anomalieparameter f





6.1.4 DsRed in COS-7-Zellen
Material und Methoden
Zellen eines stabilen, ein Histon-2B-EGFP-Fusionsprotein (H2B-EGFP) exprimierenden
HeLa-Klons von T. A. Knoch und W. Waldeck [66] wurden wie in Abschnitt 6.1.1 beschrie-
ben mit Vektoren f

ur DsRed (Abb. 6.14, Clontech ) transient transziert. Diese Zellen wur-





ur Mikroskopie und FCS-Messungen wurden die Kammerdeckgl

aser bei Raumtempera-
tur auf dem Probentisch befestigt. Zur Kontrolle wurden auch nicht DsRed-exprimierende
Zellen verwendet.
Die Bilder und FCS-Messungen dieses Abschnitts wurden in dem beschriebenen Aufbau
mit der Scanningeinheit und dem Objektiv UPlanApo 60/1.2W aufgenommen. Es wurden
6.1 Beweglichkeit inerter Molek





























Abbildung 6.13: (a) Anomalieparameter d
w
der Diusion von Alexa568 als Funkti-
on der H2A-ECFP-Intensit

at, (b) Histogramm der H2A-ECFP-Intensit

atsverteilung und
(c) Histogramm der Verteilung von d
w
aus zahlreichen FCS-Messungen in H2A-ECFP-
exprimierenden und Alexa568 enthaltenden LCLC-103H-Zellen.
gleichzeitig das Fluoreszenzsignal von H2B-EGFP in Kanal 0 und das von DsRed sowie



































































Abbildung 6.15: FCS-Scan durch eine
H2B-EGFP- und DsRed-exprimierende
HeLa-Zelle: (a) Anomalieparameter d
w
von DsRed und (b) EGFP-Intensit

at
als Funktion der Position in der Zelle,
(c) konfokales Fluoreszenzbild im Ka-
nal 0 (EGFP, 156172 Punkte, Pixel-
abstand 100 nm) mit den Positionen f

ur
FCS-Messungen vor und (d) nach dem




nal 0 (150150 Punkte, Pixelabstand
200 nm) und (f) im Kanal 1 (DsRed).
Wie schon bei den Messungen der Beweglichkeit von Alexa568 konnte auch in nicht DsRed-





Ubersprechen des EGFP im Detektionsspektrum von Kanal 1
gegen

uber der Fluoreszenz von DsRed vernachl

assigt werden kann, w

ahrend die EGFP-
Fluoreszenz im Kanal 0 bei Anregung mit 488 nm ein deutliches Signal ergibt. Durch
Aufnahme zweifarbiger konfokaler Bilder konnten Zellen in der Interphase anhand ihrer
Chromatinstruktur ausgew

ahlt werden, die gleichzeitig H2B-EGFP und DsRed exprimier-
ten. Dessen rote Fluoreszenz war relativ gleichm

aig in der ganzen Zelle verteilt. Es wurden
Linien in Kernen dieser Zellen festgelegt, die nicht durch den Nukleolus verliefen und ent-
lang denen FCS-Messungen an Punkten im Abstand von 1m durchgef

uhrt wurden. Nach
6.1 Beweglichkeit inerter Molek

ule im Zellkern 97
den FCS-Messungen wurde erneut ein Fluoreszenzbild aufgenommen, um den Verlust an
Fluoreszenzintensit






























Abbildung 6.16: FCS-Scan durch eine H2B-EGFP- und DsRed-exprimierende HeLa-Zelle:
(a) Anomalieparameter d
w
von DsRed und (b) EGFP-Intensit

at als Funktion der Position
in der Zelle, (c) konfokales Fluoreszenzbild im Kanal 0 (EGFP, 188236 Punkte, Pixelab-
stand 100 nm) mit den Positionen f





Es konnte keine Immobilisierung der DsRed-Molek

ule beobachtet werden. Sie zeig-
ten

uberall im Kern behinderte Diusion mit einem mittleren Anomalieparameter von
d
w
=2,2 0,3 und einer Diusionszeit von 
di





uhrt zu den groen Standardabweichungen. Trotzdem l

asst sich
aus der in Abschnitt 6.1.2 bestimmten relativen nuklearen Viskosit

at von HeLa-Zellen
der DiusionskoeÆzient der DsRed-Molek

















), was auf die Bildung von Multimeren, vermutlich den bereits beobach-





angigkeit des Diusionsverhaltens zu veranschaulichen, ist in
Abb. 6.15 a der Anomalieparameter der Diusion von DsRed aus der Anpassung der Kor-
relationsfunktionen an das Modell der behinderten Diusion gegen die Position entlang der
in c markierten Linie in einem HeLa-Kern aufgetragen. Dabei wurde ein nichtstrahlender
Zustand angenommen mit einer Gleichgewichtsbesetzung von 0,3 und einer Zeitkonstante
von 500 s [56]. Es wurde das gleiche Vorgehen bei der Anpassung gew

ahlt wie im Ab-
schnitt 6.1.1. Abb. 6.15 c zeigt die Scanlinie, wie sie vor dem FCS-Scan ausgew

ahlt wurde,
und d die Linie, die man nach dem Scan durch Ausbleichen der EGFP-Intensit

at erkennen
kann. Dieses ebenso wie ein weiteres Beispiel (Abb. 6.16) zeigt, dass ein Zusammenhang
zwischen der Dichte des durch EGFP-H2B markierten Chromatins und der Diusionsbe-
hinderung bestehen kann.
Diskussion
In den beiden Experimenten, in denen die Dichte des uoreszenzmarkierten Chromatins
mit den Eigenschaften der molekularen Diusion in Bezug gesetzt worden ist, zeigten die
Molek







ule im Kern ist wie-
derum ca. 4fach h

oher als in Wasser, in guter

Ubereinstimmung mit den vorhergehenden
Ergebnissen. Unklar ist, ob der z. B. EGFP

ahnliche Anomalieparameter der Beweglichkeit














ahrend trotz der kleinen Zahl untersuchter Zellen die Beweglichkeit
der gr

oeren DsRed-Proteine durch das Chromatin beeinusst zu sein scheint.
Daraus l

asst sich schlieen, dass f

ur sehr kleine Teilchen selbst z. B. bewegliche Prote-
ine von der Gr











z. B. funktionelle Proteine oder Komplexe (Medizinb






oe des EGFP eher zur Viskosit

at bei, als behindernd zu wirken. Eine Be-
hinderung der Beweglichkeit erfahren sie vor allem durch mehr oder weniger immobilisierte
Strukturen wie etwa Chromatin. Eine Umorganisation der dreidimensionalen Kernstruktur
z. B. durch Chromatin-(De-)Acetylierung k

onnte also die Zug








angigkeit von deren Gr

oe deniert beeinussen.
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6.2 Bindung und Beweglichkeit funktioneller Proteine im
Zellkern
Viele biologische Fragestellungen besch

aftigen sich mit Wechselwirkungen zwischen Ma-
kromolek






ussen die Wechselwirkungspartner aufgereinigt, aber unter m

oglichst physiologi-
schen Bedingungen in L

osung vorliegen. Schwierig ist eine Untersuchung in lebenden Zellen
und Geweben, da eine selektive Beobachtung der beteiligten Molek

ule notwendig ist, ohne
die komplexen intrazellul

aren Bedingungen zu st

oren. Die Entwicklung von autouores-
zenten Proteinen und uoreszenzmikroskopischen Methoden wie FCS, FLIP und FRAP




aten und Wechselwirkungen in vivo zu
untersuchen. Im folgenden wird am Beispiel des Transkriptionsterminationsfaktors TTF-I
in HeLa-Zellen ein gemeinsam mit T. Weidemann (Abt. Biophysik der Makromolek

ule,
Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg) entwickeltes und angewandtes Konzept




6.2.1 Der Transkriptionsterminationsfaktor TTF-I in HeLa-Zellen
Eukaryotische ribosomale RNA (rRNA) ist der Hauptbestandteil der Ribosomen, der im
Zytoplasma bendlichen K

orper, in denen die Proteinbiosynthese stattndet. Die f

ur rRNA
codierenden Gene benden sich in Gruppen, die sich durch einen recht gleichm

aigen
Wechsel von codierenden und nichtcodierenden Sequenzen auszeichnen. Die nichtcodie-
renden Bereiche enthalten den Promotor oberhalb (upstream, in 5'-Richtung bezogen auf
den codierenden Strang) des Strukturgens, einen Transkriptionsterminator T
0
direkt vor
dem Promotor und weitere Bindungsstellen f






, benden sich unterhalb (downstream, in 3'-Richtung)
des codierenden Abschnitts. Zur Initiation der Transkription binden spezische Faktoren
an die entsprechenden Bindungsstellen und die RNA-Polymerase I an den Promotor. Der
aus den Faktoren und der Polymerase gebildete Komplex f

allt nach Beginn der Transkrip-
tion wieder auseinander, und die Polymerase wandert in 3'-Richtung auf dem codierenden
Strang und synthetisiert die RNA. Der Transkriptionsterminationsfaktor TTF-I bindet an




und stoppt die Polymerase. Die f

ur rRNA codie-
renden Bereiche benden sich in vivo im Nukleolus, alle anderen Gene werden von den
RNA-Polymerasen II und III auerhalb des Nukleolus abgelesen.
Es ist in vitro beobachtet worden, dass die Existenz des Terminators T
0
die Transkrip-
tionsinitiation erleichtert, eventuell durch Bindung von TTF-I, das eine m

ogliche Tran-
skription des nichtcodierenden Bereichs stoppt und den folgenden Promotor davor sch

utzt,
blockiert zu werden [51]. Allerdings beeinusst die Bindung von TTF-1 an reine DNA die
Transkription nicht. Weitere Ergebnisse [74, 73] legen die Vorstellung nahe, dass an T
0
in Chromatin gebundenes TTF-1 das Chromatin in einem mehrstugen Prozess umorga-
nisiert, z. B. die Nukleosomen so im Bereich des Promotors verschiebt oder ihre Bindung
lockert, dass der Transkriptionskomplex besonders eÆzient binden kann. TTF-1 hat also











abgeleitet aus dem Vektor
pVL-TTF. Das TTF-
I-Gen wurde an den
Restriktionsschnittstellen
NdeI und EcoRI aus-








HeLa-Zellen wurden wie in Abschnitt 6.1.1 beschrieben mit Vektoren f

ur ein Fusionspro-
tein des Transkriptionsterminationsfaktor TTF-I mit EGFP (TTF-I-EGFP, Abb. 6.17,
G. M

uller, Abt. Biophysik der Makromolek

ule, U. Homann-Rohrer, Abt. Molekular-
biologie der Zelle II, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg) transient trans-





ur Mikroskopie und FCS-Messungen wurden die Kammer-
deckgl

aser bei Raumtemperatur auf dem Probentisch befestigt.
Die Bilder, FLIP- und FCS-Messungen dieses Abschnitts wurden in dem beschriebenen
Aufbau mit der Scanningeinheit und dem Objektiv UPlanApo 60/1.2W aufgenommen.
FLIP- und FCS-Messungen
Wie schon in Abschnitt 6.1.2 gesehen, kann die zellul

are Autouoreszenz von HeLa-Zellen
gegen

uber der EGFP-Fluoreszenz vernachl

assigt werden. Anhand der Aufnahme kombi-
nierter Fluoreszenz- und Durchlichtbilder konnten TTF-I-EGFP-exprimierende Zellen aus-
gew

ahlt werden. Diese zeichneten sich durch eine deutliche Lokalisierung der Fluoreszenz in
den Nukleoli aus, wie konfokale Fluoreszenzbilder des Kerns zeigten. Ein Punkt in einem
Nukleolus wurde ausgew

ahlt und dort das ausbleichende Fluoreszenzsignal als Funktion
der Zeit gemessen. Anschlieend wurde erneut ein Fluoreszenzbild aufgenommen sowie
FCS-Messungen im Nukleolus und im Kern auerhalb der Nukleoli durchgef

uhrt.
Das Beispiel in Abb. 6.18 zeigt die Ergebnisse eines solchen Experiments: Am in b
markierten Punkt im gr

oten Nukleolus in der Mitte wurde eine FLIP-Messung, c, aufge-
nommen. Anschlieend war das gesamte Fluoreszenzsignal sowohl im gebleichten als auch
in den anderen Nukleoli oberhalb bzw. rechts davon deutlich verringert. Trotz der Lo-
kalisierung, die durch Bindung zustande kommen muss, erfahren die Molek

ule also einen
schnellen Austausch zwischen den Nukleoli. Eine Anpassung der experimentellen an ei-
ne theoretische FLIP-Kurve, die Summe der Gl. (3.119) und (3.122), nach dem in Ab-
schnitt 3.5.3 vorgestellten Modell des Bindungsgleichgewichts mit schnellem Austausch
ergab einen immobilisierten Anteil von 65 2% sowie eine Dissoziationsrate der Bindung
von k
o
= 0,034 0,025 s
 1
, entsprechend einer Lebensdauer des gebundenen Zustandes
von 29 s.
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 αk = 0.96 s
-1














Abbildung 6.18: FLIP- und FCS-Messungen in einer TTF-I-EGFP-exprimierenden HeLa-
Zelle: (a) kombiniertes Durchlicht- und Fluoreszenz-

Ubersichtsbild (300300 Punkte, Pi-
xelabstand 200 nm), (b) konfokales Fluoreszenzbild (196188 Punkte, Pixelabstand 100 nm)
des Ausschnitts aus (a) mit markierter Position f

ur (c) FLIP-Messung im Nukleolus (dick:
gemessene Kurve, d

unn: angepasste Modellfunktion) (d) Wiederholung von (b) nach dem
Bleaching mit markierter Position f








Die FCS-Messung im Nukleolus erforderte die Anpassung von zwei Komponenten mit
je einem Anomalieparameter. Die erste Komponente zeigte behinderte Diusion mit einer
Diusionszeit 
di;1
 3ms und einem Anomalieparameter d
w;1
> 2, die zweite zeigte ein-
geschr

ankte Diusion mit einer Diusionszeit 
di;2
 250ms und einem Anomalieparame-
ter d
w;2





ahrend die langsame m






ankte Diusion wie in Abschnitt 3.3 beschrieben zeigen.
An eine Korrelationsmessung, Abb. 6.18 e, auerhalb des Nukleolus an der in d mar-
kierten Position konnte behinderte Diusion ohne Immobilisierung mit einer Diusionszeit

di
= 1,1 0,1 ms und einem Anomalieparameter d
w;1
= 3,0 0,1 angepasst werden, da-
bei wurden f

ur die nichtstrahlenden Zust





In weiteren Zellen konnte qualitativ die gleichen Beobachtungen gemacht werden, ins-
besondere ergaben Bleaching-Kurven variierende immobilisierte Anteile zwischen 65 und
93%. Die Dissoziationskonstante bzw. die Lebensdauer des gebundenen Zustandes jedoch
zeigten nur geringe Schwankungen von Zelle zu Zelle und ergaben
k
o




= 27  3 s: (6.4)
Diskussion
Obwohl nur wenige Zellen untersucht wurden, kann folgendes Modell aufgestellt werden:
Der Faktor TTF-I ist vorwiegend im Nukleolus zu nden, in

Ubereinstimmung mit den
Erwartungen. Ein Groteil der Molek

ule liegt in gebundenem Zustand vor, dessen Le-
bensdauer abgesch

atzt werden kann. Auerhalb der Nukleoli sind die Proteine abgesehen
von Diusionsbehinderung frei beweglich, so dass es zu schnellem Austausch zwischen den
Nukleoli kommen kann. Die TTF-I-Molek

ule sind daher nicht in Nukleoli eingeschlossen
oder unbeweglich, sondern nur durch unterschiedliche Konzentrationen unterschiedlicher
Bindungsstellen im Nukleolus angereichert. Transportprozesse scheinen ausschlielich dif-
fusionskontrolliert zu sein.
Die Kombination aus konfokaler Mikroskopie, FCS und FLIP { Fluoreszenzuktua-
tionsmikroskopie { erlaubt eine quantitative Analyse der Beweglichkeit, der r

aumlichen
Verteilung und des Bindungsverhaltens von uoreszenzmarkierten Makromolek

ulen, wie
an diesem Beispiel gezeigt wurde.
Kapitel 7
Zusammenfassung
Zielsetzung dieser Arbeit war es, den Einuss der dreidimensionalen Organisation des Zell-
kerns auf molekulare Mobilit

aten zu untersuchen. Dazu wurden Fluoreszenzkorrelations-
spektroskopie (FCS) und konfokale Laserscanningmikroskopie (CLSM) zur Fluoreszenz-
uktuationmikroskopie (FFM) theoretisch und experimentell verbunden und angewendet.
Theorie
Im theoretischen Teil wurden die gemeinsamen Grundlagen der FCS und der CLSM be-
trachtet. Der Einuss zellul

arer Strukturen auf experimentell zug

angliche Korrelations-
funktionen konnte beschrieben werden und manifestiert sich in einer Abweichung von freier
Diusion.
In der Zelle nden sich statistisch organisierte Hindernisse, wie sie Polymersysteme




aren Membranen und geschlossene Kom-
partimente. Das hier auf die FCS angewandte ph

anomenologische Modell der behinderten





uber die Ursachen der Abweichungen von idealem Dif-
fusionsverhalten gemacht werden m

ussen, andererseits die Ursachen nur durch erg

anzende
Beobachtungen herausgefunden werden k

onnen.
Viele biologisch relevante Molek

ule sind in einer Zelle oft nicht frei beweglich, sondern
stehen in einem Bindungsgleichgewicht mit immobilisierten Partnern. Es konnte gezeigt
werden, dass sich bereits relativ kurzlebige spezische Bindungen durch eine verl

angerte
Aufenthaltsdauer im Fokus beschreiben lassen, w

ahrend sich unspezische Bindungen erst
bei einer recht breiten Verteilung der Bindungsenergie auf das Diusionsverhalten auswir-





ankte Diusion des Polymers zusammen mit gebundenen uoreszenten Mo-
lek

ulen ebenfalls Signaluktuationen hervorrufen. Auch auf diesen Fall konnte die Theorie
der FCS angepasst werden.
Dar

uberhinaus wurde in Erweiterung bestehender Theorien gezeigt, dass auch intra-
molekulare Fluktuationen der r






Im experimentellen Teil dieser Arbeit wurde ein bestehender und im Laborbetrieb bew

ahr-
ter FCS-Aufbau um eine Scanningeinheit erweitert, um ein Fluoreszenzuktuationsmikro-
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skop (FFM) aufzubauen. Das an den Kameraausgang eines kommerziellen inversen Labor-
mikroskops angeschlossene System besitzt einen kompakten modularen Aufbau, eine gute
optomechanische Stabilit

at und die M






ur den Aufbau war es wichtig, eine schnelle, reproduzierbare und stabile Positionierung
zu erreichen, um einerseits Fluoreszenzbilder zur Orientierung in einer Zelle und zur quan-





onnen. Letzteres ist mit kommerziellen CLSM-Ger





Realisiert wurde das FFM mit zwei Galvanometerscannern, die zusammen mit einer
Scanlinse einen gemeinsamen Beleuchtungs- und Detektionsfokus in der Zwischenbildebe-
ne des Mikroskops wohldeniert positionieren k

onnen. Die Abbildung in die bzw. aus der
Probe erfolgt dann durch die Optik des Mikroskops, w

ahrend der eigentliche konfokale
Strahlengang vom FCS-Modul bereitgestellt wird. Die optische Charakterisierung zeigte,
dass die Au

osung nahe der Beugungsgrenze dieses Aufbaus liegt. Weitere Eigenschaften
wie Abbildungsmastab und Reproduzierbarkeit und Stabilit

at der Positionierung entspre-
chen den durch die verwendeten Komponenten vorgegebenen Eigenschaften.
Experimente
Am Beispiel von EGFP konnten intramolekulare Fluktuationen mit FCS identiziert und
quantitativ beschrieben werden.
Messungen der Beweglichkeit von Molek

ulen in Zellen wurden sowohl ohne als auch mit
der Scanningeinheit durchgef

uhrt, ohne dass ein systematischer Unterschied der Ergebnisse
zu erkennen war. Aus den Experimenten konnten folgende Schlussfolgerungen gezogen
werden:
 Alle inerten Molek

ule zeigen eine ortsabh

angige Abweichung von idealer freier Diu-
sion, die am besten mit dem Modell der behinderten oder anomalen Diusion inter-
pretiert werden kann.
 Aus dem Vergleich von funktionslosen synthetischen Molek

ulen mit inerten autouo-
reszenten Proteinen kann abgeleitet werden, dass synthetische Molek

ule oft unspezi-
sche Bindungen mit zellul

aren Strukturen eingehen (Klebrigkeit).
 Kleine Molek

ule zeigen keine Abh






oere scheint hingegen ein Zusammenhang zu bestehen.
 Funktionelle Proteine binden an Strukturen, die eingeschr

ankte Diusion erfahren
und im Vergleich zur freien Diusion langsame Fluktuationen erzeugen.
Damit kann folgendes Modell aufgestellt werden: Der gr

ote Volumenanteil des Zellkerns
ist

ahnlich dem Zytoplasma von einem Nukleosol erf






oen in einer 






erscheinen die meisten davon neben den
"
statischen\ Strukturen wie Chromatin als Hin-
dernisse, w





oere Proteine zur Viskosit

at beitragen. Mit zunehmender
Gr







Bleaching-Experimente zeigten, dass viele in mikroskopischen Bildern statisch anmuten-
de Strukturen sehr viel dynamischer organisiert sind und vor allem durch lokal variierende
BindungsaÆnit

aten stabilisiert werden. Funktionelle Proteine scheinen diusiv den Kern
abzusuchen, bis sie erneut eine Bindungsstelle nden.
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